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1.1. PREVALENCIA DE LAS VALVULOPATIAS.  
Aunque las enfermedades valvulares son cardiopatías menos comunes 
en países industrializados que otras como la enfermedad coronaria, la 
insuficiencia cardiaca o la cardiopatía hipertensiva, en nuestro medio las 
valvulopatías siguen siendo una causa importante de asistencia médica y 
tratamiento médico-quirúrgico, y por tanto, una causa muy importante de 
consumo de recursos sanitarios1,2. 
 En los últimos años hemos asistido a un cambio sustancial en la 
epidemiología de las valvulopatías, que han venido propiciados por los 
siguientes hechos: 
• La valvulopatía reumática sigue siendo un problema mayor de salud 
pública en los países en vías de desarrollo, donde afecta 
predominantemente a los adultos jóvenes3. Sin embargo, la incidencia 
de valvulopatía reumática en países industrializados ha tenido una 
caída drástica muy probablemente relacionada con el continuo declive 
de la fiebre reumática como consecuencia de una mejor profilaxis de 
las infecciones por Streptococcus.  
• El continuo envejecimiento de la población ha hecho que la principal 
causa de valvulopatía en nuestro medio sea la degenerativa, y que las 
dos enfermedades valvulares más frecuentes en la actualidad sean la 
estenosis aórtica calcificada y la insuficiencia mitral, habiendo 
disminuido la incidencia de insuficiencia aórtica y estenosis mitral4,5. 
Por todo ello, en la actualidad la estenosis aórtica se ha convertido en el 
tipo más frecuente de valvulopatía en Europa y Norteamérica, que 
normalmente se presenta como una estenosis aórtica calcificada en adultos en 
edad avanzada (2-7% de la población con una edad superior a los 65 años). 
Dentro de ella, asistimos a un incremento progresivo de pacientes con 
estenosis aórtica severa en pacientes con edad avanzada, lo cual se asocia 
con una mayor frecuencia de comorbilidades que contribuyen a un aumento del 
riesgo operatorio y hacen que la toma de decisiones para la intervención sea 
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más compleja5. También hay que tener en consideración la creciente 
proporción de pacientes previamente operados y que se presentan con una 
nueva valvulopatía adquirida en el seguimiento de su enfermedad valvular, lo 
cual incrementa el riesgo quirúrgico de una nueva intervención sobre dicha 
valvulopatía.  
En un estudio realizado la década pasada, el Euro Heart Survey5, la 
estenosis aórtica degenerativa fue la valvulopatía más frecuente en pacientes 
derivados al hospital y su incidencia ha experimentado un incremento continuo 
en los últimos años. En este estudio supuso el 43% de la patología valvular y 
estuvo presente en el 3% de la población mayor de 75 años. Además, es la 
principal causa de recambio valvular, y el aumento de la esperanza de vida de 
los países desarrollados explica que en el periodo de 10 años comprendidos 
entre 1995 y 2004 se haya doblado el número de recambios valvulares 
quirúrgicos. Por tanto, cabe esperar que la necesidad de un tratamiento 
quirúrgico de la estenosis valvular aórtica siga aumentando su incidencia a 
medida que la población vaya envejeciendo.  
 
1.2. HISTORIA NATURAL DE LA ESTENOSIS AÓRTICA DEGENERATIVA 
La estenosis aórtica degenerativa es una enfermedad crónica y 
progresiva. La obstrucción mecánica a la salida de sangre a través de la 
válvula aórtica estenótica determina una serie de cambios morfo-funcionales 
del corazón que tras un período de latencia relativamente largo en el que los 
pacientes permanecen asintomáticos, aparecen los síntomas. La duración de la 
fase asintomática varía ampliamente entre pacientes, habiéndose 
documentado una supervivencia media libre de síntomas a los 2 años variable 
entre el 20 y el 50%6-10. 
Los síntomas que pueden acabar desarrollando los pacientes con 
estenosis aórtica severa son la disnea, el síncope o la angina, cuya 
supervivencia media tras el desarrollo de los mismos se ha estimado en 
estudios clásicos en 2, 3 y 5 años respectivamente (figura 1). Posiblemente la 
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supervivencia hoy día sería inferior a estas cifras desde el inicio de los 
síntomas, debido a que estos estudios fueron realizados en los años sesenta 
con pacientes más jóvenes y de una etiología diferente (reumática) a la actual 
(estenosis aórtica degenerativa). También la muerte súbita cardíaca es una 
causa frecuente de muerte en pacientes sintomáticos, pero es rara en 
pacientes que aún no han desarrollado síntomas (< 1% por año)8. Se han 
descrito como predictores independientes de mortalidad la edad, la presencia 
de insuficiencia renal cónica, el sedentarismo y la velocidad del flujo aórtico por 
ecocardiografía.  
 
 
 
 
 
Figura 1: Historia Natural de la estenosis aórtica degenerativa sintomática sin 
tratamiento quirúrgico. Los síntomas en pacientes con estenosis aórtica comienzan 
alrededor de la 6ª década tras un largo periodo de latencia, debidos a un 
engrosamiento y calcificación progresivos de la válvula aórtica, a una progresiva 
disfunción miocárdica o a ambas causas. Sin el reemplazo valvular aórtico el 
pronóstico de los pacientes sintomáticos es extremadamente pobre (modificado de 
Ross J. y Braunwald E.) 
 
En un trabajo reciente de los autores Rosenhek et al11 se puso de 
manifiesto la mala evolución que tiene la estenosis aórtica muy severa en 
términos de morbimortalidad. Se siguieron a 116 pacientes consecutivos con 
estenosis aórtica muy severa y asintomáticos (definida la estenosis aórtica muy 
severa aquella con una velocidad pico del flujo a través de la válvula aórtica ≥ 
5.0 m/s mediante ecocardiograma doppler) durante un tiempo medio de 41 
meses, produciéndose hasta 96 eventos (90 pacientes hubo que realizarle una 
cirugía de reemplazo valvular aórtico y 6 pacientes fallecieron). La 
supervivencia libre de eventos fue de 64%, 36%, 25%, 12%, y 3% en 1, 2, 3, 4, 
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y 6 años, respectivamente; la velocidad pico del jet aórtico fue un predictor 
independiente de morbimortalidad, de tal forma que los pacientes con una 
velocidad pico del jet aórtico ≥ 5.5 m/s tenían una supervivencia libre de 
eventos del 44%, 25%, 11%, y 4% en 1, 2, 3, y 4 años, respectivamente, 
comparada con el 76%, 43%, 33%, y 17% para pacientes con una velocidad 
pico del jet aórtico entre 5.0 y 5.5 m/s (P< 0.0001), figura 2. 
Figura 2: A) Curva Kapplan-Meier de supervivencia libre de eventos en pacientes 
con estenosis aórtica muy severa, definida como una velocidad pico del flujo aórtico 
de  ≥ 5.0 m/s. B) Curva Kapplan-Meier de supervivencia libre de eventos en 
pacientes con una velocidad pico del flujo aórtico entre 4.0 y 5.0 m/s, 5.0 y 5.5 m/s, y 
≥ 5.5 m/s. Tomado de Rosenhek et al11. 
 
1.3. TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS AÓRTICA 
 El recambio valvular aórtico es el tratamiento definitivo de la estenosis 
aórtica grave, pues es el único que disminuye los síntomas y prolonga la 
supervivencia12. En la actualidad no existe ningún tratamiento médico capaz de 
retrasar la opción de la cirugía en la estenosis aórtica. Trabajos clásicos como 
el de Horstkotte et al13 pusieron de manifiesto que pacientes con estenosis 
aórtica severa que se negaron al tratamiento quirúrgico recomendado, en 
general tenían un mal pronóstico, con una media de supervivencia de 23 +/- 5 
meses, y todos ellos (N = 55) fallecieron dentro de los 12 primeros años de 
observación. La supervivencia media tras la aparición de angina fue de 45 +/- 
A" B"
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13 meses, tras el síncope 27 +/- 15 meses, y tras la aparición de disnea de 11 
+/- 10 meses. 
Aunque el tratamiento de elección es el recambio valvular quirúrgico, 
existe un alto porcentaje de pacientes que no se someten al mismo por 
diferentes motivos: ausencia de síntomas, alto riesgo quirúrgico, pacientes 
añosos o “frágiles”, rechazo a la cirugía por el propio paciente, etc. Estos 
pacientes a los que no se les realiza el recambio valvular quirúrgico pueden ser 
tratados con fármacos habituales para el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca: digitálicos, diuréticos, IECA o antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II, y, además, por su similitud con el proceso de la aterosclerosis, 
suele recomendarse la modificación de los factores de riesgo cardiovascular 
clásicos.  
Con respecto al uso de medicación, existen datos contradictorios 
procedentes de estudios restrospectivos acerca del beneficio de IECA14 y 
estatinas15,16 en el tratamiento de la estenosis aórtica; el único estudio 
aleatorizado que ha analizado el efecto del tratamiento con estatinas no ha 
demostrado beneficio17, por lo que su uso generalizado no debe utilizarse en 
pacientes con estenosis aórtica en los que su único propósito sea reducir la 
velocidad de progresión de la valvulopatía. Para pacientes con estenosis 
aórtica que están en espera de una cirugía o TAVI, el tratamiento con fármacos 
de uso general para el tratamiento de insuficiencia cardiaca (IECA/ARAII, 
digitálicos y diuréticos) puede realizarse si experimentan sintomatología o 
empeoran de clase funcional, intentando ser lo más cauteloso posible para 
evitar la hipotensión, requiriendo ser reevaluados con frecuencia. El 
mantenimiento del ritmo sinusal es muy importante. 
En el estudio PARTNER, aquellos pacientes con estenosis aórtica 
severa en quienes se rechazó la cirugía (cohorte B)18 fueron aleatorizados a 
tratamiento mediante implante percutáneo de una prótesis aórtica o a 
tratamiento médico convencional; en el seguimiento al año, aquellos que 
recibían tratamiento médico tenían mayor tasa de mortalidad por cualquier 
causa (acontecimiento primario) (50,7% vs. 30,7%; p<0,001) y mayor tasa en el 
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evento compuesto de muerte por cualquier causa, rehospitalización y síntomas 
cardiacos (71,6% vs. 42,5%; p<0,01) frente al tratamiento percutáneo. 
 
1.3.1. Indicaciones de cirugía de recambio valvular aórtico en la 
estenosis aórtica. 
Las diferentes sociedades científicas han dejado establecido cuando se 
debe realizar el recambio valvular quirúrgico en los pacientes con estenosis 
aórtica severa. Las últimas recomendaciones publicadas vienen dadas por la 
Sociedad Europea de Cardiología1 y la Sociedad Americana de Cirugía 
Torácica19  y las indicaciones para el recambio valvular aórtico y para el 
tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica quedan ilustradas en la figura 3 
y Tabla I.  
En general, el tratamiento quirúrgico de la estenosis aórtica está 
fuertemente recomendado cuando el paciente con estenosis aórtica tiene 
sintomatología y el gradiente medio transaórtico se estima por encima de los 40 
mmHg, no existiendo un límite inferior de fracción de eyección para la cirugía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Algoritmo de Tratamiento de la Estenosis Aórtica Severa. FEVI: Fracción 
de Eyección del Ventrículo Izquierdo. Tomado de las Guías de la Sociedad Europea 
de Cardiología para el manejo de las valvulopatías1. 
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Más controvertido es el tratamiento de un paciente con una estenosis 
aórtica severa sintomática con bajo gradiente y/o bajo flujo (área valvular 
aórtica < 1 cm2, fracción de eyección deprimida < 40% y gradiente transaórtico 
medio < 40 mmHg); en estos casos el tratamiento depende en gran medida de 
la fracción de eyección ventricular izquierda: 
- Si la disfunción ventricular es causada predominantemente por una 
postcarga excesiva (desequilibro de la postcarga), la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo por lo general podría mejorar tras la 
cirugía20,21. Por el contrario, no es seguro que se produzca una mejoría 
en la función ventricular izquierda tras la cirugía si la causa principal de 
la disfunción es un infarto de miocardio extenso o la disfunción 
ventricular se debe a una miocardiopatía.  
- En pacientes con estenosis aórtica severa, bajo gradiente y disfunción 
ventricular pero con evidencia de reserva de flujo, la cirugía se 
recomienda para aquellos con un riesgo quirúrgico aceptable, pues 
mejora el resultado a largo plazo en la mayoría de los pacientes; en 
aquellos sin evidencia de reserva de flujo, a pesar de presentar una 
mortalidad superior, la cirugía ha demostrado que mejora la fracción de 
eyección y el estado clínico del paciente, por lo que la decisión final 
sobre el tratamiento se debe tomar en base a las condiciones clínicas 
del paciente (presencia de comorbilidad sobre todo), grado de 
calcificación valvular, enfermedad coronaria asociada y posibilidad de 
revascularización20,21,22. 
- La nueva entidad recientemente identificada como estenosis aórtica de 
bajo gradiente y bajo flujo con fracción de eyección está preservada, 
requiere una especial atención debido a los pocos datos que se 
disponen sobre la historia natural y los resultados tras la cirugía. En 
estos casos, se debe realizar un tratamiento quirúrgico sólo cuando 
haya síntomas y en la evaluación integral se objetive una obstrucción 
valvular significativa23,24,25,26. 
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El recambio valvular de los pacientes asintomáticos con estenosis 
aórtica severa sigue siendo aún un tema controvertido, y la decisión de operar 
a pacientes asintomáticos requiere sopesar cuidadosamente los beneficios de 
la cirugía frente a sus riesgos7,8,11,27,28. Estudios recientes no proporcionan 
datos convincentes para apoyar la recomendación de cirugía en pacientes con 
estenosis aórtica severa asintomática de alto riesgo quirúrgico, y en principio, la 
cirugía precoz electiva sólo puede recomendarse en pacientes seleccionados 
con un riesgo operatorio bajo, como en los siguientes casos: 
- Pacientes con disfunción ventricular no debida a otra causa.  
- Pacientes con estenosis aórtica severa y un test de esfuerzo anormal, 
particularmente aquellos que desarrollan síntomas durante el test de 
esfuerzo o presentan una caída de la presión arterial8,29,30. 
- Pacientes con estenosis aórtica severa y un test de esfuerzo normal que 
presenten: elevación marcada del péptido natriurético atrial31,32, 
incremento del gradiente medio con el ejercicio de más de 20 mmHg33 ó 
la presencia de una excesiva hipertrofia ventricular izquierda en ausencia 
de hipertensión arterial34.  
- Pacientes con predictores ecocardiográficos de mal pronóstico, indicada 
por la combinación de calcificación valvular importante con un aumento 
rápido en el pico de velocidad aórtica ≥ 0,3 m/seg por año7 o la presencia 
de una estenosis aórtica muy severa, definida por un pico de velocidad 
aórtica de más de 5,5 m/s11. 
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Tabla I.  
Indicaciones de recambio valvular quirúrgico en la Estenosis Aórtica. 
Tomado de las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de las 
valvulopatías1.  
1. Pacientes con estenosis aórtica severa y cualquier síntoma (clase IB).  
2. Pacientes con estenosis aórtica severa con indicación de otra cirugía de derivación 
aortocoronaria, cirugía de la aorta ascendente o de otra válvula (clase IC).  
3. Pacientes con estenosis aórtica severa y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (FEVI < 
50%), excepto si se debe a otra causa (clase IC).  
4. Pacientes con estenosis aórtica severa y prueba de esfuerzo anormal que muestran 
síntomas de esfuerzo (clase IC).  
5. Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática de alto riesgo quirúrgico que son 
adecuados para implante de válvula aórtica percutánea, pero que al ser evaluados por el 
equipo cardiológico se ve como un caso favorable para cirugía, en función del perfil de riesgo 
individual y la idoneidad anatómica (clase IIaB).  
6. Pacientes con estenosis aórtica severa y prueba de esfuerzo anormal, donde muestra caída 
de la presión arterial durante la misma (clase IIaC). 
7. Pacientes con estenosis aórtica moderada* con indicación de otra cirugía de derivación 
aortocoronaria, sobre aorta ascendente o cirugía sobre cualquier otra válvula (clase IIaC).  
8. Pacientes con estenosis aórtica sintomática con buena función sistólica, bajo flujo y bajo 
gradiente (< 40 mmHg), sólo después de haber confirmado criterio de severidad (clase IIaC).  
9. Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y bajo flujo, bajo gradiente con disfunción 
ventricular y evidencia de reserva contráctil (IIaC).  
10. Pacientes asintomáticos, con FEVI normal y prueba de esfuerzo anormal, si el riesgo 
quirúrgico es bajo y presenta uno o más de los hallazgos siguientes (clase IIaC):  
a. Estenosis aórtica muy severa definida con un pico de velocidad transvalvular > 
5,5 m/seg,  
b. Calcificación valvular severa y una tasa de progresión de la velocidad pico 
transvalvular superior a 0,3 m/seg por año. 
11. Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y bajo flujo, bajo gradiente y disfunción 
ventricular sin reserva contráctil (IIbC).  
12. Pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, fracción de eyección normal, test de 
esfuerzo normal, si el riesgo quirúrgico es bajo y presenta al menos uno de los siguientes 
hallazgos (IIbC):  
c. Marcada elevación de los niveles de péptido natriurético atrial, en mediciones 
repetidas.  
d. Incremento del gradiente medio de presión con el ejercicio de más de 20 mmHg. 
e. Excesiva hipertrofia ventricular en ausencia de hipertensión arterial.  
(*) Se entiende por grado moderado cuando presenta un área valvular aórtica de 1-1,5 cm2 (0,6 
cm2/m2 a 0,9 cm2/m2 de superficie corporal) o un gradiente aórtico medio de 25-40 mmHg en 
presencia de un flujo normal.  
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1.3.1.1 Complicaciones del tratamiento quirúrgico en la estenosis 
aórtica severa. 
 
 La sustitución valvular quirúrgica constituye el tratamiento de elección de 
los pacientes con estenosis aórtica porque aumenta la supervivencia, mejora la 
función ventricular y la calidad de vida. Sin embargo, no es un tratamiento 
exento de complicaciones postoperatorias ni de mortalidad, y son muchos los 
factores relacionados con el aumento de la morbimortalidad de los pacientes 
sometidos a cirugía de reemplazo valvular. 
- Predictores de morbimortalidad con el tratamiento quirúrgico. 
 Entre 1994 y 1999 se habían realizado en Estados Unidos un total de 
143.408 procedimientos de sustitución valvular en un total de 684 hospitales, 
según la base de datos estadounidense Medicare, resultando en una 
mortalidad global del 8,8%. Resultó ser una variable predictora de mayor 
mortalidad, aquellos centros que tenían un menor volumen de este tipo de 
cirugía; de esta forma, los centros con menor número de cirugías de recambio 
valvular aórtica tenían una mortalidad global del 13%, significativamente 
superior a los centros en los que se llevaba a cabo mayor número de este tipo 
de cirugía, en los que la mortalidad era del 6%35.  
 Entre 1994 y 2003 la STS americana (“Society of Thoracic Surgeons”) 
analizó los 409.904 procedimientos quirúrgicos llevados a cabo sobre pacientes 
con valvulopatías, reportando una mortalidad global en pacientes con estenosis 
aórtica severa sometidos a con recambio valvular quirúrgico del 5,7%36. En el 
análisis multivariable se hallaron un total de 19 factores predictores de 
mortalidad en pacientes tratados mediante cirugía cardiaca, entre los que 
destacan: la necesidad de cirugía urgente, pacientes de edad avanzada, 
necesidad de reoperación, endocarditis y enfermedad coronaria asociada. 
Otros con menos impacto fueron: sexo femenino, fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo o la existencia de insuficiencia renal. 
En un metaanálisis reciente37 que resume el resultado inmediato tras el 
reemplazo valvular quirúrgico con o sin bypass aortocoronario (incluye 176 
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estudios, 683.286 pacientes), se concluye que la sustitución valvular aórtica 
aislada se asocia con una baja morbimortalidad (mortalidad 3,3%, ictus 1,7%, 
implante de marcapasos 3,3% y diálisis 1,6%); sin embargo, la asociación de 
cirugía de derivación aortocoronaria concomitante incrementa la mortalidad 
(5,5%, p<0,001) y morbilidad operatoria (ictus 3,0%; implante de marcapasos 
3,9%, diálisis 5,9% p < 0.05).    
Teniendo en cuenta estas variables, estudios clínicos y experimentales 
han demostrado que el bypass cardiopulmonar y el tiempo de cardioplejia 
pueden tener efectos adversos sobre el resultado global de la cirugía de 
reemplazo valvular aórtico; entre ellos cabe destacar el flujo no pulsátil, la 
presión de perfusión baja38,39, el desarrollo de eventos embólicos causados por 
aire o grasa40, el edema miocárdico y el síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica41. Así, no es infrecuente encontrar algún grado de daño miocárdico 
tras la cirugía cardiaca, puesto de manifiesto como un incremento de 
marcadores de daño miocárdico que se ha asociado de forma independiente 
con un incremento de eventos cardiacos mayores. Nesher et al42 comunicaron 
un incremento de niveles de troponina por encima del límite superior de la 
normalidad en el 90% de los pacientes tras la cirugía cardiaca y en casi la 
mitad de ellos tenían niveles ocho veces por encima del nivel de referencia.  
También es frecuente la presencia de un ictus tras este tipo de cirugía 
(en torno al 1,7 – 2,5% según los grandes registros43,44), complicación 
devastadora que se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad tras el 
reemplazo valvular quirúrgico. Sin embargo, existen incógnitas aún sin resolver 
acerca del ictus que ocurre tras una cirugía de reemplazo valvular, sobre todo 
en los eventos isquémicos silentes o que pasan clínicamente desapercibidos; la 
incidencia y el impacto de estos eventos en la evolución clínica es aún 
desconocido45. En un estudio reciente46 se analizaron prospectivamente 196 
pacientes con estenosis aórtica severa mayores de 65 años a los que se 
realizó cirugía de reemplazo valvular aórtico. En el 17% se evidenció clínica 
ictal (la mayoría leves) por un neurólogo. De los pacientes libres de ictus, se 
identificó mediante la realización de resonancia magnética un ictus silente en el 
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54% de los pacientes, no asociándose este evento a mortalidad o a mayor 
estancia hospitalaria.  
  Otra posible complicación tras la cirugía cardiaca es el desarrollo de una 
insuficiencia renal aguda o necesidad de hemodiálisis, que ocurre hasta en el 
1-5% de los pacientes. La mortalidad operatoria asociada al fallo renal se sitúa 
entre el 28 y 63%47,48, según los datos consultados. Además, un tercio de los 
pacientes intervenidos requieren transfusiones de hematíes, y esta 
eventualidad se asocia a un incremento del 50% de mortalidad a los 5 
años49,50. 
- Morbimortalidad de pacientes con estenosis aórtica severa y alto 
riesgo quirúrgico. 
Hoy por hoy es muy importante definir el riesgo quirúrgico de los 
pacientes candidatos a cirugía de sustitución valvular aórtica, puesto que de 
esto va a depender el tipo de tratamiento que se aplica (médico, percutáneo o 
quirúrgico).  
En un intento de hacer más objetiva la estimación del riesgo quirúrgico, 
en los últimos años se han usado diferentes escalas para estimar este 
parámetro; entre las más utilizadas están: el “European System for Cardiac 
Operative Risk Evaluation” (EuroSCORE-151 y más usado últimamente el 
EuroSCORE-252), el STS score53 (Score de la “Society of Thoracic Surgery”), y 
en menor medida el Score Ambler54 (pacientes octogenarios sometidos a 
reemplazo valvular aórtico). Se considera muy alto riesgo quirúrgico una 
mortalidad estimada a 30 días por EuroSCORE logístico mayor del 20% o por 
STS mayor del 10%. Sin embargo, la utilización de los citados scores adolece 
de importantes limitaciones: 
- Proceden de bases de datos de pacientes operados en la década de los 
90, con una proporción baja de pacientes con estenosis aórtica de alto 
riesgo quirúrgico. 
- Ambos (sobre todo el EuroSCORE) ignoran algunos factores de riesgo 
quirúrgico elevado, como la presencia de aorta en porcelana, neoplasia, 
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coagulopatía o irradiación previa. Esta limitación justifica que un paciente 
pueda ser considerado inoperable por comorbilidad, a pesar de presentar 
un EuroSCORE bajo.  
En un estudio retrospectivo55 sobre 1421 pacientes con estenosis aórtica 
intervenidos quirúrgicamente entre 1995 y 2005, se objetivó una 
sobreestimación sistemática de la mortalidad de estos pacientes con el 
EuroSCORE; de tal forma que en el subgrupo con un EuroSCORE > 20% 
(mortalidad estimada del 38,7%) la mortalidad real fue del 11,4%, y de similar 
forma, en el subgrupo con EuroSCORE < 20% (mortalidad estimada 7,1%) la 
mortalidad real fue del 3,2%. En un estudio reciente56  se analizó la validez de 
los cuatro sistemas habituales de valoración del riesgo quirúrgico (STS, 
EUROSCORE-1, EUROSCORE-2, Ambler) para predecir la mortalidad 
operatoria en pacientes con una edad igual o superior a los 80 años; el STS 
score resultó ser la escala más adecuada de valoración del riesgo quirúrgico. 
Podemos decir por tanto, en base a estos datos, que el STS score es el más 
exacto en la predicción de mortalidad (con las limitaciones previas) mientras 
que el EuroSCORE sobreestima la mortalidad predicha.  
Recientemente se ha evaluado la validez de un simple score basado en 
la conjunción de tres parámetros clínicos (Edad - Creatinina - Fracción de 
Eyección; en inglés ACEF: Age - Creatinine - Ejection Fraction) frente a los 
scores previamente comentados, siendo comparable al EuroSCORE II y STS 
en la predicción de mortalidad tras el tratamiento quirúrgico de pacientes con 
estenosis aórtica severa57.  
Por tanto, parece que tanto la edad como la fracción de eyección son 
dos variables que juegan un papel muy importante en todos los algoritmos de 
estimación del riesgo quirúrgico de estos pacientes:  
A) Mortalidad hospitalaria y supervivencia en pacientes octogenarios. 
En la década de los ‘90 Asimakopoulos et al58 publicaron la serie más 
grande hasta esa fecha (1.100 pacientes), reportándose una mortalidad 
hospitalaria del 6,6%, y del 11% al año de seguimiento. Hasta el momento,  el 
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único metaanálisis37 que analiza el impacto de la edad en el tratamiento 
quirúrgico de la estenosis aórtica severa incluye un total de 683.286 pacientes, 
y concluye que la mortalidad fue más elevada en los pacientes de edad muy 
avanzada (< 70 años: 4,8%; 70-79 años: 4,7%; ≥ 80 años: 8,4%, p = 0,002). 
Previo a la publicación de este metaanálisis, existen numerosos estudios que 
intentan responder a la pregunta sobre cuál es la mortalidad de este 
procedimiento en  pacientes con una edad superior a los 80 años, Tabla II. Se 
trata de pequeños estudios relativamente recientes con dos o tres centenas de 
pacientes octogenarios, en los que la mortalidad global hospitalaria varía entre 
el 7,5% y el 9,3%.  
Tabla II.  
Mortalidad hospitalaria de pacientes octogenarios sometidos a cirugía de 
recambio valvular aórtico.  
 
Abreviaturas. CDAC: Cirugía de Derivación Aorto-Coronaria. 
 
En el Hospital Central de Asturias64 se estudiaron entre 1996 y 2006 
todos los pacientes mayores de 80 años con estenosis aórtica severa que 
fueron remitidos para realización de cateterismo cardiaco previo a una cirugía 
de reemplazo valvular aórtico. Sólo se consideró para realización de cirugía el 
76% (un total de 104 pacientes; el resto se desestimó por disfunción 
Referencia Año de 
publicación 
Número de 
pacientes 
Edad y 
características 
Mortalidad 
hospitalaria 
Biancari37 2013 683.286 ≥ 80 años 6,1% 
Vanhuyse56 2013 225  ≥ 80 años 7,6% 
George59 2013 119 ≥ 90 años 7,6% 
De Vincentiis60 2008 345 ≥ 80 años  (70% 
CDAC) 
7,5% 
Gulbins61 2008 236 ≥ 80 años  (91% 
CDAC) 
9,3% 
Kolh62 2007 220 ≥ 80 años  (26% 
CDAC) 
9,0% 
Melby63 2007 245 ≥ 80 años  (57% 
CDAC) 
9,0% 
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ventricular, bronquitis crónica severa o negativa del paciente para la cirugía); la 
mortalidad perioperatoria de los pacientes sometidos a reemplazo valvular 
aórtico fue del 3,8%. La supervivencia a 1, 2 y 5 años tras la cirugía fue de 
90%, 81% y 65%, respectivamente.  
Todos estos trabajos ponen de manifiesto la importancia del estado 
clínico preoperatorio de los pacientes y su influencia en la supervivencia tras la 
sustitución valvular aórtica.  
 
B) Mortalidad hospitalaria y supervivencia en pacientes con disfunción 
ventricular. 
La presencia de disfunción ventricular izquierda en pacientes con 
estenosis aórtica es otro parámetro que imprime morbimortalidad a los 
pacientes que se someten a cirugía de reemplazo valvular aórtico. Muestra de 
ello son los datos de los trabajos que hay publicados en este sentido, y que 
quedan resumidos en la Tabla III. 
Tabla III.  
Mortalidad hospitalaria de pacientes sometidos a cirugía de recambio 
valvular aórtico con disfunción ventricular izquierda. 
 
Referencia Año de 
publicación 
Número de 
pacientes 
Características Mortalidad 
hospitalaria 
Subramanian65 2008 14 
estudios 
FEVI ≤ 40%, GTAo 
medio ≤ 30 mmHg y 
sin reserva contráctil 
30% 
Levy22 2008 217 FEVI ≤ 35%, GTAo 
medio ≤ 30 mmHg 
16% 
Quere66 2006 66 FEVI ≤ 40%, GTAo 
medio ≤ 400 mmHg, 
reserva contráctil (+) ó (-) 
(+) 6% 
(-) 33% 
Sharony67 2003 260 FEVI ≤ 40% 9,6% 
Tarantini68 2003 52 FEVI ≤ 35% 8% 
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Así, la mortalidad hospitalaria en pacientes sometidos a sustitución 
valvular aórtica con disfunción ventricular oscila entre el 8% y el 16%, según la 
serie consultada, que puede incrementarse según exista o no reserva 
contráctil. Dos estudios han analizado este parámetro de la reserva contráctil 
en pacientes con estenosis aórtica y disfunción ventricular:  
- Subramanian et al65, concluyeron que la mortalidad hospitalaria se 
incrementaba hasta el 30% en pacientes con estenosis aórtica con bajo 
gasto o gradiente transvalvular bajo (FEVI ≤ 40% y gradiente 
transvalvular medio < 30 mmHg) y sin reserva contráctil.  
- Quere et al66 compararon directamente la presencia o ausencia de 
reserva contráctil en pacientes con estenosis aórtica severa y disfunción 
ventricular; la mortalidad se incrementó del 6% al 33%, respectivamente.  
 
1.3.2 Indicaciones de valvuloplastia con balón en la estenosis aórtica 
severa. 
La valvuloplastia percutánea con balón fue la primera técnica percutánea 
para el tratamiento de la estenosis aórtica. Tras unos resultados iniciales 
prometedores69,70, el seguimiento a largo plazo demostró una alta tasa de re-
estenosis valvular aórtica y una mejoría clínica no significativa de los pacientes 
sometidos a este tipo de tratamiento percutáneo71. 
Hoy por hoy, la valvuloplastia con balón sólo se considera como puente 
a la cirugía o al tratamiento con implante de prótesis percutánea en pacientes 
con estenosis aórtica severa hemodinámicamente inestables y que tienen alto 
riesgo quirúrgico, o bien en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática 
que requieren cirugía mayor urgente no cardíaca (nivel recomendación IIbC), 
Tabla IV. A veces se utiliza como tratamiento paliativo en casos individuales 
seleccionados, siempre y cuando la cirugía está contraindicada debido a 
comorbilidades graves y el implante de una prótesis aórtica percutánea no sea 
una opción. 
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Tabla IV.  
Indicaciones de valvuloplastia con balón en pacientes con estenosis aórtica severa. 
 
Tomado de las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de las 
valvulopatías1.  
 
 
1.3.3. Recomendaciones para el uso del implante valvular aórtico 
transcatéter. 
 
En general, un equipo multidisciplinario compuesto por cardiólogos, 
cirujanos cardiacos y anestesistas es el encargado de evaluar la idoneidad del 
tratamiento mediante el implante valvular aórtico transcatéter (TAVI, de las 
siglas inglesas “Transcatheter Aortic Valve Implantation”). Este equipo de 
profesionales sanitarios es el encargado de valorar los riesgos de cada 
paciente, así como de identificar las posibles contraindicaciones para llevar a 
cabo el procedimiento, tanto clínicas como anatómicas1 (Tabla V).  
1. Pacientes con estenosis aórtica severa hemodinámicamente inestables, como 
puente a la cirugía o al tratamiento con implante de prótesis percutánea. 
2. Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática que requieren cirugía mayor 
urgente no cardiaca (nivel de recomendación IIbC). 
3. En pacientes seleccionados con estenosis aórtica severa, cuando la cirugía está 
contraindicada debido a comorbilidades graves y el implante de una prótesis 
aórtica percutánea no sea una opción. 
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Tabla V.  
Contraindicaciones clínicas y anatómicas para el implante percutáneo de 
prótesis aórtica. 
Tomado de las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de las 
valvulopatías1. 
 
 
 
1. ABSOLUTAS: 
a. CLÍNICAS: 
i. Expectativa de vida inferior a un año. 
ii. La mejoría de la calidad de vida tras el implante transcatéter de 
válvula aórtica es poco probable debido a las comorbilidades del 
paciente. 
iii. Presencia concomitante de valvulopatía grave asociada a la 
estenosis aórtica severa que contribuye en mayor cuantía a los 
síntomas del paciente, y que puede ser tratada sólo mediante 
cirugía.  
b. ANATÓMICAS: 
i. Dimensiones del anillo aórtico inadecuadas (< 18 mm ó > 29 mm). 
ii. Presencia de trombo en el interior del ventrículo izquierdo. 
iii. Endocarditis activa. 
iv. Elevado riesgo de obstrucción del ostium coronario (calcificación 
valvular asimétrica, corta distancia entre el anillo aórtico y los ostiums 
coronarios, senos aórticos pequeños). 
v. Placas ateromatosas con trombo móvil en aorta ascendente o arco 
aórtico. 
vi. Inadecuado acceso vascular (tortuosidad, calcificación intensa o 
tamaño del vaso inadecuado) en aquellos casos que se vayan a 
realizar por acceso femoral o subclavio. 
 
2. RELATIVAS: 
a. Válvula aórtica bicúspide o valvas no calcificadas. 
b. Enfermedad coronaria no tratada y que requiere revascularización. 
c. Inestabilidad hemodinámica. 
d. Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo < 20%. 
e. Para pacientes que requieran acceso transapical: Enfermedad pulmonar 
severa, ápex del ventrículo izquierdo no accesible.  
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Los pacientes candidatos a este tipo de tratamiento deben tener una 
expectativa de vida de al menos un año, y tras el mismo se debe esperar una 
mejoraría de su calidad de vida a corto-medio plazo, teniendo en cuenta las 
comorbilidades del paciente. Así, hoy por hoy, el implante percutáneo de una 
prótesis aórtica se recomienda en pacientes con estenosis aórtica severa 
sintomática que son considerados inadecuados para la cirugía convencional 
debido a comorbilidades graves (Tabla VI).  
Tabla VI.  
Indicaciones del tratamiento con prótesis aórtica percutánea para la 
estenosis aórtica severa sintomática. 
 
Tomado de las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de las 
valvulopatías1. 
Para pacientes con estenosis aórtica severa de alto riesgo quirúrgico 
que aún son candidatos para la cirugía, se puede valorar favorablemente el 
tratamiento con TAVI bajo una decisión individualizada para el paciente. Se 
consideran de alto riesgo quirúrgico y como favorable para el tratamiento 
percutáneo aquellos pacientes con un EUROSCORE logístico > 20%, aunque 
este EUROSCORE se sabe que tiende a sobreestimar considerablemente la 
mortalidad; en los últimos años se ha instaurado el uso del sistema de 
puntuación STS, y aquellos cuyo STS es superior al 10% se consideran de alto 
riesgo quirúrgico. No obstante, pacientes con EUROSCORE logístico < 20% o 
STS score < 10% pero con rasgos de “fragilidad” o con condiciones como una 
aorta en porcelana, historia de radioterapia previa en tórax o paciente con 
injertos coronarios previos, pueden ser menos adecuados para sustitución 
1. El implante percutáneo de una prótesis aórtica está indicado en pacientes con 
estenosis aórtica severa sintomática con esperanza de vida mayor de un año, 
que no son adecuados para sustitución de válvula aórtica tras la consideración 
de sus comorbilidades, y que pueden mejorar su calidad de vida (clase IB). 
2. El implante percutáneo de una prótesis aórtica se debe considerar en pacientes 
con estenosis aórtica severa sintomática de alto riesgo quirúrgico; si bien, aún 
siendo adecuados para la cirugía de sustitución valvular aórtica, el tratamiento 
percutáneo parece ser la opción más factible de tratamiento para el paciente, 
siendo esta decisión basada en el perfil de riesgo y anatomía individual de cada 
paciente (clase IIaB). 
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valvular quirúrgica a pesar de puntuaciones más bajas en los scores de riesgo. 
Por tanto, en ausencia de un score de riesgo perfecto, la evaluación del riesgo 
debe basarse principalmente en el juicio clínico del equipo médico, además de 
la combinación de estos dos scores. En el momento actual, no existe suficiente 
evidencia científica para recomendar el tratamiento con TAVI para pacientes 
con riesgo intermedio para la cirugía. Están pendiente de publicación los datos 
de los estudios PARTNER2 y SURTAVI, que evalúan el implante de la prótesis 
Edwards-Sapien y Corevalve en pacientes con estenosis aórtica severa 
sintomática y riesgo quirúrgico intermedio, respectivamente. 
 
- Tipos de prótesis para el tratamiento percutáneo transcatéter. 
Desde que en el año 2002 se realizó el primer implante percutáneo de 
una prótesis valvular en posición aórtica en un paciente en shock cardiogénico 
rechazado para cirugía72, la expansión de esta nueva tecnología para el 
tratamiento de la estenosis aórtica ha sido muy rápida, y las dos prótesis 
percutáneas con las que se ha construido la base de la experiencia clínica en el 
tratamiento percutáneo de esta patología hasta el momento son la válvula de 
tipo Edwards y la de tipo CoreValve (figura 4), aprobadas por la Comunidad 
Europea en el año 2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. A: Válvula sobre balón expansible (Edwards Sapien XT). B: Prótesis 
Autoexpandible CoreValve Revalving System (Medtronic).  
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A) Válvula sobre balón expansible (Edwards Lifescences Inc, USA).  
Este tipo de prótesis está formada por tres velos de pericardio, 
inicialmente equino (Cribier-Edwards) y actualmente bovino (Edwards-
Sapien), cosidos dentro de un stent tubular de acero inoxidable que se 
pliega sobre un balón expansible (figura 4.A, Tabla VII). La primera 
prótesis tenía una altura de 14 mm y un diámetro expandido de 23 mm; 
dispositivos posteriores permiten un segundo tamaño de prótesis, con una 
altura de 16 mm y un diámetro expandido de hasta 26 mm. Estos 
dispositivos requieren una vaina de calibre interno 22F (para la prótesis de 
23 mm) o 24 F (para la de 26 mm). Debido al gran tamaño del sistema, es 
necesario en la mayoría de los casos recurrir a un acceso vascular 
quirúrgico, con disección y exposición de la arteria y cierre quirúrgico tras el 
procedimiento percutáneo. Actualmente la Edwards Sapien THV ha dejado 
paso a un nuevo modelo, la Sapien XT, con introductores de menor grosor 
(18-19F, similares al de la prótesis Corevalve).  
Recientemente introducida en el mercado, la prótesis SAPIEN 3 
(Edwards Lifesciencies; Irvine, California, Estados Unidos73,74), supone 
una modificación importante de los modelos previos. Dispone de unos 
sistemas de liberación de 14 Fr (para válvulas de 23 y 26 mm) y 16 Fr (para 
la de 29 mm), gracias a la simplificación de la estructura de la malla de 
cromocobalto, la reducción del grosor de los struts y la mejora en el sistema 
de crimpado de la válvula. Supone la máxima reducción del sistema de 
liberación que se ha obtenido hasta la fecha, pudiendo ser el sistema de 
elección para pacientes con femorales de diámetro reducido. Además, 
incorpora faldones interno y externo de polietileno tereftalato ideado para 
minimizar las fugas perivalvulares residuales, lo cual es una ventaja en 
pacientes con anillos calcificados de forma asimétrica.  
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B) Válvula autoexpandible CoreValve Revalving System (Medtronic 
Inc., Minneapolis, MN, USA). 
Esta prótesis está formada por tres velos de tejido pericárdico, inicialmente 
bovino y actualmente porcino, montados y suturados sobre un stent 
autoexpansible de nitinol (figura 4.B, Tabla VII). Los diámetros valvulares 
disponibles son de 23, 26, 29 y 31 mm, y la longitud del stent es de 50 mm. 
La porción inferior (entrada) tiene una elevada fuerza radial, lo que permite 
expandir y excluir las valvas aórticas calcificadas de la válvula nativa; en la 
porción media está montada la válvula en sí y es donde se sitúa el punto de 
coaptación de las valvas; esta zona tiene menor diámetro para evitar la 
obstrucción de las arterias coronarias; la porción superior (salida) es 
acampanada y fija y orienta el stent en la aorta ascendente. Los dispositivos 
de primera generación requerían introductores de 25 F y los de segunda 
generación incorporaron tejido pericárdico porcino, que permitió rebajar el 
diámetro de la vaina a 21 F. Pero en el dispositivo actual se ha rediseñado 
el método de fijación del tejido valvular al stent, con lo que se ha logrado 
reducir el diámetro a 18 F. Este dispositivo de última generación ha 
mostrado una superioridad inmediata sobre los previos, puesto que permite 
realizar el implante percutáneo de la válvula aórtica sin ningún tipo de apoyo 
hemodinámico ni estimulación ventricular rápida. Además, el empleo de 
dispositivos de cierre arterial percutáneo preparados antes del 
procedimiento permite obviar la necesidad del acceso quirúrgico y la 
reparación vascular local, lo que convierte a este procedimiento en una 
técnica verdaderamente propia de un laboratorio de intervencionismo 
percutáneo. Esta válvula, con forma de reloj de arena y de unos 5 cm de 
alto, presenta la ventaja de menor inestabilización hemodinámica durante 
su posicionamiento, que es más fácil, y podría ser potencialmente 
recuperable antes de liberarla si la posición es incorrecta, lo que no es 
posible con la Edwards.  
C) Se encuentran en desarrollo nuevas válvulas, ya en fases tempranas de 
evaluación clínica, tendiendo a incorporar catéteres más finos, con más 
facilidad en el posicionamiento y a reducir la incidencia de leaks 
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paravalvulares y a permitir la retirada, en general autoexpandibles (ej. 
Lotus, Direct Flow y HLT). 
 
- Prótesis Lotus (Boston Scientific; Natick, Massachusetts, Estados 
Unidos)73,75. 
 
 Se trata de una válvula de pericardio bovino incorporada en una 
endoprótesis de nitinol que viene ya precargada. Precisa de un introductor 
18 Fr. Entre sus ventajas destacan: es reposicionable y recuperable antes 
del implante definitivo; ha reducido considerablemente el riesgo de 
insuficiencia aórtica paravalvular gracias a un sistema de sellado 
consistente en una membrana de uretano que se adapta a la superficie de 
anillos calcificados irregularmente.   
 
- Prótesis Directflow (DirectFlow Medical; Santa Rosa, California, 
Estados Unidos)74,75. 
 
 Se trata de una prótesis sin elementos metálicos, cuya estructura es un 
sistema de vasos comunicantes que al llenarse de líquido configura dos 
anillos unidos por un armazón de poliéster; el anillo inferior estabiliza la 
prótesis y el superior soporta las tres cúspides de pericardio bovino. El 
sistema de liberación requiere una vaina de 18 Fr. Entre sus ventajas 
destacan: es recapturable, es reposicionable y se adapta por completo al 
tejido periprotésico mediante el inflado de los anillos, disminuyendo 
drásticamente el riesgo de insuficiencia aórtica periprotésica. Tiene el 
inconveniente de que suele dejar un gradiente transprotésico algo mayor 
que con las prótesis anteriores. 
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Tabla VII.  
Comparación de las prótesis percutáneas Edwards-Sapien y Corevalve. 
 
 Edwards SAPIEN XT CoreValve Medtronic 
Stent Cromo-Cobalto Nitinol 
Velos Pericardio Bovino Pericardio Porcino 
Expansión No auto-expandible 
(expansión con balón) 
Auto-Expandible 
Fijación 
Anillo aórtico 
Tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, Anillo 
aórtico y Aorta Ascendente 
Requiere 
valvuloplastia previa 
con balón 
Si Si 
Recuperable 
(Reposicionamiento y 
Retirada) 
No Si 
Diámetro de anillo 
recomendado 18 – 27 mm 20 – 29 mm 
Diámetros fabricados 20, 23, 26, 29 mm 23, 26, 29, 31 mm 
Longitud 15 – 17 mm 53 – 55 mm 
Diámetro sistema de 
liberación 16 F, 18 F, 19 F 18 F 
Diámetro arterial 
mínimo 
6 mm 6 mm 
Se puede usar en: 
A) Insuficiencia 
aórtica 
B) “Valve in Valve” 
C) Acceso 
transapical 
D) Acceso 
transaxilar 
 
Si doble lesión aórtica 
 
Cuatro válvulas 
 
Si 
 
Poca experiencia 
 
Si 
 
Sólo en válvula aórtica 
 
No 
 
Si 
Estudios 
randomizados 
PARTNER (finalizado) 
 
PARTNER-II 
PIVOTA Trial High Risk 
(finalizado)  
SURTAVI trial 
Marcapasos 4,3 – 11,5% 15.0 – 47.0% 
Insuficiencia 
paravalvular  
(≥ grado 2) 
9,6-13,9% 17,3-21,5% 
Supervivencia  
(30d, 1 año, 2 años) Comparable Comparable 
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1.4. EXPERIENCIA CLÍNICA CON EL IMPLANTE TRANSCATÉTER DE 
PRÓTESIS PERCUTÉNAS. 
En los últimos años se ha realizado una serie de registros multicéntricos 
de pacientes con estenosis aórtica severa tratados con prótesis aórtica 
percutánea en Europa y Canadá, en los que se ha incluido a un total de 5.000 
pacientes77-86. Los resultados más destacados de estos estudios se resumen 
en la Tabla VIII. En general, la tasa de éxito del procedimiento del implante 
percutáneo de la prótesis aórtica fue sistemáticamente superior al 93%, con 
una mortalidad a 30 días y a 1 año de seguimiento de aproximadamente un 9% 
(6,6-12,7%) y un 20% (15-24%), respectivamente. 
Tabla VIII.  
Resúmen de los registros publicados sobre pacientes tratados con 
prótesis aórtica percutánea tipo Edwards-Sapien y Corevalve. 
Abreviaturas. ND: No disponible; SC: Subclavia; SOURCE: SAPIEN Aortic Bioprosthesis 
European Outcome; TA: transapical; Tao: transaórtico; TF: transfemoral.  
 
De forma similar a estos registros nacionales, se han publicado 
numerosos estudios comparando los dos tipos de prótesis percutánea 
disponibles frente al tratamiento médico y a la sustitución valvular quirúrgica.  
Se exponen a continuación los datos de evidencia científica disponible para 
cada tipo de prótesis percutánea: 
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1.4.1.  Experiencia con la prótesis Cribier – Edwards. 
En un estudio inicial de seguridad y eficacia87, se estudiaron a 50 
pacientes con estenosis aórtica severa y alto riesgo quirúrgico tratados con 
este tipo de prótesis, con una edad media de 82 ± 7 años, un EuroSCORE 
logístico del 28% y numerosas comorbilidades. Se objetivó una mejoría de al 
menos un grado en la escala de NYHA en el 50% de los pacientes así como de 
los parámetros hemodinámicos (reducción del gradiente transaórtico medio (de 
46 ±17 a 11 ± 5 mmHg), aumento del área valvular aórtica media (de 0.6 ± 0.2 
a 1.7 ± 0.4 cm2), incremento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(de 53 ± 15% a 57 ± 13%) así como una reducción del grado de regurgitación 
mitral); estas mejorías clínicas y hemodinámicas se mantuvieron durante más 
de un año. Tras el seguimiento de 359 días, 35 de los 43 pacientes (81%) en 
los que fue implantada la válvula con éxito permanecieron vivos. La mortalidad 
a los 30 días fue del 12%, y la mejoría alcanzada en la escala NYHA se 
mantuvo a los 6 meses y al año. El éxito del procedimiento se incrementó del 
76% en los primeros 25 pacientes al 96% en los 25 pacientes siguientes y la 
mortalidad a los 30 días disminuyó del 16% al 8%, lo que refleja la importancia 
de una curva de aprendizaje en este tipo de procedimientos. 
Lichtenstein et al88 y Walther et al89, implantaron con éxito la prótesis 
Cribier-Edwards usando la vía transapical en pacientes ancianos con clase 
funcional avanzada. En ambos estudios, los resultados a corto y medio plazo 
fueron alentadores, lo cual se pudo rubricar con el estudio que más pacientes 
con estenosis aórtica han sido tratados con la prótesis de Cribier-Edwards90; en 
este trabajo se analizan los datos de 168 pacientes (113 por vía transarterial y 
55 por vía transapical) con estenosis aórtica severa tratados con este tipo de 
prótesis. La mediana del EuroSCORE logístico fue del 28,6% (67% con 
enfermedad coronaria concomitante, 40% con insuficiencia mitral severa y el 
21,4% con aorta de porcelana; el 40% tenía antecedentes previos de 
toracotomía). Los procedimientos se llevaron a cabo con éxito en el 94,1% de 
los casos, con una mortalidad del procedimiento del 1,2% y al mes del 11,3%, 
más baja en el grupo transarterial que en el transapical (8% vs. 18,2%). La 
mortalidad fue superior en la primera mitad del estudio, comparado con la 
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segunda mitad (14,3% vs. 8,3%; 12,3% vs 3,6% en la vía transarterial, 25% vs. 
11,1% en la transapical). La supervivencia al año fue del 74% y se objetivó una 
mejoría en la clase funcional de los pacientes. Con una mediana de 
seguimiento de 221 días, no se objetivó fallo estructural del dispositivo.  
 
1.4.2. Experiencia con la prótesis Edwards-Sapien.  
La válvula Edwards-Sapien es una modificación de la válvula inicial de 
Cribier-Edwards. Hasta 2012, los datos que existían acerca de eficacia y 
seguridad de este tipo de prótesis procedían de los registros anteriormente 
mencionados78,80,82,84,85,86, sin embargo, el estudio PARTNER es el primer 
estudio randomizado que incluye pacientes con estenosis aórtica severa 
considerados no aptos para cirugía de sustitución valvular. Supone un ensayo 
clínico multicéntrico y aleatorizado con dos cohortes de tratamiento con el 
objetivo de comparar el implante percutáneo de una prótesis en posición 
aórtica (prótesis de Edwards-Sapien) frente a la cirugía convencional de 
reemplazo valvular aórtico (cohorte A)91 o frente al tratamiento médico 
estándar/valvuloplastia aórtica (cohorte B)18. Los detalles sobre el diseño del 
estudio se resumen en la figura 5. El objetivo primario en ambas cohortes es la 
mortalidad al año y los objetivos secundarios se centran en los eventos 
cardiovasculares al año de seguimiento, la función valvular y los indicadores de 
calidad de vida. 
La mayoría de la población incluida en el estudio era octogenaria, y entre 
las comorbilidades más importantes destacaban los antecedentes de accidente 
cerebrovascular (ACV) (27%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(40%) y la enfermedad coronaria (70%), lo que junto con otras comorbilidades, 
daba lugar a unas puntuaciones medias de riesgo quirúrgico estimado muy 
altos (STS en torno al 11% y EuroSCORE logístico cercano al 30%). 
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Figura 5. Diseño del estudio PARTNER (cohorte A: pacientes con estenosis aórtica 
severa sintomática y alto riesgo quirúrgico aleatorizados a implante percutáneo de 
prótesis Edwards-Sapien o sustitución valvular quirúrgica convencional)91; (cohorte B: 
pacientes con estenosis aórtica severa sintomática considerados inoperables, 
randomizados a tratamiento médico/valvuloplastia aórtica vs. implante percutáneo de 
prótesis Edwards-Sapien)18. 
 
A) Cohorte A (Pacientes de alto riesgo quirúrgico)91: 
En la cohorte A se incluyó a pacientes de alto riesgo quirúrgico según un 
riesgo estimado de mortalidad > 15% (STS) a los 30 días. Se trata de un 
estudio de no inferioridad en el que un total de 699 pacientes ancianos 
(mediana de edad de 84,1 años) con estenosis aórtica severa fueron 
aleatorizados a una de las dos estrategias (implante percutáneo de prótesis 
aórtica Edwards-Sapien o tratamiento quirúrgico convencional) en 26 hospitales 
de Estados Unidos, 4 de Canadá y uno en Alemania. En el grupo de implante 
valvular percutáneo, a 244 pacientes se les realizó el implante vía femoral y a 
104 vía transapical (estos pacientes no fueron considerados aptos desde el 
punto de vista anatómico para implante femoral). 
No se observaron diferencias al año de seguimiento entre el tratamiento 
con el implante de prótesis aórtica percutánea y la cirugía en la mortalidad total 
(24,2% vs. 26,8%; p = 0,44) o mortalidad cardiovascular (14,3% vs. 13%; p = 
0,63). El implante protésico percutáneo se asoció a mayor incidencia de 
eventos cerebrovasculares (el 8,3 vs. 4,3%; p = 0,04), si bien el objetivo 
Introducción 
! 47!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
combinado de muerte y ACV mayor fue similar al año de seguimiento para los 
dos grupos (26,5% vs. 28%; p = 0,68), figura 6. El grupo que fue tratado con la 
prótesis percutánea presentó más complicaciones vasculares mayores que el 
grupo tratado con cirugía (11% vs. 3,2%; p < 0,001), pero menos 
complicaciones hemorrágicas severas (9,3 vs. 19,5%; p < 0,001) y menor 
incidencia de fibrilación auricular de nueva aparición (8,6 vs. 16,0%; p < 0,001). 
No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la necesidad de marcapasos 
permanente tras el procedimiento (3,8% vs. 3,6%). Finalmente, en ambos 
grupos se observó una mejoría funcional al año del procedimiento, aunque fue 
más rápida en el grupo del tratamiento percutáneo, con más pacientes en clase 
funcional ≤ II de la NYHA y una mayor distancia recorrida en el test de 6 min de 
marcha al mes del procedimiento.  
Figura 6. Resultados del estudio PARTNER de mortalidad e ictus tras 
seguimiento a 30 días y 1 año91. A: cohorte A (ES vs. Cirugía), B (ES transfemoral 
vs. Cirugía), C (ES transapical vs. Cirugía). ES: Edwards-Sapien. 
Por tanto, el resultado principal del estudio muestra que, en términos de 
mortalidad por todas las causas, el implante valvular aórtico percutáneo no es 
inferior a la cirugía.  
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Existen datos publicados de seguimiento a dos años de esta cohorte de 
alto riesgo quirúrgico, reportados por Kodali SK et al92, donde se pone de 
manifiesto que los resultados iniciales se mantienen a los dos años de 
seguimiento para ambos grupos, en términos de mortalidad global (33.9% vs. 
35.0% , p = 0.78), como rehospitalizaciones (24.7% vs. 21.7% , p = 0.41), 
reducción de síntomas (pacientes en clase funcional de NYHA I o II de 83.9% 
en el grupo tratado percutáneo y del 85.2% en el grupo quirúrgico, p = 0,79) y 
mejoría de la hemodinámica valvular (se mantuvieron en los dos grupos de 
tratamiento los buenos resultados de gradiente transvalvular aórtico y área 
valvular aórtica a los dos años de seguimiento), si bien la regurgitación 
paravalvular fue más frecuente tras tratamiento percutáneo y se asoció a un 
incremento de la mortalidad, como se presenta en la figura 7. 
Figura 7. Impacto de la insuficiencia aórtica paravalvular tras el implante de la 
prótesis de Edwards-Sapien sobre la mortalidad. Tomado de Kodali SK et al92. 
 
En cuanto al ictus, al año de seguimiento hubo más incidencia tras el 
tratamiento percutáneo que tras el tratamiento quirúrgico (8.7% vs. 4.3%, p = 
0.03), sin embargo, no tuvo diferencias entre los pacientes tratados con los dos 
tipos de tratamiento en cuanto a la incidencia de todos los ictus durante el 
seguimiento a los dos años (HR = 1.22; 95% IC, 0.67 a 2.23; p = 0.52), figura 
8. 
!
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Figura 8. Curva de Kapplan-Meier de la incidencia de ictus en pacientes con 
estenosis aórtica severa tratados quirúrgica y percutáneamente. Tomado de 
Kodali SK et al92. 
 
Se está llevando a cabo un estudio aleatorizado (PARTNER II trial) en el 
que se va a comparar los resultados del implante percutáneo de prótesis 
aórtica Edwars-Sapien y la cirugía de reemplazo valvular aórtico en pacientes 
con estenosis aórtica severa sintomática y riesgo quirúrgico intermedio 
(puntuación STS entre el 4% y el 8%). El resultado de este estudio deberá 
confirmar si el tratamiento percutáneo es equivalente al quirúrgico para el 
tratamiento de estos pacientes. 
 
B) Cohorte B (Pacientes inoperables)18: 
Se consideraron inoperables a todos los pacientes incluidos en la 
cohorte B por al menos dos cirujanos cardiacos basándose en una estimación 
de la mortalidad o morbilidad grave irreversible > 50% a los 30 días. Se 
incluyeron un total de 358 pacientes de 21 centros (17 en Estados Unidos). De 
los 179 asignados al tratamiento percutáneo, 6 no recibieron la válvula (2 
fallecimientos antes del implante, 2 por imposibilidad para el acceso 
transfemoral, y otros dos porque el anillo resultó ser demasiado grande para 
!
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este tipo de prótesis). Durante el implante percutáneo de la prótesis Edwards-
Sapien 2 pacientes fallecieron (1,1%), 3 sufrieron un ictus (1,7%), y ningún 
paciente fue sometido a cirugía cardiaca urgente. En el primer mes de 
seguimiento, el 6,4% de los pacientes asignados a tratamiento percutáneo 
murieron. 
El tratamiento percutáneo se asoció a una disminución del 20% de la 
mortalidad por cualquier causa al año de seguimiento frente al tratamiento 
médico convencional / valvuloplastia aórtica (30,7 vs. 50,7%; p < 0,001), figura 
9. Se observó también una disminución significativa de la mortalidad por causa 
cardiovascular (20,5 vs. 44,6%; p < 0,001) y las rehospitalizaciones (22,3 vs. 
44,1%; p < 0,001). Cabe destacar que hasta un 84% de los pacientes en el 
grupo de tratamiento médico recibieron una valvuloplastia aórtica, lo que 
confirma la relativa ineficacia de este tratamiento a medio plazo para los 
pacientes añosos con estenosis aórtica severa. El tratamiento percutáneo 
también se asoció a una mejoría significativa de la capacidad funcional frente al 
tratamiento médico / valvuloplastia aórtica (clase funcional de la NYHA I ó II: el 
75 vs. 42%; p<0,001) y de la calidad de vida al año de seguimiento.  
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Resultados del estudio PARTNER (cohorte B) sobre mortalidad e ictus 
tras seguimiento a 30 días y 1 año (tratamiento con implante de prótesis 
Edwards-Sapien vs. tratamiento médico convencional en pacientes inoperables) 
18. 
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1.4.3. Experiencia con la prótesis COREVALVE 
Hasta hace pocos meses los datos de los que disponíamos acerca de la 
prótesis CoreValve no procedían de estudios aleatorizados como los de la 
prótesis Edwars-Sapien. En la actualidad, se están realizando varios estudios 
prospectivos aleatorizados que comparan la válvula de tipo CoreValve con el 
reemplazo valvular aórtico mediante cirugía en pacientes de diferente riesgo 
quirúrgico, alguno de ellos ya ha concluido y publicados sus resultados.  
El primer estudio randomizado para la prótesis Corevalve ya concluido y 
conocidos sus resultados es el estudio CoreValve US Pivotal93. En él se 
incluyeron un total de 795 pacientes con estenosis aórtica severa con alto 
riesgo quirúrgico (edad media de 83,2 años y un STS score del 7,4%), y fueron 
aleatorizados a tratamiento percutáneo con la prótesis aórtica Corevalve vs. 
tratamiento quirúrgico convencional mediante sustitución valvular aórtica. El 
resultado principal del estudio fue que la mortalidad al año en el grupo 
quirúrgico fue superior al grupo que recibió el tratamiento percutáneo (19,1% 
vs. 14,2%; p=0,004), si bien la tasa de complicaciones vasculares mayores y 
necesidad de implante de marcapasos permanente fue superior en el grupo 
percutáneo a los 30 días y al año de seguimiento.  
Al igual que para la prótesis de Edwards-Sapien, se está llevando a cabo 
un estudio aleatorizado (SURTAVI trial) en el que se va a comparar los 
resultados del implante percutáneo de prótesis aórtica Corevalve y la cirugía de 
reemplazo valvular aórtico en pacientes con estenosis aórtica severa 
sintomática y riesgo quirúrgico intermedio, pendiente de completar y de publicar 
sus resultados, los cuales deberán confirmar si el tratamiento percutáneo es 
equivalente al quirúrgico para el tratamiento de estos pacientes. 
Incluso existe un ensayo clínico aleatorizado en el que se evaluó qué 
tipo de prótesis percuténa tiene mejor perfil. Se trata del estudio CHOICE, 
recientemente publicado por Abdel-Wahab et al94,  donde se aleatorizaron 121 
pacientes con estenosis aórtica severa sintomática de alto riesgo quirúrgico a 
recibir la prótesis de Edwards-Sapien XT, y otros 120 pacientes a recibir la 
prótesis CoreValve. El objetivo primario del estudio fue el éxito del implante del 
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dispositivo postprocedimiento, definido por los criterios VARC95 (Valve 
Academic Research Consortium). El éxito del dispositivo fue de 98,9% para 
la prótesis de Edwards-Sapien XT y del 77,5% para la válvula CoreValve 
(p<0,001), y esta diferencia estuvo basada en la significativa menor frecuencia 
de insuficiencia aórtica moderada/severa (4,1% vs 18,3%; p<0,01) y la menor 
necesidad de una segunda prótesis (0,8% vs. 5,8%, p=0,03). La mortalidad 
cardiovascular a 30 días fue del 4,1% para Edwards-Sapien y del 4,3% para 
CoreValve (p=0,99). El sangrado y las complicaciones también fueron 
semejantes. La necesidad de marcapasos definitivo fue menor para la válvula 
autoexpandible (17,3% vs. 37,6%; p=0,01). 
Recientemente ha sido publicado el registro español del tratamiento 
percutáneo con implantación de válvula aórtica transcatéter96. Se trata de un 
registro multicéntrico de pacientes individuales que ha conseguido los datos del 
80% de las válvulas aórticas implantadas transcatéter en España entre 2010 y 
2011.  
De todos los pacientes incluidos en el registro (N = 1416) se ha 
reportado que la prótesis CoreValve supone un 43% (N = 610) del tipo de 
prótesis que se implanta en España. El resto corresponde a la válvula Edwards, 
bien por vía transfemoral (504 pacientes -35,6%-) o por vía transapical (302 
pacientes, -21,4%-). En este registro cabe destacar una necesidad 
significativamente mayor de marcapasos con la prótesis Corevalve (17% vs 
5%, p < 0,0001), una mayor tasa de complicaciones vasculares mayores y 
menores con la válvula Edwards implantada por vía transfemoral (14% vs. 7%, 
p < 0,0001), y mayor presencia en general de insuficiencia aórtica residual con 
las válvulas aórticas implantadas por vía transfemoral, tanto Corevalve como 
Edwards Sapien (52% vs. 31%, p < 0,001).  
La mortalidad a los 30 días con la prótesis Corevalve fue del 9%, 
comparable al tratamiento con la prótesis de Edwards y muy en la línea de los 
diferentes registros europeos de tratamiento percutáneo mediante el implante 
transcatéter de válvula aórtica77-86, figura 10. En dicho registro se han 
identificado como predictores de mortalidad a los 30 días la edad, la presencia 
de enfermedad vascular periférica, la conversión a cirugía y la gravedad de la 
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estenosis aórtica. En el seguimiento a medio plazo, la mortalidad se puede 
predecir con las mismas variables, incluyendo la fibrilación auricular, la 
insuficiencia aórtica residual y la insuficiencia renal.  
Figura 10. Curva de supervivencia acumulada con las prótesis aórticas Corevalve y 
Edwards SAPIEN en España. Registro Español de Implante Transcatéter de Prótesis 
Aórtica96. 
 
1.5. COMPLICACIONES TRAS EL TRATAMIENTO CON PRÓTESIS 
AÓRTICA PERCUTÁNEA. 
Como hemos podido comprobar a lo largo de todos los datos reportados 
en la literatura, el implante de una prótesis aórtica percutánea es un 
procedimiento con buenos resultados a corto-medio plazo, seguro, aunque no 
exento de complicaciones durante y tras el procedimiento. Las complicaciones 
más frecuentemente reportadas son: el ictus, la insuficiencia aórtica 
paravalvular, las complicaciones vasculares, la embolización del dispositivo y el 
desarrollo de alteraciones de la conducción cardiaca.  
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1.5.1. Ictus tras el implante transcatéter de prótesis aórtica. 
La incidencia de ictus con el implante transcatéter de válvula aórtica es 
motivo de preocupación. En la cohorte A del estudio PARTNER91, el riesgo de 
un ictus clínicamente aparente (medido mediante el score de Rankin ≥ 2) fue 
del 3,8% a los 30 dias y de 5,1% al año en el grupo tratado con la prótesis 
Edwards-Sapien frente al 0,9% y 2,4% en el grupo tratado con cirugía, 
respectivamente. En la cohorte B del estudio PARTNER18, el riesgo de 
accidente cerebrovascular fue del 5% con TAVI frente al 1,1% con el 
tratamiento estándar a los 30 días y del 8,4% frente al 3,9% al año, 
independientemente de la vía utilizada para el implante de la prótesis 
percutánea. Sin embargo, no hubo diferencias significativas para la prótesis 
Corevalve frente al tratamiento quirúrgico: en el estudio CoreValve US 
Pivotal93, la tasa de cualquier tipo de ictus fue del 4,9% en el grupo de TAVI y 
del 6,2% para el grupo quirúrgico a los 30 días (p=0,46); y del 8,8% y del 
12,6% a un año (p=0,10), respectivamente.  
 
1.5.2. Complicaciones vasculares durante el implante transcatéter de 
prótesis aórtica. 
Suponen la segunda complicación más frecuente con el tratamiento 
percutáneo, con eventos adversos que ocurren entre el 25 y 26% según el tipo 
de procedimiento. Son predictores de este tipo de complicación: la experiencia  
del operador, la presencia y ubicación de la calcificación vascular, la 
tortuosidad vascular y la relación de la vaina con la arteria.  
 
1.5.3. Insuficiencia aórtica tras el implante transcatéter de prótesis aórtica. 
Se puede deber al mal posicionamiento del stent valvulado o a 
inexpansión del mismo (insuficiencia aórtica paravalvular); en el primer caso 
puede corregirse con una segunda prótesis, anclando la primera al anillo 
aórtico (técnica “valve in valve”). En el segundo caso (causa más común de 
insuficiencia aórtica tras TAVI), se puede intentar expandir con una 
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valvuloplastia a alta presión para vencer el calcio del anillo valvular. Si bien la 
importancia clínica de las fugas paravalvulares no está del todo bien 
caracterizado, existen datos para implicar a este tipo de complicación un 
carácter de mal pronóstico a medio plazo en aquellos pacientes que la padecen 
(figura 7)92.  
 
1.5.4. Embolización del dispositivo durante el implante transcatéter de una 
prótesis aórtica. 
Se han descrito casos de embolización hacia el ventrículo izquierdo y 
hacia la aorta. En el primer caso puede rescatarse el dispositivo mediante 
cirugía urgente, y en el segundo mediante el despliegue y expansión del stent 
valvulado en la aorta torácica. No es una complicación muy frecuente. 
 
1.5.5. Desarrollo de alteraciones de la conducción cardiaca durante el 
implante transcatéter de prótesis aórtica. 
El tratamiento percutáneo puede causar alteraciones de la conducción 
mediante la compresión mecánica del sistema de conducción mediante la 
prótesis o la válvula aórtica calcificada. La incidencia de bloqueo cardiaco 
avanzado que requiere el implante de un marcapasos definitivo ha sido 
reportado en mayor cuantía con la prótesis Corevalve (15% - 47%)97,98 que el 
de la válvula Edwards-Sapien (4,3% - 11,5%)99,100, según las diferentes fuentes 
consultadas, muy por encima de la necesidad de implantar un marcapasos tras 
la sustitución valvular aórtica mediante cirugía, que en general se ha 
documentado por debajo del 10%. Esta mayor necesidad de implante de 
marcapasos con la prótesis Corevalve se le atribuye a su perfil autoexpandible 
por su constitución con nitinol y la mayor profundidad que alcanza el stent 
valvulado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo.  
Sin embargo, el trastorno de conducción más frecuente tras el 
tratamiento con el implante transcatéter de prótesis aórtica es el bloqueo de 
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rama izquierda del haz de His, con una frecuencia que oscila entre el 4% y el 
18% con la Edwards-Sapien101,102, y del 40 al 71% con la CoreValve103,104.  
Muchos de estos trastornos, además, pueden ser transitorios y se 
resuelven en los primeros días tras el tratamiento percutáneo; otros sin 
embargo persisten, y el marcapasos definitivo tiene que ser considerado con 
las mismas recomendaciones que para pacientes con bloqueo 
auriculoventricular de otro origen, puesto que tampoco existen indicaciones 
específicas de implante de marcapasos para pacientes que han sido sometidos 
a este tipo de tratamiento percutáneo, de ahí la variabilidad en la tasa de 
implante en los diferentes registros y datos reportados por diferentes centros 
hospitalarios.  
Existen reportados algunos predictores clínicos y electrocardiográficos 
de bloqueo auriculoventricular y necesidad de marcapasos tras el implante 
transcatéter de una prótesis aórtica; sin embargo, la información disponible 
sobre los cambios electrofisiológicos en la conducción cardiaca antes, durante 
y tras el implante de la prótesis Corevalve es escasa105. 
Hoy por hoy, según las últimas guías publicadas por la Sociedad 
Europea de Cardiología106, si la bradicardia es significativa y no se resuelve en 
un periodo de observación suficiente tras el implante protésico (marcado como 
hasta una semana), la estimulación cardiaca permanente está indicada con las 
mismas recomendaciones que para pacientes no sometidos a este tipo de 
tratamiento percutáneo (Tabla IX). Sin embargo, en caso de bloqueo 
auriculoventricular de alto grado o completo con un ritmo de escape bajo, este 
periodo de observación puede acortarse ya que es poco probable su resolución 
(Tabla X).  
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Tabla IX.  
Indicaciones de estimulación cardiaca permanente. 
 
Tomado de las Guías de estimulación cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología106. 
 
Tabla X.  
Recomendaciones para indicar estimulación cardiaca permanente en 
pacientes sometidos a tratamiento percutáneo o quirúrgico que 
desarrollan bloqueo auriculoventricular. 
Tomado de las guías de estimulación cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología106. 
 
1. Enfermedad del nodo sinusal: 
a. La estimulación cardiaca permanente se indica cuando los síntomas pueden 
ser claramente atribuidos a la bradicardia (IB). 
b. La estimulación cardiaca permanente puede estar indicada cuando los 
síntomas probablemente sean debidos a la bradicardia, incluso si la 
evidencia no es concluyente (IIbC). 
c. La estimulación cardiaca permanente no está indicada si no existen síntomas 
o la disfunción del nodo sinusal se debe a una causa reversible (IIIC). 
2. Bloqueo Auriculoventricular adquirido: 
a. La estimulación cardiaca permanete está indicada en pacientes con bloqueo 
AV de segundo grado tipo 2 o completo, independientemente de los síntomas 
(IC). 
b. La estimulación cardiaca permanente debe ser considera en pacientes con 
bloqueo AV de segundo grado tipo 1 que presente síntomas o que pueda 
establecerse mediante estudio electrofisiológico que el nivel de bloqueo AV 
está ubicado en el His o infra-His (IIaC). 
c. La estimulación cardiaca permanente no está indicada en pacientes con 
bloqueo AV debido a causas reversibles (IIIC). 
1. Pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a implante 
percutáneo de una prótesis aórtica o tratamiento quirúrgico que 
desarrollan bloqueo AV completo o de alto grado: 
a. Para indicar una estimulación cardiaca permanente se debe esperar 
un periodo de observación clínica de hasta 7 días, con el fin de 
evaluar si la alteración del ritmo es transitoria y se resuelve (IC). 
b. Sin embargo, en caso de bloqueo AV completo con baja tasa de ritmo 
de escape, este plazo de observación podrá reducirse, ya que la 
resolución es poco probable (IC). 
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Además, se piensa que el implante de un marcapasos es una 
complicación benigna si se compara con otros eventos que pueden ocurrir tras 
el implante transcatéter de prótesis aórtica como el ictus, infarto de miocardio y 
muerte; sin embargo, se desconoce si la estimulación cardiaca permanente se 
asocia a una peor evolución a medio o largo plazo, pues puede suponer una 
pérdida de la sincronía auriculoventricular y de la contractilidad interventricular 
sincrónica, con la consecuente alteración hemodinámica.  
 En el caso del bloqueo de rama, bien sea de rama derecha o de rama 
izquierda, existe aceptación en que si el paciente está asintomático no requiere 
de la indicación de implantar un marcapasos definitivo, debido a que sólo una 
pequeña minoría de estos pacientes experimentan un bloqueo 
auriculoventricular avanzado (1-2% por año), y la estimulación cardiaca 
permanente no ha demostrado reducir la mortalidad (Tabla XI).  
Tabla XI. 
Recomendaciones para indicar estimulación cardiaca permanente en 
pacientes con bloqueo de rama aislado. 
 
Tomado de las guías de estimulación cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología106. 
Especial consideración se hace del bloqueo de rama alternante, que 
aunque es una entidad rara, se trata de pacientes que progresan rápidamente 
hacia el bloqueo auriculoventricular, por lo que el marcapasos definitivo se 
implanta normalmente tan pronto como se detecte el bloqueo de rama 
alternante, incluso en ausencia de síncope. A pesar de que la evidencia es 
a. La estimulación cardiaca permanente está indicada en pacientes con síncope, 
bloqueo de rama y un estudio electrofisiológico positivo definido como un intervalo HV 
≥ 70 mseg, o la presencia de un bloqueo AV de segundo o tercer grado, demostrado 
durante la estimulación auricular progresiva o con provocación farmacológica (IB). 
b. La estimulación cardiaca permanente está indicada cuando existe bloqueo de rama 
alternante con síntomas o incluso estando asintomático el paciente (IC). 
c. La estimulación cardiaca permanente debería ser considerada en pacientes 
seleccionados con síncope de causa inexplicada y bloqueo de rama del Haz de His 
(IIbB). 
d. La estimulación cardiaca permanente no está indicada en pacientes con bloqueos de 
rama asintomáticos (IIIB).  
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escasa, hay un fuerte consenso de que los pacientes con este tipo de 
afectación se benefician de una estimulación cardiaca permanente. 
 Diferente actitud se tiene cuando el paciente tiene un síncope y existe un 
bloqueo de rama en el electrocardiograma, debido a que cuando existe este 
hallazgo se sugiere que la causa del síncope podría ser un bloqueo 
auriculoventricular completo. En este escenario, si el paciente ha tenido un 
síncope y tiene en el electrocardiograma un bloqueo de rama, se debería 
realizar un estudio electrofisiológico con el fin de investigar los intervalos AH y 
sobre todo el intervalo HV; un intervalo HV por encima de los 70 mseg, bien 
basal o tras la estimulación auricular progresiva o farmacológica tiene un 
riesgo del 12-24% de desarrollar un bloqueo auriculoventricular intra o 
infrahisiano107, si bien es verdad que un estudio electrofisiológico negativo no 
puede descartar un bloqueo auriculoventricular intermitente o paroxístico como 
causa del síncope, lo que ha sido puesto de manifiesto con estudios de holter 
implantable (hasta el 50% de los pacientes con síncope y bloqueo de rama con 
estudio electrofisiológico negativo presentaban bloqueo auriculoventricular 
intermitente o estable)108. 
Introducción 
!60!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con Prótesis 
Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. HIPÓTESIS y OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
! !
Hipótesis y Objetivos 
! 63!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
HIPÓTESIS 
El implante de una prótesis aórtica Corevalve ha demostrado ser útil en 
el tratamiento de pacientes con estenosis aórtica severa sintomática 
considerados de alto riesgo para el tratamiento quirúrgico. No obstante, una de 
las complicaciones más frecuentes de este tipo de procedimiento es la 
necesidad del implante de un marcapasos definitivo, que puede venir 
condicionado por las características clínicas y electrocardiográficas basales del 
paciente, características intrínsecas a la estructura de la prótesis percutánea 
así como del procedimiento.  
Esto nos lleva a plantear la siguiente hipótesis de trabajo: La necesidad 
de implante de un marcapasos definitivo es una complicación que ocurre con 
frecuencia tras el implante de una prótesis aórtica autoexpandible CoreValve, y 
sería importante conocer las variables predictoras de esta complicación para 
poder seleccionar a los pacientes a quienes realizar un implante de 
marcapasos preventivo y poder acelerar así la recuperación postprocedimiento. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
El objetivo principal del estudio es analizar los resultados de nuestra 
experiencia en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba acerca de la 
incidencia de la necesidad de marcapasos que tienen los pacientes con 
estenosis aórtica severa que reciben tratamiento con una prótesis aórtica 
Corevalve. 
 
Objetivos secundarios 
 
1. Analizar las características de las alteraciones de la conducción que se 
producen tras el implante valvular.   
2. Evaluar los cambios que se producen en la conducción 
auriculoventricular mediante el análisis de los intervalos AH y HV en los 
electrogramas intracavitarios registrados antes y tras el implante de la 
prótesis percutánea.  
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3. Establecer las indicaciones de estimulación cardiaca permanente tras el 
implante de la prótesis Corevalve. 
4. Identificar los factores clínicos, angiográficos, electrocardiográficos de 
superficie e intracavitarios que predicen la necesidad de un marcapasos 
definitivo.  
5. Evaluar la evolución clínica de los pacientes que presentaron 
alteraciones electrocardiográficas durante el implante de prótesis aórtica 
Corevalve. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. MATERIAL y MÉTODOS 
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3.1. DISEÑO y POBLACIÓN DEL ESTUDIO. 
En Abril de 2008 se inició en el Servicio de Cardiología del Hospital 
Universitario Reina Sofía, un programa de tratamiento de la estenosis aórtica 
severa sintomática en pacientes con alto riesgo quirúrgico mediante el implante 
transcatéter de una prótesis aórtica autoexpandible Medtronic CoreValve™. 
Este programa se ha desarrollado a lo largo de estos últimos 6 años hasta la 
actualidad, habiéndose tratado percutáneamente hasta Diciembre de 2013 un 
total de 190 pacientes con estenosis valvular aórtica degenerativa severa que 
presentaban alto riesgo quirúrgico y que habían rechazado la intervención 
quirúrgica. El riesgo quirúrgico de los pacientes se estimó mediante el 
EuroScore Logístico51 y el STS score52.  
Se trata de un estudio observacional longitudinal y analítico, de carácter 
prospectivo. 
 
3.1.1. Criterios de inclusión y exclusión 
En la figura 11 se resumen los criterios de inclusión y de exclusión que 
se han considerado para la selección de los pacientes que se han sometido a 
este tipo de terapia.  
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Criterios de inclusión y Exclusión de los pacientes con estenosis 
aórtica severa incluidos en el estudio. TC: Tomografía Computerizada; IM: 
Insuficiencia Mitral.  
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3.1.1.1. Criterios de Inclusión 
 Se consideraron candidatos a este tipo de tratamiento los pacientes que 
cumplen las siguientes condiciones clínicas y anatómicas: 
- Características clínicas:  
Estenosis aórtica valvular severa sintomática, definida mediante 
ecocardiografía transtorácica como aquella que presenta un área valvular < 1 
cm2 (<0,6 cm2/m2) con o sin regurgitación aórtica, y un gradiente transaórtico 
máximo superior a los 80 mmHg, y un gradiente transaórtico medio por 
encima de los 50 mmHg; o definida mediante valoración hemodinámica como 
aquella estenosis aórtica que presenta un área valvular < 1 cm2 con un 
gradiente transaórtico pico-pico de más de 50 mmHg.  
Además, los pacientes tienen que tener alguna de las siguientes 
consideraciones clínicas:  
A) Alto riesgo quirúrgico consensuado por un equipo multidisciplinar: 
• Estimación del riesgo operatorio mediante el índice EuroSCORE 
logístico >20% o el índice STS (Society of Thoracic Surgeons) > 
10%. 
• Presencia de al menos alguna de las siguientes comorbilidades: 
! Cirrosis hepática avanzada. 
! Insuficiencia ventilatoria restrictiva / obstructiva (FEV1< 1 L/s). 
! Cirugía cardiaca previa, incluyendo: 
• La cirugía de derivación aortocoronaria,  con 
permeabilidad de los injertos previamente implantados. 
• La cirugía de recambio valvular mitral. 
• La cirugía de recambio valvular aórtica (bioprótesis 
degenerada). 
! Aorta en porcelana. 
! Obesidad mórbida (índice de masa corporal  ≥ 40). 
! Inmunodeficiencias. 
! Patología neoplásica con expectativa de vida > 1 año. 
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B) Edad avanzada (superior a los 80 años) con rechazo activo de la cirugía de 
sustitución valvular aórtica convencional.  
 
- Características anatómicas: 
• Diámetro del anillo aórtico evaluado por ecocardiografía, 
aortografía y tomografía computerizada ≥20 mm y ≤ 27mm. 
• Diámetro de la aorta ascendente a nivel de la unión sinotubular ≤ 
40mm (prótesis pequeña) o ≤ 43 mm (prótesis grande). 
• Diámetro de la arteria femoral y/o arteria subclavia izquierda ≥ 
6mm. 
 
3.1.1.2. Criterios de Exclusión 
 No se consideran candidatos a este tipo de tratamiento percutáneo, 
aquellos pacientes que presenten alguna de las siguientes características: 
• Expectativa de vida corta, en general inferior a un año.  
• Hipersensibilidad o contraindicación a la administración de alguno de los 
fármacos necesarios durante o tras el procedimiento. 
• Infarto de miocardio en los 30 días anteriores al procedimiento. 
• Intervencionismo coronario percutáneo en los 7 días previos al 
procedimiento o intervencionismo programado durante el mes posterior 
al implante transcatéter de la prótesis aórtica. 
• Presencia de trombos en cavidades izquierdas. 
• Fracción de eyección inferior al 20%, sin reserva contráctil. 
• Accidente cerebrovascular reciente (en el último mes). 
• Aneurisma de aorta.  
• Coagulopatía o diátesis hemorrágica, sepsis o endocarditis. 
• Presencia concomitante de valvulopatía grave asociada a la estenosis 
aórtica, que contribuye en mayor cuantía a los síntomas del paciente, y 
que no puede ser tratada mediante tratamiento percutáneo. 
• Demencia senil con deterioro cognitivo significativo. 
• Aclaramiento de creatinina inferior a 20 ml/min. 
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En cualquier caso, todos los pacientes recibieron una evaluación y 
valoración clínica individualizada por un equipo multidisciplinar, quien tras la 
valoración de todo el protocolo realizado a cada paciente, decidió el mejor 
tratamiento para cada uno de ellos. 
De los 190 pacientes tratados con este tipo de prótesis, se excluyeron 9 
del análisis: 7 de ellos por presentar ya un marcapasos definitivo previo y 2 
pacientes que fallecieron durante el procedimiento. Por lo que el tamaño final 
de la muestra seleccionada fue de 181 pacientes (figura 12). 
 
Figura 12. Diagrama de flujo de pacientes incluidos en el estudio. EEF: Estudio 
Electrofisiológico. 
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3.2. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
Todos los pacientes fueron evaluados mediante la realización de un 
estudio protocolizado que incluía: 1) Evaluación clínica; 2) Pruebas de 
laboratorio; 3) Ecocardiograma Transtorácico (ETT) y Transesofágico (ETE) 
para analizar las dimensiones del anillo aórtico, tracto de salida ventricular 
izquierdo y descartar trombos auriculares; 4) Estudio hemodinámico, con 
coronariografía y aortografía; 5) TAC cardiaco de 64 cortes, que permite 
analizar las características anatómicas del anillo aórtico, aorta ascendente y eje 
aortoilíaco, así como evaluar las dimensiones y estructura del septo 
interventricular y la presencia y localización de calcificación aórtica a nivel 
subvalvular; 6) Estudio de la conducción cardiaca mediante electrocardiografía 
de superficie; 7) Estudio de la conducción cardiaca mediante estudio 
electrofisiológico. 
 
3.2.1. Evaluación clínica. 
Se recogieron datos clínicos como la edad (años), el peso (kilogramos), 
la talla (centímetros), el índice de masa corporal (kilogramos/m2), los 
antecedentes patológicos de interés (antecedente de muerte súbita, cirugía 
cardíaca previa), los factores de riesgo cardiovascular (presencia de diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo), si existían 
enfermedades asociadas (EPOC, insuficiencia renal crónica) los síntomas 
(disnea, angina y síncope) y el grado funcional (escala de la NYHA para la 
disnea, escala de la CCS para la angina), así como el  riesgo quirúrgico 
evaluado mediante el EuroSCORE logístico51 y el STS score52. 
 
3.2.2. Pruebas de laboratorio. 
Se realizaron las siguientes pruebas en situación basal y tras el 
procedimiento: un hemograma para descartar anemia, o alteraciones de la 
serie blanca o plaquetaria; una bioquímica con la determinación de glucosa 
(mg/dL), electrolitos séricos, creatinina (mg/dL), tasa de filtración glomerular 
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(mL/min), perfil lipídico y pruebas de función hepática; un test de coagulación 
para valorar la actividad de protrombina y otras pruebas adicionales 
dependiendo del cuadro clínico del paciente. 
 
3.2.3. Ecocardiograma – Doppler. 
 A todos los pacientes se les realizó un ecocardiograma transtorácico y 
transesofágico previo al implante. Los estudios se obtuvieron con el mismo 
ecocardiógrafo (Philips iE-33, Philips Ultrasound, USA), para todos los casos. 
 El exámen estándar incluyó ecocardiograma en modo-M, 
ecocardiograma bidimensional (2D), ecocardiograma doppler color, con 
obtención de planos que incluyen eje paraesternal largo y corto y planos apical 
de tres, cuatro y cinco cámaras. Según las normas de la Sociedad Europea de 
Ecocardiografía109, se analizaron parámetros relacionados con la válvula 
aórtica (gradiente, área valvular y grado de regurgitación aórtica), mitral 
(morfología y función) y tricúspide. 
Para analizar la función valvular aórtica, el área valvular aórtica se 
calculó a través de la ecuación de continuidad (cm2). Se determinaron además 
el gradiente transvalvular aórtico máximo (mmHg) y el gradiente transvalvular  
aórtico medio (mmHg), figura 13.A. En el estudio ecocardiográfico se incluyó el 
cálculo de los diámetros telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo 
(mm), la fracción de eyección empleando el método de Simpson en dos y 
cuatro cámaras, así como el método de Teicholtz (%). Se midieron los grosores 
del tabique interventricular y pared posterior (mm), y se determinó la presión 
sistólica pulmonar cuando ésta pudo ser estimada. Estós parámetros, como la 
medición de la presión sistólica en arteria pulmonar y la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo son útiles para la estimación del riesgo quirúrgico. 
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Figura 13. A: Estimación del gradiente transaórtico máximo y medio mediante 
ecocardiograma transtorácico por doppler continuo. B: Estimación del área valvular 
aórtica mediante planimetría de la válvula aórtica por ecocardiograma transesofágico.  
 
 La medición del anillo aórtico es de suma importancia en el proceso de 
selección para la realización del implante percutáneo con la prótesis aórtica 
CoreValve. Por una parte asegura que el paciente es candidato a este tipo de 
terapia y por otra determina qué tamaño de prótesis es el más adecuado para 
cada paciente (23, 26, 29 ó 31mm). Para evaluar la geometría de la raíz de 
aorta,  por ecocardiograma transtorácico se realizó en la proyección 
paraesternal de eje largo, desde le punto de inserción de los velos coronariano 
derecho y no coronariano, de acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad 
Europea de Cardiología110, figura 14.A. Por ecocardiograma transesofágico se 
realizaron las medidas del anillo aórtico en la proyección eje largo de la aorta, 
vista medioesofágica en el eje longitudinal 120º, desde la inserción del velo no 
coronariano en la pared aórtica (en su unión a la valva anterior mitral) a la 
unión del velo coronariano derecho a la pared anterior aórtica, según dichas 
recomendaciones110,111, figura 14.B.  
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Figura 14. Medidas del anillo y raíz aórtica por ecocardiograma transtorácico 
(figura 14.A) y transesofágico (figura 14.B). 
 
Hasta hace poco tiempo, dicha medición se preconizaba como la más 
precisa a la hora de elegir el tipo de prótesis a implantar112,113, hoy día 
superada por el TAC cardiaco. Mediante los dos métodos ecocardiográficos se 
determinaron los diámetros máximos del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (mm), anillo aórtico (mm), dimensiones de la raíz de aorta a nivel de 
los senos de Valsalva, unión sinotubular y zona tubular. Todas las medidas del 
anillo y la raíz aórtica se realizaron intraluminares en la pared aórtica, 
ignorando cualquier protuberancia de calcio, con zoom en la imagen de la raíz 
aórtica y en telediástole. 
Además, el estudio transesofágico era de interés para descartar la 
existencia de material trombótico en orejuela de aurícula izquierda, valorar la 
anatomía de la válvula aórtica y raíz aórtica con planimetría del área valvular 
aórtico en 2D (figura 13.B), así como la valoración de la severidad de la 
insuficiencia mitral cuando estaba presente. 
 
3.2.4. Estudio hemodinámico, coronariografía y aortografía.  
3.2.4.1.Estudio hemodinámico: 
Tras la punción de la arteria femoral izquierda (introductor 6F) y vena 
femoral izquierda (introductor 7F) se realizó estudio hemodinámico completo 
con la toma de presiones (mmHg) mediante catéter de Swan-Ganz a nivel de 
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aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y presión de 
enclavamiento pulmonar; se determinó el gasto cardíaco mediante el método 
de termodilución (L/min). Con un catéter “pig-tail” se midió la presión (mmHg) 
en aorta, ventrículo izquierdo y el gradiente transaórtico pico-pico (figura 15). 
Se realizó ventrículografía izquierda para la determinación de los volúmenes 
telediastólico y telesistólico índice (mL/min/m2) así como para cuantificar la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Registro de presión simultánea entre ventrículo izquierdo (amarillo) y 
la aorta ascendente (blanco). Se cuantifica un gradiente transaórtico pico-pico de 73 
mmHg. 
 
3.2.4.2.Coronariografía: 
Se realizó coronariografía selectiva para descartar la existencia de 
enfermedad coronaria significativa y valorar la indicación de intervencionismo 
percutáneo sobre las lesiones coronarias significativas previo al procedimiento 
de implante transcatéter de prótesis aórtica (figura 16). En el caso de existir 
lesiones ateromatosas obstructivas en grado severo, se indicó el tratamiento 
revascularizador mediante el implante de stents. 
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Figura 16. Coronariografía de un paciente con estenosis aórtica severa y enfermedad 
coronaria significativa en la arteria descendente anterior, a nivel de la bifurcación con 
la primera diagonal (A, B, C); enfermedad coronaria signficativa a nivel de tronco 
posterolateral (E), y descendente posterior (D). Se indicó tratamiento con stents 
metálicos. 
 
3.2.4.3.Aortografía: 
Se realizó aortografía de aorta ascendente. Habitualmente se realiza en 
la proyección oblicua izquierda en 45º tratando de alinear adecuadamente los 
tres senos del plano valvular aórtico y permitir calcular los siguientes diámetros 
(figura 17.A): anillo aórtico, anchura de los senos de Valsalva, altura de los 
senos, unión sinotubular y aorta ascendente. Asimismo, se evaluó la severidad 
de la regurgitación aórtica, y se cuantificó según la clasificación de Sellers 
(Ausente = 0; Leve = 1+; Moderada = 2+; Moderada-Severa = 3+; Severa = 
4+). 
Se realizó angiografía del eje aorto-iliaco-femoral derecho e izquierdo 
(figura 17.B y 17.C), con el objeto de analizar la anatomía de la raíz aórtica, 
valorar la integridad del eje aorto-iliaco-femoral, medición de los diámetros y 
descartar la existencia de estenosis, tortuosidades y/o calcificaciones 
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importantes que limiten el abordaje  y avance del dispositivo de liberación de la 
válvula hacia la raíz de la aorta.  
  Las aortografías de aorta ascendente y eje aorto-ilio-bifemoral se 
llevaron a cabo con la inyección de contraste a través de un catéter “pig-tail” 
centimetrado, que nos permitieron realizar mediciones más precisas. 
Figura 17. A: Ejemplo de aortografía de aorta ascendente (proyección oblicua 
izquierda) realizada con el  catéter “pig-tail” centimetrado; medión de anillo aórtico, 
distancia entre senos de valsalva, altura de arterias coronarias en los senos de valsalva, 
unión sinotubular y aorta ascendente. B: Ejemplo de aortografía del eje ilio-bifemoral 
(proyección posteroanterior); permite visualizar la anatomía y realizar medidas de los 
vasos de esta región a nivel femoral e iliaco.  
 
Tras completar el estudio hemodinámico y coronariografía, el cierre de la 
punción arterial femoral se realizó con dispositivo de colágeno Angioseal®. 
 
3.2.5. Tomografía computarizada de 64 cortes. 
 Los datos obtenidos por ecocardiografía y cateterismo cardíaco fueron 
complementados por la tomografía computarizada de 64 cortes, que quizás sea 
la modalidad de imagen no invasiva más completa para evaluar los posibles 
candidatos para el implante percutáneo de la prótesis aórtica. Esta técnica de 
imagen tridimensional aporta información importante de los aspectos 
anatómicos de la válvula aórtica, raíz aórtica y estructuras adyacentes como las 
arterias coronarias (figura 18), aorta y eje aorto-iliaco-femoral (figura 19).  
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Figura 18. Valoración de la raíz aórtica por tomografía computarizada 
multidetector. Reconstrucción de la visión coronal (A), sagital (B) y transversal (C) en 
eje corto a nivel de grandes vasos del anillo aórtico. Medición de la altura de los senos 
de valsalva (D), unión sinotubular (E, amarillo) y distancia entre senos de valsalva (E, 
rojo). 
 
En cuanto a la raíz de aorta (figura 18), mediante tomografía 
computarizada se determinó el anillo aórtico en visión coronal, sagital, y 
transversal en eje corto a nivel de grandes vasos, se midieron las distancias 
entre los senos de valsalva y la unión sinotubular, así como la altura de los 
senos coronarios y la relación de las coronarias con el anillo aórtico.  
En la valoración del eje aorto-iliaco-bifemoral, se puso especial hincapié 
en la evaluación de la permeabilidad de esta estructura vascular, así como 
asegurar unos diámetros mínimos en las arterias femorales que permitieran un 
acceso vascular correcto para la introducción de la vaina y sistema de 
liberación de la prótesis aórtica Corevalve (arterias femorales con un mínimo de 
6 mm), figura 19. 
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Figura 19. Evaluación de aorta y arterias ilio-fermoales por tomografía 
computarizada. En la imagen de la izquierda observamos la extensión de la 
calcificación arterial y el diámetro arterial. En la imagen de la derecha se observa una 
reconstrucción tridimensional de todo el árbol aorto-iliaco-femoral. 
 
3.2.5.1. Estudio del septo interventricular mediante tomografía 
computarizada. 
 Para el estudio del septo interventricular mediante tomografía 
computarizada, se analizó esta estructura durante la diástole ventricular, 
obteniéndose las siguientes medidas: máximo grosor septal, distancia desde el 
anillo aórtico al punto de máximo grosor septal, y distancia desde el centro del 
anillo aórtico al punto de máximo grosor septal.  
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Figura 20. Estudio del septo interventricular mediante tomografía computerizada. 
A. Variables cuantificadas por esta técnica: 1) mínimo grosor septal; 2) máximo grosor 
septal (B); 3) distancia desde anillo aórtico al punto de máximo grosor septal (C); 4) 
distancia desde el centro del anillo aórtico al punto de máximo grosor septal (D). 
 
3.2.5.2. Estudio de la presencia y localización de calcificación a 
nivel subvalvular mediante tomografía computarizada. 
 
En el estudio de la calcificación a nivel subvalvular aórtica mediante 
tomografía computerizada, se tuvo en cuenta su presencia o ausencia, y en 
caso de que existiese, si estaba en una posición más en contacto con la válvula 
mitral (concretamente con el velo anterior) o con el septo interventricular 
(figura 21). Así mismo se analizó el grosor de la calcificación subvalvular y la 
profundidad del calcio en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. 
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Figura 21. Presencia y localización de la calcificación valvular aórtica a nivel 
subvalvular. A: calcificación subvalvular en relación con la válvula mitral. B: 
calcificación subvalvular en relación con el septo interventricular. 
 
3.2.6. Estudio de la conducción cardiaca mediante electrocardiograma de 
superficie. 
 A todos los pacientes se les realizó un electrocardiograma de superficie 
a una velocidad de 25 mm/s antes y después del implante valvular, así como 
cada vez que ocurría un cambio en la situación clínica del paciente. Se analizó 
el ritmo cardiaco (sinusal/fibrilación auricular), la frecuencia cardiaca (latidos 
por minuto) y los intervalos PR, QT y duración del complejo QRS, medidos en 
milisegundos (figura 26); se definió la presencia de bloqueos de rama, 
hemibloqueos anterior o posterior de la rama izquierda, así como bloqueos 
auriculoventricular avanzados, según los criterios diagnósticos para la 
estandarización e interpretación del electrocardiograma de superficie 
recomendados por la American Heart Association Electrocardiography114, como 
sigue: 
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3.2.6.1. Definición del Bloqueo Completo De Rama Izquierda114: 
1. Duración del QRS mayor o igual a los 120 mseg.  
2. Presencia de ondas R con muescas anchas en las derivaciones I, 
aVL, V5 y V6, y un ocasional patrón rS en V1 y V2 (figura 22).  
3. En ausencia de ondas Q en las derivaciones I, V5 y V6, la presencia 
de una onda Q estrecha podría estar presente en la derivación aVL, 
en ausencia de patología miocárdica.  
4. La onda R debe tener un tiempo máximo superior a 60 milisegundos 
en derivaciones V5 y V6, pero normal en derivaciones V1, V2 y V3, 
donde pueden verse pequeñas ondas r iniciales en estas derivaciones 
anteriores.  
5. El segmento ST y las ondas T  por lo general son de polaridad 
opuesta a la dirección del complejo QRS.  
6. La presencia de ondas T positivas en derivaciones con QRS positivos 
pueden ser normales (concordancia positiva).  
7. La presencia de segmentos ST descendidos y / o ondas T negativas 
en las derivaciones con QRS negativos (concordancia negativa) son 
anormales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Bloqueo de Rama Izquierda. Definido por la presencia de un QRS de 
duración superior a los 120 mseg,con presencia de ondas R con muescas anchas en 
las derivaciones I, aVL, V5 y V6, y un ocasional patrón rS en V5 y V6. 
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3.2.6.2. Definición del Bloqueo Completo De Rama Derecha114: 
1. Duración del QRS mayor o igual a los 120 mseg. 
2. Presencia de un patrón rsr’, rsR’, o rSR’ en derivaciones V1 ó V2. La 
deflexión de la R’ ó r’ suele ser más ancha que la onda R inicial. En 
algunos pacientes se puede ver un patrón de onda R ancha o con 
muescas en V1 y/o V2 (figura 23).  
3. Presencia de una onda S de mayor duración que la onda R o superior 
a 40 mseg en las derivaciones I y V6.  
4. Presencia de un tiempo máximo de la onda R dominante en 
derivaciones V5 y V6 pero superior a 50 mseg en derivación V1. 
De los criterios anteriores, los tres primeros deben estar presentes para hacer 
el diagnóstico. Cuando una onda R dominante pura con o sin una muesca está 
presente en V1, el cuarto criterio debe estar satisfecho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Bloqueo de Rama Derecha. Definido por la presencia de un QRS de 
duración superior a los 120 mseg,con presencia de un patrón rsr’, rsR’, o rSR’ en 
derivaciones V1 ó V2. Presencia de una onda S de mayor duración que la onda R o 
superior a 40 mseg en las derivaciones I y V6.  
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3.2.6.3. Definición de Hemibloqueo Anterior Izquierdo114.  
1. El QRS debe tener un eje en el plano frontal entre -45º y -90º.  
2. Duración del QRS inferior a 120 mseg. 
3. Presencia de patrón qR en la derivación aVL (figura 24). 
4. Presencia de un tiempo máximo de la onda R de 45 mseg o más en 
derivación aVL.  
Figura 24. Hemibloqueo Anterior Izquierdo. Definido por la presencia de un QRS de 
duración inferior a los 120 mseg, y un eje desviado a la izquierda en el plano frontal, 
con patrón qR en aVL.  
 
3.2.6.4. Definición de Hemibloqueo Posteiror Izquierdo114.  
1. El QRS debe tener un eje en el plano frontal entre 90º y 180º.  
2. Duración del QRS inferior a 120 mseg. 
3. Presencia de patrón rS en derivaciones I y aVL (figura 25).  
4. Presencia de patrón qR en derivaciones III y aVF (figura 25).  
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Figura 25. Hemibloqueo Posterior Izquierdo. Definido por la presencia de un QRS 
de duración inferior a los 120 mseg, y un eje desviado a la derecha en el plano frontal, 
con patrón qR en III y aVF, y un patrón rS en derivaciones I y aVL.  
 
 
 
3.2.6.5. Definición del Bloqueo Auriculoventricular de Primer 
Grado114.  
El bloqueo AV de primer grado se define como una prolongacio ́ n 
anormal del intervalo PR (> 0,2 s). Cada onda P va seguida de un complejo 
QRS, pero con un intervalo PR prolongado de forma constante. 
 
3.2.6.6. Definición del Bloqueo Auriculoventricular de Segundo 
Grado114.  
El término bloqueo auriculoventricular de segundo grado se aplica 
cuando se produce un fallo intermitente de la conducción auriculoventricular. El 
bloqueo auriculoventricular de segundo grado puede dividirse en dos tipos, 
según los patrones observados en el electrocardigrama: tipo I (Mobitz I o 
Wenckebach) y tipo II (Mobitz II). 
1. El bloqueo AV de segundo grado Mobitz tipo I clásico se 
caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR 
antes de la onda P no conducida (fenómeno de Wenckebach). 
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2. El bloqueo AV de segundo grado tipo II se define por la aparición 
de una sola onda P no conducida asociada a intervalos PR 
constantes antes y después de un solo impulso bloqueado (los 
intervalos PP y RR son constantes). 
 
3.2.6.7. Definición del Bloqueo Auriculoventricular de Tercer 
Grado114.  
El bloqueo AV de tercer grado o completo se caracteriza por el fallo de la 
conducción al ventrículo en cada onda P o cada impulso auricular, con lo que 
se produce una disociación AV completa, con unas frecuencias auriculares 
superiores a las ventriculares. El ritmo de escape ventricular revela la 
localización anatómica del bloqueo: un bloqueo AV completo con un ritmo de 
escape de 40 a 60 lpm y un complejo QRS estrecho en el ECG de superficie se 
encuentra generalmente dentro de la unión. Un complejo QRS ancho o una 
frecuencia de 20 a 40 lpm implican un bloqueo en el sistema de His-Purkinje. 
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3.2.7. Estudio de la conducción cardiaca mediante electrogramas 
intracavitarios. 
 
Desde Febrero de 2010, se estudió un subgrupo de 137 pacientes 
consecutivos mediante estudio electrofisiológico antes y a los 30 minutos 
inmediatamente tras el implante valvular. Para ello, se introdujo un 
electrocatéter tetrapolar en la parte más alta del anillo tricúspide (figura 26.A).  
Figura 26. A) Posicionamiento del electrocatéter tetrapolar en área de His para 
valoración de intervalos AH y HV antes (A1) y después (A2) del implante de la prótesis 
Corevalve; B) Valoración mediante estudio electrofisiológico de los intervalos AH y HV, 
en milisegundos; C) Valoración mediante electrocardiograma de superficie de los 
intervalos PR y QRS, en milisegundos. 
 
En esta zona es posible distinguir tres electrogramas en la misma 
posición del electrodo (figura 26.B), correspondientes a la aurícula septal (A), 
el haz de His (H) y el ventrículo (V). Esto permite descomponer la conducción 
auriculoventricular en dos intervalos, que son: 
- Intervalo AH: medido desde el inicio de la onda A hasta el inicio de la 
onda H en el registro con el catéter de His. Representa el tiempo de 
conducción desde la aurícula septal baja hasta el haz de His. En nuestro 
estudio lo hemos considerado alargado si mide más de 120 milisegundos, 
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considerándose con este valor que hay un retraso de la conducción 
suprahisiana.  
- Intervalo HV: medido desde el comienzo de la deflexión hisiana hasta 
el inicio del QRS en el ECG de superficie. Representa el tiempo de conducción 
del sistema de His-Purkinje. Lo hemos considerado alargado cuando su valor 
se registraba por encima de los 60 milisegundos. 
En seis pacientes de la serie se realizó un nuevo estudio 
electrofisiológico durante la primera semana postimplante. En cinco de ellos por 
alteraciones tardías de la conducción que precisaban explicación 
electrofisiológica; otro de ellos, por el contrario, para aclarar la desaparición de 
las alteraciones de la conducción que aparecieron con el implante. En este 
nuevo estudio electrofisiológico se determinaron el tiempo de recuperación 
sinusal, el intervalo AH y el HV. En los 6 pacientes, el nuevo estudio 
electrofisiológico sirvió para tomar una firme decisión sobre la necesidad en 
ellos de implantar un marcapasos definitivo. 
 
3.3. IMPLANTE DE LA PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA COREVALVE. 
El procedimiento del implante valvular se realizó bajo anestesia general 
y con control ecocardiográfico con sonda transesofágica. Sólo en dos pacientes 
con síndrome de Leriche el acceso arterial se efectuó mediante exposición 
quirúrgica de la arteria subclavia izquierda. En el resto de los pacientes, el 
procedimiento fue percutáneo y la vía de abordaje fue la arteria femoral.  
Durante el procedimiento, todos los pacientes fueron monitorizados 
electrocardiográficamente con un registro de tres derivaciones, y se les 
introdujo un cable de marcapasos transitorio por vía transyugular en el 
ventrículo derecho, para la sobreestimulación cardiaca durante la valvuloplastia 
aórtica previa al implante de la prótesis, y como prevención en caso de 
bloqueos AV avanzados durante o tras el implante. Se realizó 
electrocardiograma de superficie al llegar a la planta de hospitalización, 
manteniéndose monitorización electrocardiográfica continua mediante 
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telemetría al menos durante dos días tras el procedimiento. El cable de 
marcapasos se mantuvo durante todo el procedimiento del implante protésico y 
en las 72 horas siguientes, retirándose en el caso de que no se produjese 
alteración eléctrica que requiriese de estimulación cardiaca permanente. 
 
3.3.1. Estudio de la profundidad protésica en el Ventrículo Izquierdo y su 
relación con el septo interventricular. 
Especial énfasis se puso en el análisis de la profundidad del implante 
valvular. Para el estudio de la profundidad valvular, se realizaron dos 
proyecciones angiográficas ortogonales (figura 27), en oblicua anterior 
izquierda y oblicua anterior derecha.  
El anillo aórtico se consideró en la angiografía como la línea que une los 
dos puntos siguientes: el punto más bajo de la cúspide coronariana derecha y 
el punto más bajo de la cúspide coronariana izquierda115. Las diferentes 
profundidades se midieron como la distancia desde el anillo aórtico hasta el 
último “rombo” de la prótesis introducido en el ventrículo izquierdo. 
Figura 27. Determinación de la profundidad de la prótesis Corevalve en el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo. A. Proyección Oblicua Anterior Derecha (OAD): 
medidas “anterior” y “posterior”. B. Medida en proyección Oblicua Anterior Izquierda 
(OAI): medidas “septal” y “mitral”.  
 
Material y Métodos 
!90!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
En la proyección angiográfica oblicua anterior izquierda (figura 27.B) se 
tomaron las siguientes medidas: profundidad de la prótesis en relación con la 
válvula mitral y profundidad de la prótesis en relación con el septo 
interventricular. En dicha proyección, las relaciones anatomo-radiológicas del 
anillo aórtico son: a la derecha la válvula mitral (“profundidad mitral”) y a la 
izquierda el septo interventricular (“profundidad septal”). En la proyección 
angiográfica oblicua anterior derecha (figura 27.A) se tomaron las siguientes 
medidas: profundidad de la prótesis “anterior” y profundidad de la prótesis 
“posterior”. Para todos los pacientes se utilizó el mismo sistema de calibración 
angiográfica digital (Innova 2100, General Electric, MI, USA).  
 
3.4. INDICACIONES DE IMPLANTE DE MARCAPASOS DEFINITIVO. 
Se establecieron dos momentos clave en la indicación de marcapasos: 
en las primeras 72 horas tras el implante de la prótesis aórtica Corevalve 
(variable principal del estudio), o más allá de este tiempo.  
En las primeras 72 horas se indicó la estimulación cardiaca permantente 
cuando se mantenía durante este tiempo alteraciones electrocardiográficas 
como el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o el bloqueo 
auriculoventricular de segundo grado Mobitz II con o sin síntomas.  
Se indicó el marcapasos definitivo más allá de las primeras 72 horas tras 
el implante de la prótesis Corevalve:  
- En pacientes que desarrollaban algún grado de bloqueo 
auriculoventricular avanzado de nueva aparición (bloqueo 
auriculoventricular de tercer grado o de segundo grado Mobitz II).  
- En pacientes que tenían trastornos severos de la conducción y 
presentaban algún episodio sincopal.  
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3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
3.5.1. Análisis de datos: comparación de medias y proporciones. 
Los resultados cuantitativos se presentan como valor medio y desviación 
estándar (DE). Los valores cualitativos se presentan como porcentajes. Se 
utilizaron pruebas paramétricas para los análisis cuando el grupo de estudio fue 
mayor de 30 casos. Se utilizó la prueba t de Student para comparar los valores 
medios observados. Para comparar variables cualitativas se utilizó el test de 
Chi-cuadrado, utilizándose el test exacto de Fisher cuando fue necesario. Para 
comparar tres o más valores cuantitativos, se utilizó el análisis de la varianza 
(ANOVA), y cuando éste resultó significativo, se utilizó una prueba post hoc, 
según el tamaño de los grupos y la igualdad o diferencia de las varianzas. Así, 
cuando las varianzas de los grupos fueron similares y los grupos presentaban 
un número de casos similar, se utilizó el análisis de Tukey, en caso de grupos 
de tamaño muy diferentes se utilizó el estadístico de Hochberg’s GT2. Cuando 
las varianzas no resultaron similares, se utilizó el estadístico de Games-Howel. 
Se aceptaron como estadísticamente significativos los resultados obtenidos 
cuyo valor de “p” era inferior a 0,05.  
 
3.5.2. Análisis de la curva de aprendizaje. 
Para el análisis de la curva de aprendizaje, se tuvieron en cuenta dos 
periodos del estudio: Período 1 (2008-2009): tomando como éste los primeros 
50 casos de estenosis aórtica severa tratados con prótesis Corevalve; Período 
2 (2010-2013): resto de casos implantados (140 pacientes). 
 
3.5.3. Análisis multivariante: análisis de supervivencia y regresión de Cox.  
En el análisis de predictores se analizaron variables clínicas (sexo, 
síntomas, presencia de diversos factores de riesgo cardiovascular, presencia 
concomitante de enfermedad coronaria, variables antropométricas como el 
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Índice de Masa Corporal, o el EuroScore Logístico (%)), electrocardiográficas 
de superficie (presencia basal de fibrilación auricular, BRD, BRI, BAV primer 
grado, bloqueo bifascicular, hipertrofia ventricular izquierda, así como el 
análisis del PR medio y del QRS medio), estructurales o anatómicas (anillo 
aórtico mediante TAC y ecocardiograma transtorácico, presencia de 
calcificación a nivel subvalvular aórtica mediante TAC, localización de dicha 
calcificación subalvular, profundidad del implante de la prótesis CoreValve en el 
TSVI, análisis del septo interventricular mediante TAC: grosor y morfología) y 
de los electrogramas intracavitarios (análisis del intervalo AH y HV).  
Tras el estudio univariable, se realizó un estudio multivariante, en el que 
no se tuvieron en cuenta dos pacientes fallecidos durante el implante, ni a siete 
pacientes portadores de marcapasos definitivo previamente al implante de la 
prótesis Corevalve. Para el análisis multivariante se utilizaron aquellas 
variables que en el análisis univariante resultaron con una significación inferior 
a 0.05 o se consideraron de especial relevancia. Se realizó estudio 
multivariable de regresión logística mediante el método de exclusión por pasos 
(Backward Stepwise) para discernir el grado de significación mediante la 
prueba de la razón de verosimilitud. 
El estudio de supervivencia y de la probabilidad libre de eventos se ha 
realizado mediante las estimaciones de Kaplan-Meier. El método para la 
comparación de proporciones de supervivencia se realizó mediante la prueba 
de Mantel-Cox (logrank test).  
El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS de 
Windows, versión 22 (IBM Corp., Armonk, NY, Estados Unidos).  
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4.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS BASALES. 
 
4.1.1. Características de la población de estudio. 
Desde Abril de 2008 hasta Diciembre de 2013 se incluyeron 190 
pacientes consecutivos con estenosis aórtica severa sintomática y alto riesgo 
quirúrgico seleccionados para el implante percutáneo de una prótesis aórtica 
Medtronic CoreValve™. De los 190 pacientes tratados con este tipo de 
prótesis, se excluyeron 9 del análisis: 7 de ellos por presentar ya un 
marcapasos definitivo previo y 2 pacientes que fallecieron durante el 
procedimiento. La edad media de nuestra serie (N = 181) fue de 78 ± 5 años, 
con un predominio del sexo femenino, 98 pacientes (54,1%).  
 
4.1.2. Antecedentes personales y Comorbilidades. 
Las características basales se recogen en la Tabla XII. En la población 
de estudio había una alta prevalencia de pacientes con factores de riesgo 
cardiovascular, principalmente hipertensión arterial (67%) y diabetes mellitus 
(34%). Además más de la mitad de los pacientes presentaba algún grado de 
hipertensión pulmonar (58%) y /o enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(13%). Seis pacientes habían tenido un ictus previo (3,3%) y 12 habían sido 
sometidos a una cirugía cardiaca previa (6,6%):  
- Cinco de ellos eran portadores de una prótesis mitral.  
- Dos pacientes tenían prótesis aórtica biológica. 
- Dos casos tenían doble prótesis aórtica (biológica) y mitral (metálica). 
- Un caso era un paciente trasplantado cardiaco con una válvula 
aórtica bicúspide que había desarrollado una insuficiencia aórtica 
severa.  
- Un caso tenía realizada una cirugía de derivación aortocoronaria con 
bypass de arteria mamaria interna izquierda a arteria descendente 
anterior y safena a coronaria derecha y circunfleja. 
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- Un paciente tenía una comunicación interauricular tipo ostium 
secundum operada hacía más de 12 años. 
En un 32% de los pacientes (58 casos) se había demostrado 
enfermedad coronaria en algún momento, además de la patología valvular 
aórtica. Esta enfermedad coronaria asociada podía haber sido tratada con 
anterioridad al implante valvular [9 pacientes (5%)], o bien durante el 
cateterismo del protocolo previo a la implantación [50 pacientes (27%)]; a estos 
pacientes se les implantó stents convencionales en su gran mayoría. 
 
4.1.3. Presentación clínica de la estenosis aórtica. 
Todos los pacientes de la serie presentaban sintomatología achacable a 
la enfermedad valvular: disnea, angina, síncope o antecedente de muerte 
súbita cardiaca. El síntoma más frecuente fue la disnea (177 pacientes), de los 
cuales el 65% presentaban un grado funcional avanzado (clase funcional III-IV), 
y hasta el 16,5% de los casos había presentado algún episodio de edema 
agudo de pulmón (30 pacientes). El 58% presentaba ángor de esfuerzo y hasta 
el 11% había presentado algún episodio sincopal. Dos pacientes tenían 
antecedente de muerte súbita recuperada. El riesgo quirúrgico se estimó 
mediante los scores de EuroSCORE logístico y el índice STS en 17 ± 12 % y 
11 ± 11 % , respectivamente. 
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Tabla XII. 
Características basales de los pacientes incluidos en el estudio (N = 181) 
IMC: Índice de Masa Corporal; NYHA: New York Association Class; CSS: ; FEVI: 
Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo; EuroSCORE: European System for 
Cardiac Operative Risk Evaluation; STS: Society of Thoracic Surgeons; mg: 
milígramos. dL: Decilitros.  
Edad 78 ± 5 
Sexo (mujeres) 98 (54%) 
Factores de Riesgo Cardiovascular 
Diabetes Mellitus 
Hipertensión Arterial 
Tabaquismo 
Dislipemia 
IMC (kg/m2) 
 
61 (34%) 
120 (67%) 
16 (9%) 
91 (50%) 
28.7 ± 4.5 
Disnea – Clase Funcional de la NYHA 
Clase Funcional II 
Clase Funcional III-IV 
Edema Agudo de Pulmón 
 
59 (32%) 
118 (65%) 
31 (17%) 
Angina – Clase Funcional de la CCS 
No Angina 
Clase Funcional I-II 
Clase Funcional III-IV 
 
76 (42%) 
52 (29%) 
53 (29%) 
Síncope 20 (11%) 
Enfermedad Coronaria Asociada 58 (32%) 
ICP previa al procedimiento 50 (27%) 
Fracción de Eyección Ventrículo Izquierdo 
FEVI 30-40% 
FEVI < 30% 
64 ± 14%  
24 (13%) 
10 (5%) 
Muerte súbita 2 (1%) 
Insuficiencia Renal Crónica (> 2,27 mg/dL) 22 (12%) 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 22 (12%) 
Cirugía Cardiaca Previa 12 (6.5%) 
EuroSCORE logístico (%) 17 ± 12 
Índice STS (%) 11 ± 11 
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4.2. CARACTERÍSTICAS ECOCARDIOGRÁFICAS BASALES. 
 Todos los pacientes presentaban datos ecocardiográficos basales de 
estenosis aórtica severa (Tabla XIII). El área valvular aórtica media estimada 
por ecocardiografía fue de 0,5 ± 0.2 cm2, con un gradiente transaórtico máximo 
y medio de 93 ± 23 mmHg y 56 ± 14 mmHg, respectivamente. La Fracción de 
Eyección media medida por el método de Teicholtz fue de 64 ± 14 % (hasta un 
total de 18% de los pacientes con algún grado de disfunción ventricular, con 
FEVI ≤ 40%). En su gran mayoría se trataba de ventrículos izquierdos no 
dilatados (diámetro diastólico medio de 50 ± 7 mm), con un importante grado 
de hipertrofia ventricular izquierda (septo medio de 14.2 ± 3 mm).  
 
Tabla XIII. 
Valoración ecocardiográfica de los pacientes incluidos en el estudio. 
 
GTAo máximo (mmHg) 93 ± 23 
GTAo medio (mmHg) 56 ± 14 
AVAo (cm2) 0.5 ± 0.2 
FEVI (%, Teich) 64 ± 14% 
FEVI 30-40% 
FEVI < 30% 
24 (13%) 
10 (5%) 
Grosor septal (mm) 14.2 ± 3 
Diámetro Diastólico (mm) 50 ± 7 
Diámetro Sistólico (mm) 31 ± 9 
GTAo: Gradiente transaórtico; AVAo: Área Valvular Aórtica; FEVI: Fracción de 
Eyección del Ventrículo Izquierdo; Teich: Método de Teicholtz para el cálculo de la 
fracción de eyección ventricular izquierda. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS HEMODINÁMICAS y ANGIOGRÁFICAS BASALES. 
Los datos hemodinámicos y angiográficos basales quedan resumidos en 
la Tabla XIV. Todos los pacientes mostraban un estudio volumétrico normal, 
con ventrículos izquierdos no dilatados (89 ± 36 mL/m2), y datos de estenosis 
aórtica severa (gradiente transaórtico pico-pico medio de 72 ± 22 mmHg y área 
valvular aórtica de 0.6 ± 0.2 cm2). El gasto cardiaco medio estimado por  el 
método de termodilución fue de  5 ± 1 L/min. La presión de enclavamiento 
pulmonar y la presión sistólica en arteria pulmonar medias se encontraban 
ligeramente elevadas, 22 ± 8 mmHg y 47 ± 16 mmHg, respectivamente.  
 
Tabla XIV. 
Valoración hemodinámica de los pacientes incluidos en el estudio . 
 
AVAo: Área Valvular Aórtica.  
  
  
Volumen Telediastólico Índice (V. Izquierdo) mL/m2 89 ± 36 
Volumen Telesistólico Índice (V. Izquierdo)  mL/m2 43 ± 31 
AVAo (cm2)  0.6 ± 0.2 
Gradiente Transaórtico Pico-Pico (mmHg) 72 ± 22 
Presión Sistólica en Arteria Pulmonar (mmHg) 47 ± 16 
Presión Enclavamiento Pulmonar (mmHg) 22 ± 8 
Gasto Cardíaco (mL/min)  5,1 ± 1,4 
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4.4. DIMENSIONES ANATÓMICAS DE LA RAÍZ AÓRTICA Y DEL TRACTO 
DE SALIDA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO.  
 
4.4.1. Estudio de las dimensiones de la raíz aórtica 
La anatomía de la raíz aórtica fue favorable en todos los pacientes, con 
un diámetro medio del anillo aórtico por ecocardiografía transesofágica y 
angioTAC de 21.4 ± 2 mm y 22.6 ± 2.4 mm respectivamente, así como una 
aorta torácica ascendente con un diámetro medio medido en 35.5 ± 3.8 mm 
mediante angioTAC. Las diferentes medidas de la raíz aórtica, válvula aórtica y 
aorta ascendente obtenidas por ecocardiografía transesofágica, aortografía y 
angioTAC se pueden objetivar en la Tabla XV. Como se muestra en la tabla, 
estás técnicas varían en las determinaciones de los diferentes segmentos de la 
raíz aórtica. Así, durante las etapas iniciales, la ecocardiografía transesofágica 
era la técnica gold stándard para la selección del tamaño definitivo de la 
prótesis que se iba a implantar. Hoy por hoy, ha sido superada por el 
angioTAC, y es ésta la técnica que mejor evalúa el anillo aórtico y mejor estima 
el tamaño definitivo de la prótesis aórtica a implantar.  
 
Tabla XV. 
Dimensiones anatómicas de la raíz aórtica valorada por tres técnicas de imagen. 
EcoTE: ecocardiograma transesofágico; AngioTAC: Angiografía mediante 
Tomografía Axial Computerizada. 
 
 Eco TE Aortografía AngioTAC P < 
Anillo Aórtico 
(mm) 21.4 ± 2 21.5 ± 2.4 22.6 ± 2.4 P < 0.05 
Distancia 
Seno-Seno 
(mm) 
29.4 ± 4 32.3 ± 4.5 32.4 ± 4 P < 0.05 
Unión 
Sinotubular 
(mm) 
24 ± 4 26.9 ± 3.8 25.6 ± 3.4 P < 0.05 
Aorta 
Ascendente 
(mm) 
31.9 ± 5 34.5 ± 4 35.5 ± 3.8 P < 0.05 
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4.4.2. Análisis del septo y su relación con la estructura valvular aórtica.  
En cuanto al análisis del septo interventricular mediante el estudio con 
TAC cardiaco, 55 pacientes (29%) tenían  un septo interventricular superior a 
los 13 mm. El máximo grosor septal fue de 17,5 ± 3,3 mm, y la distancia hasta 
el anillo aórtico y el centro de la válvula aórtica se midió en 17,5 ± 5,5 y 24,6 ± 
6,0, respectivamente (figura 28). 
 
Figura 28. Análisis mediante angioTAC de la estructura del septo interventricular 
y su relación con la válvula aórtica. 
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4.4.3. Presencia y localización de la calcificación aórtica a nivel subvalvular 
En el análisis de la presencia de calcificación a nivel subvalvular 
mediante TAC cardiaco, hasta un 32% de los pacientes presentaban calcio en 
esta posición. De los 48 pacientes que presentaban calcificación, el 64,3% se 
localizaba en íntima relación con la válvula mitral, y el 35,7% restante, en 
relación con el septo interventricular. El grosor medio de la calcificación 
subvalvular fue de 4,7 ± 3 mm, y la profundidad del calcio en el tracto de salida 
del ventrículo izquierdo fue de 9,4 ± 3,6 mm (figura 29). 
 
Figura 29. Presencia y localización de calcificación a nivel subvalvular.  
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4.5. RESULTADOS CLÍNICOS DEL IMPLANTE TRANSCATÉTER DE LA 
PRÓTESIS COREVALVE.  
 
4.5.1. Resultados inmediatos post-implante. 
Los procedimientos se realizaron en el laboratorio de hemodinámica, 
utilizándose el abordaje femoral en 188 casos y el acceso a través de la arteria 
subclavia en los dos restantes, mediante exposición quirúrgica de la arteria 
subclavia izquierda. 
Tras el implante valvular aórtico percutáneo se obtuvo una disminución 
significativa del gradiente transvalvular aórtico tras el implante de la prótesis. El 
gradiente hemodinámico pico-pico pasó de 66,9 ± 24,5 mmHg a 0,46 ± 1,7 
mmHg (p <0,0001). 
La mortalidad hospitalaria de los pacientes sometidos al procedimiento 
se ha estimado en el 6,8% (13 pacientes), en 5 pacientes la mortalidad se 
debió a causa cardiaca, y en los 8 restantes, la mortalidad no fue de origen 
cardiovascular. Las causas fueron las siguientes:  
- Durante el implante percutáneo de la prótesis, dos pacientes fallecieron 
durante el procedimiento: uno de ellos por perforación del ventrículo izquierdo 
por la guía rígida utilizada para la valvuloplastia aórtica e implante de la 
prótesis percutánea, y en otro paciente por taponamiento cardiaco debido a la 
rotura del anillo aórtico tras la valvuloplastia con balón. Estos dos pacientes, a 
pesar de que se llevó a cabo una cirugía cardiaca emergente en cada uno de 
ellos, fallecieron.  
- Un paciente presentó un infarto de miocardio periprocedimiento. Al día 
siguiente del implante percutáneo presentó clínica de dolor torácico en 
situación de shock cardiogénico, por lo que se decidió realizar una 
coronariografía urgente, donde se objetivó la trombosis del seno de Valsalva 
izquierdo que condicionó el fallecimiento. 
- Un paciente presentó una parada cardiorrespiratoria durante su 
estancia en la planta tras el implante protésico. Era un paciente con EPOC en 
tratamiento con broncodilatadores, y presentó disnea brusca y posterior 
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bradicardia extrema y asistolia, siendo imposible su recuperación con un uso 
combinado de inotrópicos y estimulación cardiaca transitoria. 
- Un paciente presentó a su llegada a UCI una tormenta arrítmica con 
taquicardia ventricular y fibrilación ventricular intratables mediante el uso de 
maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas (inotrópicos y 
desfibrilación). Finalmente el paciente falleció. Tras revisar el caso, se 
evidenció que el implante de la nueva válvula aórtica quedó por encima de la 
salida de ambas arterias coronarias, que en este paciente en concreto, estaban 
demasiado próximas al anillo valvular.  
- El resto de fallecimientos durante el periodo intrahospitalario, se 
debieron a complicaciones tales como el shock séptico, normalmente de origen 
respiratorio e insuficiencia respiratoria, o el fallo multiorgánico. 
Dos pacientes fallecieron tras el alta hospitalaria. Uno por disección de 
aorta ascendente a los 22 días del implante y otro por muerte súbita en su 
domicilio a los 40 días tras el implante de la prótesis aórtica, habiendo sido 
tratado de insuficiencia cardiaca descompensada por infección respiratoria en 
los días previos. 
 
4.5.2. Resultados en el seguimiento a partir del primer mes.  
Se completó el seguimiento a 31 de diciembre de 2013 en los 188 
pacientes tratados con la prótesis aórtica Corevalve tratados con éxito.  El 
tiempo medio de seguimiento fue de 25 ± 17 meses, con un mínimo de 1 mes y 
un máximo de 64 meses. Así pues la supervivencia global estimada por el 
método de Kaplan Meier, con una media de seguimiento de 25 meses, fue del 
60% a los 5 años (figura 30). 
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Figura 30. Estimación de la supervivencia de la población estudiada mediante el 
análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. 
 
Se analizó la posible influencia que podría tener la curva de aprendizaje 
en la supervivencia a corto y largo plazo de los pacientes tratados durante el 
periodo 1 (abril de 2008-diciembre de 2009) y el periodo 2 (enero 2010-
diciembre 2013), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas 
ni durante el periodo hospitalario (93,9% vs. 90,8%, p = NS) ni en el 
seguimiento a los 42 meses (72,9% vs. 84,2%, p = NS), figura 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Estimación de la supervivencia en los pacientes tratados durante el periodo 
1 y periodo 2 mediante el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. 
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A partir del primer mes de seguimiento, fallecieron 22 pacientes (11,5%) 
por las siguientes causas: 
1. Causa cardíaca (2 pacientes):  
! Un paciente por insuficiencia cardíaca descompensada en GF IV 
de la NYHA secundaria a disfunción ventricular severa y 
asincronía en la contracción intraventricular (portador de 
marcapasos por bloqueo auriculoventricular completo, 
estimulación en modo DDD), a los dos meses del implante de la 
prótesis aórtica Corevalve. 
! Un paciente por endocarditis infecciosa sobre válvula aórtica 
Corevalve previamente implantada (2 meses desde el 
procedimiento). 
2. Causas no cardiacas (20 pacientes):  
! 6 pacientes fallecieron por sepsis de origen respiratorio.  
! 1 paciente por pancreatitis aguda complicada.  
! 1 paciente por fractura de cadera, melenas y ACV a los dos 
meses del  implante.  
! 1 paciente presentó una fractura de cadera y durante su estancia 
hospitalaria falleció de neumonía nosocomial.  
! 3 pacientes por shock séptico, dos de origen urinario y otro de 
origen no  conocido en paciente inmunodeprimido por síndrome 
mielodisplásico.  
! 4 pacientes por recidiva de procesos neoplásicos (3 cáncer 
gástrico, 1 osteosarcoma). 
! 1 paciente presentó un ictus isquémico con posterior 
transformación hemorrágica, causa del fallecimiento. 
! Muerte súbita en 3 pacientes a los 3, 6 y 22 meses de 
seguimiento.  
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Además, un total de 10 pacientes (5,2%) volvieron a requerir ingreso 
hospitalario por desarrollo de insuficiencia cardiaca; entre sus causas destacan: 
! 1 paciente presentó insuficiencia aórtica severa periprotésica 
muy mal tolerada, que requirió del implante percutáneo de una 
nueva prótesis aórtica Corevalve a la semana de seguimiento. 
Tras este tratamiento, el paciente evolucionó favorablemente. 
! 1 paciente ingresó en edema agudo de pulmón con hipertensión 
arterial, tras el tratamiento médico mejoró su situación clínica. 
! Hasta 8 pacientes presentaron fibrilación auricular paroxística 
con empeoramiento de su grado funcional, que requirió manejo 
hospitalario de su arritmia con antiarrítmicos y tratamiento de 
insuficiencia cardiaca, tras lo cual pudieron ser dados de alta sin 
nuevos eventos. 
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4.6. ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DE 
LOS PACIENTES CON ESTENOSIS AÓRTICA VALVULAR SOMETIDOS A 
IMPLANTE DE PRÓTESIS PERCUTÁNEA COREVALVE 
 
4.6.1. Prevalencia de las alteraciones basales de la conducción cardiaca.  
En cuanto a los parámetros electrocardiográficos analizados en nuestra 
serie, objetivamos varios trastornos de la conducción auriculoventricular previos 
a la implantación de la prótesis. Hasta un 14% (26 pacientes) presentaban una 
conducción auriculo-ventricular alterada, que se resume de la siguiente 
manera: 1) 6 casos ya disponían previamente de un marcapasos definitivo por 
bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado; 2) 21 pacientes (11.1 %) tenían 
bloqueo auriculo-ventricular de primer grado, 2 de ellos asociado a 
hemibloqueo anterior izquierdo, 4 asociado a bloqueo de rama derecha y otros 
4 asociado a bloqueo de rama izquierda. El intervalo PR medio de la serie fue 
de 173 ± 47 mseg.  
En cuanto a las alteraciones de la conducción intraventricular, 
estaban presentes en el 28% de la serie (53 pacientes): 17 presentaban 
bloqueo de la rama izquierda del haz de His (9 %) y 20 pacientes tenían 
bloqueo de la rama derecha, bien aislado (10 pacientes, 5,2%), bien asociado a 
otros trastornos de la conducción intraventricular (10 pacientes tenían bloqueo 
bifascicular, 8 de ellos con hemibloqueo anterior izquierdo asociado y otros 2 
con hemibloqueo posterior izquierdo). Además, existían 16 casos de 
hemibloqueo anterior izquierdo aislado (8,4%). La duración media del QRS 
basal en todos los pacientes fue de 98 ± 22 mseg. 
Por tanto, con estos datos, se puede objetivar que algo más de un tercio 
de los pacientes (35,8% de la serie total, 68 pacientes), tenía algún grado de 
alteración electrocardiográfica basal, bien por alteración de la conducción 
auriculo-ventricular o bien por una alteración de la conducción a nivel 
intraventricular.  
Además, un total de 51 pacientes (26,9%) presentaban fibrilación 
auricular -14 de ellos de tipo paroxístico, el resto permanente (37 casos)-. 
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4.6.2. Cambios electrocardiográficos tras el implante valvular. Necesidad 
de marcapasos permanente.  
La Tabla XVI  recoge los datos electrocardiográficos basales y los que se 
produjeron inmediatamente tras el implante de la prótesis aórtica Corevalve. 
A) Alteraciones de la conducción aurículo-ventricular. 
- Veintitrés pacientes (13%) experimentaron un bloqueo auriculo-ventricular 
de primer grado de nueva aparición. 
- Hubo una incidencia del 17,3% (33 pacientes) de bloqueo AV completo en 
las primeras 72 horas tras el implante valvular, con necesidad de 
marcapasos definitivo. Quince pacientes que lo requirieron no tenían 
alteraciones electrocardiográficas previas al implante; 3 casos de 
hemibloqueo anterior izquierdo aislado evolucionaron a bloqueo auriculo-
ventricular completo, 13 casos con bloqueo de rama derecha (bien aislado 
o asociado con bloqueo auriculo-ventricular de primer grado o 
hemibloqueo); 1 caso con bloqueo auriculoventricular de primer grado y 
otro con bloqueo completo de rama izquierda basal desarrollaron un 
bloqueo auriculoventricular de tercer grado.  
- En 7 pacientes se produjo un bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado 
transitorio, que se resolvió en las primeras 72 horas de evolución 
postimplante (4 de ellos quedaron con bloqueo completo de rama izquierda 
definitivo), sin necesidad de implante de marcapasos definitivo.  
- El PR medio se incrementó de forma significativa de 173 ± 47 mseg a 190 ± 
52 mseg (p<0.01), figura 32. 
B) Alteraciones de la conducción intraventricular 
- Un total de 89 pacientes (46,8%) desarrollaron bloqueo completo de rama 
izquierda de novo, en 11 de los cuales fue transitorio y desapareció en las 
primeras 72 horas tras el implante protésico. No se produjo ningún bloqueo 
de rama derecha de nueva aparición. 
- El QRS medio medido en la derivación más ancha pasó de 98 ± 22 mseg a 
129 ± 24 mseg (p<0.01), figura 32.  
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Figura 32. Cambios en el electrocardiograma de superficie tras el implante de la 
prótesis aórtica CoreValve (N = 181). Incremento significativo del intervalo PR y 
QRS. 
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TABLA XVI. 
Incidencia de trastornos de conducción antes y tras el implante de prótesis 
CoreValve. 
CARACTERÍSTICAS 
ELECTROCARDIOGRÁFICAS 
PREIMPLANTE 
N = 181 
POSTIMPLANTE 
N = 181 
 
P < 
    
Conducción Auriculoventricular    
Intervalo PR (mseg) 173 ± 47 190 ± 52 0.01 
    
Conducción Intraventricular    
Complejo QRS (mseg) 98 ± 22 129 ± 24 0.01 
Bloqueo de rama derecha 20 (13 evolucionaron 
a BAV completo) 
7 (ninguno de novo)  
Bloqueo de rama izquierda 17 (1 evolucionó a 
BAV completo) 
105 (89 de novo, 11 
de ellos transitorios) 
 
CARACTERÍSTICAS 
ELECTROFISIOLÓGICAS 
PREIMPLANTE 
N = 137 
POSTIMPLANTE 
N = 137 
 
P < 
Intervalo AH (mseg) 95 ± 39 108 ± 41 0.01 
        Incremento medio AH                   13 ± 22 mseg  
Intervalo HV (mseg) 54 ± 10 66 ± 23 0.01 
        Incremento medio HV                 10.5 ± 16 mseg  
CARACTERÍSTICAS 
ELECTROFISIOLÓGICAS 
QRS basal < 120 mseg 
N = 37 
QRS basal > 120 mseg 
N = 100 
 
P < 
    
Intervalo AH preimplante 
(mseg) 
98 ± 41 86 ± 23 0.07 
Intervalo HV preimplante 
(mseg) 
53 ± 9 61 ± 10 0.01 
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4.6.3. Cambios electrofisiológicos tras el implante valvular. 
En el subgrupo de 137 pacientes a los que se le realizó una 
determinación de los intervalos intracavitarios antes y tras el implante protésico, 
se pudo objetivar un incremento estadísticamente significativo del intervalo AH 
medio, de 95 ± 39 mseg a 108 ± 41 mseg (p < 0.01); algo similar ocurrió con el 
intervalo HV medio, que se incrementó de los 54 ± 10 mseg a 66 ± 23 mseg (p 
< 0.01), figura 33. 
Figura 33. Cambios electrofisiológicos tras el implante de la prótesis aórtica 
Corevalve (N = 137). Incremento significativo del intervalo AH y HV. 
 
Del total de la serie, hasta en seis pacientes se decidió realizar estudio 
electrofisiológico varios días después del implante protésico, bien porque 
desarrollaron síntomas, bien porque hubo cambios importantes en la 
conducción auriculoventricular. En todos ellos fue fundamental para tomar la 
decisión final de implantar o no un marcapasos definitivo. Estos seis casos se 
exponen a continuación.  
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4.6.3.1. Pacientes con importantes cambios en la conducción auriculo-
ventricular tras el implante valvular que se normalizan en las 
primeras 24 h.  
En dos pacientes (paciente nº 113 y nº 114) se produjeron importantes 
cambios en la conducción auriculo-ventricular tras el implante de la prótesis 
CoreValve, que se normalizaron en las primeras horas de la evolución, motivo 
por el que se decidió realizar un nuevo estudio electrofisiológico.  
En la paciente número 113 de la serie, tras la suelta de la prótesis 
presentó bloqueo auriculo-ventricular completo durante las primeras horas con 
necesidad de estimulación mediante marcapasos transitorio (figura 34).  
 
Figura 34. Estudio electrofisiológico del paciente número 113, antes y después del 
implante de la prótesis aórtica Corevalve. Tras el implante se produce un bloqueo 
aurículo-ventricular infrahisiano.  
 
A los tres días normaliza la conducción auriculoventricular en el 
electrocardiograma de superficie, por lo que al quinto día del implante de la 
prótesis Corevalve se realizó un nuevo estudio electrofisiológico donde los 
intervalos AH y HV se registraron como normales (figura 35). Tras un 
seguimiento de  29 meses no ha presentado eventos arrítmicos. 
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Figura 35. Estudio electrofisiológico del paciente número 113 realizado a los 5 
días tras el implante de la prótesis percutánea. Se demuestra la normalización de los 
intervalos AH y HV. 
 
En el paciente número 114 de la serie, el implante de la válvula no 
alteró el electrocardiograma basal (permaneció con bloqueo de rama derecha y 
hemibloqueo anterior izquierdo asociado) pero sí presentó un alargamiento 
significativo del intervalo HV (de 58 a 140 mseg) sin afectación del intervalo AH 
(figura 36). Se mantuvo asintomático en la planta de hospitalización. 
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Figura 36. Estudio electrofisiológico del paciente número 114, antes y después del 
implante de la prótesis aórtica Corevalve. Tras el implante se produce un alargamiento 
significativo del intervalo HV sin afectación del electrocardiograma de superficie. 
 
A los 7 días, una nueva valoración de estos intervalos objetivó una 
absoluta normalización de la conducción auriculoventricular, con AH y HV 
normales (119 mseg y 54 mseg, respectivamente). Tras un seguimiento de 30 
meses no ha presentado eventos arrítmicos que precisaran implantación de 
marcapasos (figura 37).   
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Figura 37. Estudio electrofisiológico del paciente núm 114 realizado a los 7 días 
tras el implante de la prótesis percutánea. Se demuestra la normalización del intervalo 
HV. 
 
4.6.3.2. Pacientes sin cambios en la conducción auriculo-ventricular tras 
el implante valvular y desarrollo de síntomas en la evolución.  
En otros tres pacientes, a los que tras el implante no se modificaron los 
intervalos intracavitarios, se realizó estudio electrofisiológico en el seguimiento 
debido al desarrollo de síntomas como un cuadro sincopal o la presencia de 
astenia intensa. 
El paciente número 85 de la serie no presentó ningún cambio en la 
conducción auriculoventricular tras el implante de la prótesis aórtica (intervalos 
AH 160 mseg y HV 44 mseg, tanto en situación basal como tras el implante de 
prótesis CoreValve), objetivándose en el electrocardiograma un bloqueo 
completo de rama izquierda que no tenía en situación basal.  
A los 16 meses de seguimiento presenta un bloqueo auriculo-ventriuclar 
tipo 2:1 con síncopes, y se decide realizar nuevo estudio electrofisiológico, 
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objetivándose un bloqueo auriculo-ventricular de alto grado de carácter 
paroxístico, con alargamiento del intervalo AH (180 mseg) y presencia de un 
intervalo HV normal (52 mseg), figura 38. Con estos hallazgos se decidió 
implantar un marcapasos definitivo. 
Figura 38. Estudio electrofisiológico del paciente núm 85, realizado a los 16 meses 
tras el implante de la prótesis percutánea. Se demuestra un bloqueo 
auriculoventricular avanzado. 
 
 El paciente número 124 de la serie estaba en fibrilación auricular en el 
momento del implante de la prótesis, no se objetivó a posteriori un cambio 
significativo en la conducción auriculoventricular tras el implante valvular (HV 
45 -> 58 mseg). 
 A los 18 meses de seguimiento consulta por varios cuadros sincopales, y 
se objetiva que su ritmo cardiaco es una fibrilación auricular lenta (figura 39.A), 
con una frecuencia cardiaca inferior a los 50 latidos por minuto, por lo que se 
decidió realizar un nuevo estudio electrofisiológico que volvió a demostrar la 
normalidad en la conducción auriculoventricular tanto en situación basal como 
tras tratamiento con isoprenalina a altas dosis (figura 39.B). Finalmente, y 
dada la sintomatología del enfermo, se decidió implantar un marcapasos 
definitivo por fibrilación auricular lenta sintomática.  
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Figura 39. A: Electrocardiograma del paciente número 124 que muestra una fibrilación 
auricular a unos 50 latidos por minuto con morfología de bloqueo de rama izquierda. 
B: En el estudio electrofisiológico se demuestra la integridad de la conducción 
auriculoventricular, con un intervalo HV normal (58 mseg).  
 
 El paciente número 153 de la serie no mostró cambios en la 
conducción auriculoventricular tras el implante de la prótesis Corevalve 
(mantuvo su bloqueo auriculoventricular de primer grado, con un PR de 430 
mseg), aunque sí desarrolló un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. 
En el estudio de intervalos, prácticamente no hubo modificaciones (AH 346 -> 
336 mseg; HV 54 -> 50 mseg).  
A"
B"
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A los 7 días de seguimiento presenta varios episodios sincopales, sin 
cambios en el electrocardiograma basal, por lo que se decide realizar un 
estudio electrofisiológico, en el que se encontraron los siguientes hallazgos: 
- No se evidenciaron cambios en la conducción auriculoventricular (figura 
40).  
Figura 40. Estudio electrofisiológico del paciente número 153 realizado a los 2 meses 
del implante de la prótesis Corevalve. Se objetiva un alargamiento del intervalo AH 
(336 mseg) ya conocido, con normalidad del intervalo HV (50 mseg).  
 
- Sin embargo, se puso de manifiesto una disfunción sinusal, con un 
tiempo de recuperación del nodo sinusal alargado y una pausa sinusal 
de más de 8 segundos (figura 41). Con estos hallazgos, se decidió 
implantar un marcapasos definitivo.  
 
 
 
 
 
Resultados 
!120!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
Figura 41. Estudio electrofisiológico realizado al paciente núm 153 a los 7 días del 
implante de la prótesis Corevalve. Tiempo de recuperación del nodo sinusal alargado (2656 
mseg). 
 
4.6.3.3. Pacientes sin cambios importantes en la conducción auriculo-
ventricular tras el implante valvular y que se agravan en la 
evolución precoz.  
El paciente número 181 de la serie tras el implante de la prótesis quedó 
en ritmo sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer grado, y se objetivó 
un alargamiento significativo de los intervalos AH (de 84 a 192 mseg) y HV (62 
a 90 mseg). A la salida del laboratorio de hemodinámica quedó con un bloqueo 
auriculoventricular de primer grado y bloqueo de rama izquierda, desarrollando 
en las primeras 24 horas de la evolución un bloqueo auriculoventricular de 
tercer grado que recuperó en menos de un día.  
Se volvió a realizar estudio electrofisiológico a las 48 horas del implante 
de la prótesis Corevalve (figura 42), objetivándose tras la estimulación desde 
la aurícula derecha, un bloqueo auriculoventricular completo infrahisiano, 
decidiéndose pues con estos hallazgos, la implantación de un marcapasos 
definitivo. 
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Figura 42. A: Electrocardiograma (A1) del paciente número 181 a la salida del 
laboratorio. Se puede objetivar un bloqueo auriculoventricular de primer grado y de rama 
izquierda que no tenía previamente. En el estudio electrofisiológico (A2) se objetiva un 
alargamiento significativo de los intervalos AH y HV. Un día más tarde desarrolla bloqueo 
auriculoventricular completo paroxístico (B1) y se decide realizar estudio electrofisiológico 
(B2), donde se comprueba el bloqueo auriculoventricular infrahisiano. 
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En la Tabla XVII quedan resumidas los datos electrofisiológicos de los 
seis pacientes a los que se realizó un nuevo estudio electrofisiológico en la 
evolución.  
 
Tabla XVII. 
Resúmen de características electrofisiológicas de los seis pacientes que fueron 
valorados mediante estudio electrofisiológico en la evolución.  
ECG: Electrocardiograma; TAVI: Implante Transcatéter Válvula Aórtica; EEF: Estudio 
Electrofisiológico; RS: Ritmo sinusal; FA: Fibrilación auricular; AV: Auriculoventricular. BAV1: 
Bloqueo auriculoventricular de primer grado; BAV 2:1: Bloqueo Auriculoventricular con conducción 
2:1; BRI: Bloqueo Completo de Rama Izquierda; BRD: Bloqueo de Rama Derecha; HBAI: 
Hemibloqueo Anterior Izquierdo; TCIV: Trastornos de la Conducción Intraventricular;  
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4.7. NECESIDAD DE MARCAPASOS PERMANENTE EN PACIENTES 
SOMETIDOS A IMPLANTE DE PRÓTESIS AÓRTICA COREVALVE.  
 
4.7.1. Necesidad de marcapasos permanente. Indicaciones. 
De los pacientes incluidos en el estudio, 7 de ellos ya eran portadores de 
marcapasos: cuatro por bloqueo auriculoventricular completo o fibrilación 
auricular lenta, otro paciente como parte del tratamiento de taquicardias 
ventriculares tipo Torsades de Pointes que venía padeciendo previamente al 
implante. A dos pacientes se les indicó el marcapasos previamente al implante 
de la prótesis por bradicardia sintomática y trastornos severos de la 
conducción; tras el implante de la prótesis quedaron dependientes de 
estimulación por marcapasos. En la Tabla XVIII se resumen sus 
características.  
 
Tabla XVIII. 
Características de los pacientes con marcapasos previo al implante de la prótesis CoreValve. 
HTA: hipertensión arterial; DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; DLP: Dislipemia; RS: Ritmo sinusal; TCIV: 
Trastornos de la conducción intraventricular; BAV1: Bloqueo Auriculoventricular de primer grado; 
BAV2: Bloqueo Auriculoventricular de segundo grado; BAV3: Bloqueo Auriculoventricular de tercer 
grado; FA: Fibrilación auricular; BRD: Bloqueo de Rama Derecha; BRI: Bloqueo de Rama izquierda; 
HBAI: Hemibloqueo Anterior Izquierdo; HBPI: Hemibloqueo Posterior Izquierdo; TAVI: Implante 
Transcatéter Válvula Aórtica; MCP: Marcapasos; EAP: Edema Agudo de Pulmón.  
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Por tanto, tras el implante de la prótesis aórtica Corevalve, un total de 46 
pacientes (24,2%) requirieron implante de marcapasos definitivo en diferentes 
momentos de la evolución: 
- 33 casos necesitaron el implante de marcapasos definitivo en las primeras 
72 horas tras el implante valvular (17,3%): 32 pacientes por desarrollo de un 
bloqueo auriculoventricular completo definitivo o fibrilación auricular 
bloqueada, y 1 paciente por bloqueo auriculoventricular de segundo grado 
tipo 2 sintomático. 
- Además, a 13 pacientes les fue implantado un marcapasos definitivo en el 
seguimiento (tiempo medio 9 meses, rango: 1-40 meses), por diferentes 
motivos: 9 pacientes desarrollaron un bloqueo auriculoventricular completo 
en diferentes momentos de la evolución (2 pacientes en los dos primeros 
meses y 7 pacientes lo requirieron más allá de este tiempo); en 4 pacientes 
por presentar síncopes con trastornos severos de conducción 
auriculoventricular e intraventricular en el seguimiento: 2 por bloqueo 
auriculoventricular de primer grado y bloqueo de rama izquierda, 1 por 
bloqueo de rama izquierda con PR normal y 1 por BAV de primer grado con 
bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo.  
 
En la Tabla XIX se detallan las características clínicas y 
electrocardiográficas de los pacientes que requirieron estimulación cardiaca 
permanente en nuestra serie.  
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Por tanto, las indicaciones para el implante del marcapasos defintivo en 
nuestra serie han sido (Tabla XX): 
Tabla XX. 
Indicaciones para estimulación cardiaca permanente tras el implante de la 
prótesis aórtica Corevalve. 
Necesidad precoz de marcapasos (< 72 horas tras el implante CoreValve) 
N = 33 (18,2%) 
Marcapasos Definitivo 
- Sin alteraciones de conducción basales: 15 pacientes. 
- Con Hemibloqueo anterior izquierdo basal: 3 pacientes. 
- Con Bloqueo de rama derecha basal: 13 pacientes. 
- Con Bloqueo Auriculo-Ventricular de Primer grado basal: 1 
paciente. 
- Con Bloqueo de rama izquierda basal: 1 paciente. 
Necesidad tardía de marcapasos (> 72 horas tras el implante Corevalve) 
N = 13 (7,2%) 
Por Bloqueo Auriculo-Ventricular completo: 9 pacientes 
- Dos pacientes en los dos primeros meses. 
- Siete pacientes más allá de los dos primeros meses. 
Por Síncope con trastornos severos de la conducción: 4 
pacientes 
- Uno con bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo de 
rama izquierda, en el primer mes. Se realizó EEF postimplante y se 
objetivó una disfunción sinusal  
- Uno con bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo de 
rama izquierda, en el 10º mes. 
- Uno con bloqueo de rama izquierda y PR normal (primer mes). 
- Uno con bloqueo auriculo-ventricular de primer grado con bloqueo 
de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo (primer mes). 
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4.7.2. Incidencia Anual de Necesidad de Implante de Marcapasos en 
pacientes con Prótesis Corevalve. Análisis de la Curva de 
Aprendizaje. 
 
Como puede observarse en la figura 43, los dos primeros años de uso 
de esta terapia suponen el periodo de tiempo en que más indicaciones de 
implante de marcapasos definitivo han realizado, con un pico de necesidad de 
estimulación cardiaca permantente en el año 2009, donde hasta un tercio de 
los pacientes tratados con la prótesis Corevalve, necesitaron de estimulación 
por marcapasos definitivo. 
Figura 43. Evolución anual de la necesidad de marcapasos en pacientes con implante 
de prótesis aórtica Corevalve. 
 
Si realizamos un análisis de la curva de aprendizaje, [Periodo 1 (2008-
2009): tomando como éste los primeros 50 casos de estenosis aórtica severa 
tratados con prótesis Corevalve], podemos observar como la necesidad de 
marcapasos definitivo en el periodo comprendido entre 2008 y 2009 es 
signiticativamente superior al resto de los años en que se ha utilizado este tipo 
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de tratamiento percutáneo para la estenosis aórtica[Periodo 2 (2010-2013)], 
figura 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Análisis de la curva de aprendizaje para la necesidad de estimulación 
cardiaca permanente en pacientes con implante de prótesis aórtica Corevalve. Periodo 
1: Abril 2008-Diciembre 2009. Periodo 2: Enero 2010-Diciembre 2013. 
 
Este primer periodo de tratamiento también coincidió con el cambio del 
sistema de liberación de la prótesis. Con el nuevo sistema, la tendencia a 
introducirse la válvula en el ventrículo izquierdo durante el implante es menor, 
por lo que se puede discutir si estos cambios son realmente debidos a la curva 
de aprendizaje o a las mejoras en la técnica percutánea.  
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4.7.3. Seguimiento a largo plazo de los pacientes que presentaron 
alteraciones de la conducción cardiaca tras el implante de la 
prótesis aórtica CoreValve. 
 
4.7.3.1. Pacientes con marcapasos definitivo tras implante de prótesis 
aórtica Corevalve. 
Se analizó la probabilidad de supervivencia de los pacientes que 
quedaron con estimulación cardiaca permanente y los que quedaron con ritmo 
propio no estimulado, no evidenciándose diferencias significativas en la 
supervivencia a los 60 meses de seguimiento (64,5% vs. 57,7%, p = 0,157). Sin 
embargo, si ponemos atención a un seguimiento intermedio, de unos 36 
meses, los pacientes con estimulación cardiaca permanente tenían una merma 
de la supervivencia con respecto a los que no requirieron marcapasos definitivo 
(70,4% vs. 84,4%, p = 0,005), figura 45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Estimación de la supervivencia mediante el análisis de Kaplan-Meier en los 
pacientes que quedaron con estimulación cardiaca permanente tras el implante de la 
prótesis aórtica Corevalve. Flecha negra: seguimiento a los 36 meses. 
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En lo que sí se objetivaron diferencias signficativas fue en la tasa de 
reingresos por insuficiencia cardiaca en los pacientes a los que se le implantó 
un marcapasos definitivo tras el tratamiento percutáneo de su valvulopatía. De 
tal forma que a los 60 meses de seguimiento, los pacientes que quedaron con 
estimulación cardiaca permanente ingresaron más por insuficiencia cardiaca, 
en comparación con los pacientes que quedaron con un ritmo propio no 
estimulado (32.7% vs. 8.9%, p = 0,023), figura  46.  
Figura 46. Estimación de la tasa de reingresos por insuficiencia cardiaca mediante el 
análisis de Kaplan-Meier en los pacientes que quedaron con estimulación cardiaca 
permanente tras el implante de la prótesis aórtica Corevalve.  
 
 
  
Resultados 
!134!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
4.7.3.2. Pacientes con bloqueo de rama izquierda adquirido tras 
implante de prótesis aórtica Corevalve. 
Se analizó la probabilidad de supervivencia de los pacientes que 
adquirieron un bloqueo de rama izquierda de novo permanente, no 
evidenciándose diferencias significativas en la supervivencia a los 60 meses de 
seguimiento para los pacientes que adquirieron este trastorno de la conducción 
cardiaca (61,9% vs. 65,1%, p = 0,732), figura 47.  
 
Figura 47. Estimación de la supervivencia mediante el análisis de Kaplan-Meier en los 
pacientes que adquirieron un bloqueo de rama izquierda definitivo tras el implante de 
la prótesis aórtica Corevalve.  
 
Se analizó la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardiaca en el 
seguimiento de los pacientes que quedaron con un bloqueo de rama izquierda 
de nueva aparición persistente tras el tratamiento percutáneo de la estenosis 
aórtica en comparación con los pacientes que no desarrollaron trastorno de la 
conducción alguno, no encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas a los 60 meses de seguimiento (19,9% vs. 15%, p = 0,414), figura 
48. 
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Figura 48. Estimación de la tasa de reingresos por insuficiencia cardiaca mediante el 
análisis de Kaplan-Meier en los pacientes que quedaron con bloqueo de rama 
izquierda de nueva aparición tras el implante de la prótesis aórtica Corevalve.  
 
 
También se analizó la probabilidad que tenían de desarrollar un bloqueo 
auriculo-ventricular avanzado con necesidad de implante de marcapasos 
defintivo en el seguimiento de los pacientes que quedaron con un bloqueo de 
rama izquierda de nueva aparición persistente tras el tratamiento percutáneo 
de la estenosis aórtica en comparación con los pacientes que no desarrollaron 
trastorno de la conducción alguno, no encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas a los 60 meses de seguimiento (19,9% vs. 15%, 
p = 0,414), figura 49.  
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Figura 49. Estimación de la tasa de implante de marcapasos en el seguimento 
mediante el análisis de Kaplan-Meier en los pacientes que quedaron con bloqueo de 
rama izquierda de nueva aparición tras el implante de la prótesis aórtica Corevalve.  
 
 
  
Resultados 
! 137!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
4.7.3.3. Pacientes con bloqueo de rama izquierda adquirido o con 
necesidad de marcapasos definitivo tras implante de prótesis 
aórtica Corevalve. 
 
Se analizó la probabilidad de supervivencia de los pacientes que 
adquirieron un bloqueo de rama izquierda de novo permanente o quedaron con 
estimulación cardiaca permantente tras el implante de la prótesis Corevalve, ya 
que en ambas situaciones la activación cardiaca es similar, pudiendo existir 
desincronización. No se evidenciaron diferencias significativas en la 
supervivencia a los 60 meses de seguimiento con respecto a los pacientes que 
no presentaban ninguna de estas alteraciones de la conducción cardiaca 
(56,0% vs. 66,7%, p = 0,868), figura 50.  
Figura 50. Estimación de la supervivencia mediante el análisis de Kaplan-Meier en los 
pacientes que adquirieron un bloqueo de rama izquierda definitivo o requirieron de 
estimulación cardiaca permanente tras el implante de la prótesis aórtica Corevalve.  
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4.7.3.4. Pacientes con disfunción ventricular izquierda que adquieren 
un bloqueo de rama izquierda definitivo o necesidad de 
marcapasos permanente tras implante de prótesis aórtica 
Corevalve. 
 
Se estudió el efecto que podía tener la estimulación cardiaca 
permanente mediante marcapasos definitivo o el desarrollo de un bloqueo de 
rama izquierda de nueva aparición en pacientes con disfunción ventricular 
izquierda (FE ≤ 40%), no evidenciándose diferencia alguna en términos de 
mortalidad con respecto a pacientes con disfunción ventricular izquierda que 
tras el implante de la prótesis Corevalve no se indujo ninguno de estos 
trastornos de la conducción cardiaca (67,3% vs. 51,6%, p = 0,194), figura 51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Estimación de la supervivencia mediante el análisis de Kaplan-Meier en los 
pacientes con disfunción ventricular izquierda que adquirieron un bloqueo de rama 
izquierda definitivo o requirieron de estimulación cardiaca permanente tras el implante 
de la prótesis aórtica CoreValve.  
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4.8. FACTORES PREDICTORES DE LA NECESIDAD DE ESTIMULACIÓN 
CARDIACA PERMANENTE TRAS EL IMPLANTE VALVULAR 
PERCUTÁNEO.  
 
4.8.1 Análisis univariable. 
El estudio fue diseñado para comparar variables entre dos grupos: el 
Grupo I – los pacientes que necesitaron marcapasos definitivo en las 72 
primeras horas inmediatamente posterior al procedimiento (N = 33), y el Grupo 
II aquellos que no requirieron implantación de marcapasos en este periodo de 
tiempo (N = 148). Fueron excluidos de este análisis aquellos siete pacientes de 
la serie que ya disponían de un marcapasos previo antes del implante valvular 
percutáneo y dos pacientes que fallecieron durante el implante de la prótesis 
aórtica.  
Para el análisis univariable, las variables analizadas como predictoras de 
marcapasos se agruparon en tres grupos, y se presentan a continuación: 
- Predictores clínicos. 
- Predictores electrocardiográficos y electrofisiológicos. 
- Predictores hemodinámicos y de imagen (TAC cardiaco y 
ecocardiografía transesofágica). 
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4.8.1.1. Predictores clínicos de la necesidad de implante de 
marcapasos 
 
Las variables clínicas analizadas como factores predictores clínicos de la 
necesidad de marcapasos permanente están recogidas en la Tabla XXI. Los 
pacientes varones y con antecedentes de síncope precisaron más marcapasos, 
asociación estadísticamente significativa, (p<0,01).  
Tabla XXI.  
Predictores clínicos de necesidad de estimulación cardiaca permanente 
tras TAVI. 
VARIABLES CLÍNICAS MARCAPASOS 
N = 33 
NO MARCAPASOS 
N = 148 
 
P  
 
Edad 
 
78.4 (3.5) 
 
77.7 (5.9) 
 
0,49 
Sexo (varón) 21 (63%) 62 (41,8%) 0,01 
Hipertensión Arterial 21 (63%) 105 (70,0%) 0,39 
Diabetes Mellitus 11 (33,3%) 45 (30,0%) 0,96 
Exfumador 7 (21,2%) 10 (6,6%) 0,01  
Dislipemia 15 (45,4%) 80 (53,3%) 0,56 
Disnea 31 (93,9%) 148 (98,6%) 0,21 
Angina 18 (54,5%) 89 (59,3%) 0,93 
Síncope 7 (21%) 13 (8,7%) 0.05 
Enfermedad Coronaria 12 (36,4%) 47 (31,3%) 0,31 
Índice de Masa Corporal (kg/m2) 27,4 (4,3) 28,8 (4,6) 0,10 
EuroScore Logístico (%) 15,8 (14.0) 17,4 (11.3) 0,52 
 
La variable exfumador, se demostró como una variable de confusión, 
pues había más pacientes varones exfumadores.   
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4.8.1.2. Predictores electrocardiográficos y electrofisiológicos de la 
necesidad de implante de marcapasos. 
 
La necesidad de implantar un marcapasos definitivo en las primeras 72 
horas tras el implante de una prótesis aórtica Corevalve se relacionó con la 
anchura del QRS basal, de forma que los pacientes que tenían un QRS más 
ancho tenían más predisposición al bloqueo auriculoventricular (108 ± 22 mseg 
vs. 98 ± 23 mseg, p< 0.01). También se relacionó con  la presencia de un 
bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma basal, ya fuese aislado o 
asociado a hemibloqueo anterior izquierdo (p < 0.01), Tabla XXII. No hubo más 
implante de marcapasos en los pacientes con bloqueo de rama izquierda 
preimplantación.  
Tabla XXII.  
Predictores electrocardiográficos y electrofisiológicos de necesidad de 
estimulación cardiaca permanente tras TAVI. 
VARIABLES 
ELECTROCARDIOGRÁFICAS y 
ELECTROFISIOLÓGICAS 
MARCAPASOS 
N = 33 
NO MARCAPASOS 
N = 148 
 
P  
Eje eléctrico > -30º 12 (44,4%) 64 (41%) 0.24 
Criterio electrocardiográfico de HVI 
(Sokolov) 
5 (18,5%) 32 (21,5%) 0,31 
Ritmo sinusal 27 (89%) 118 (73%) 0.34 
BRI 1 (3,0%) 17 (11,3%) 0,13 
BRD (aislado o bifascicular) 13 (39,3%) 9 (6,0%) 0.01 
PR > 0.20 mseg 3 (9,0%) 19 (12,6%) 0,89 
PR (mseg) 166 ± 38 173 ± 47 0,48 
QRS (mseg) 108 ± 22 98 ± 23 0,01 
AH > 120 mseg 2 (6,0%) 13 (8,6%) 0,61 
HV > 50 mseg 9 (27,3%) 68 (45,3%) 0,62 
AH (mseg) 92,3 ± 30,0 96,3 ± 39,3 0,73 
HV (mseg) 55,5 ± 9,5 54,3 ± 10,2 0,67 
BCI: Bloqueo Completo de Rama Izquierda; BRD: Bloqueo de Rama Derecha; HBAI: Hemibloqueo Anterior 
Izquierdo; TCIV: Trastornos de la Conducción Intraventricular;  
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4.8.1.3. Predictores hemodinámicos y de imagen (TAC cardiaco y 
ecocardiografía transesofágica). 
 
Existió mayor tendencia al bloqueo auriculoventricular en los pacientes 
en los que la prótesis alcanzaba una mayor profundidad en el tracto de salida 
del ventrículo izquierdo, alcanzando una significación estadística (tabla XXIII). 
No se hallaron diferencias respecto a la estructura del anillo aórtico, el grado de 
hipertrofia ventricular izquierda, la presencia ni localización de la calcificación 
subvalvular. Además, los pacientes con un menor grosor del septo en su 
porción subaórtica medido por TAC tenían más tendencia al bloqueo 
auriculoventricular y por tanto, la necesidad de un marcapasos definitivo tras el 
implante protésico, pero sin alcanzar la significación estadística, Tabla XXIV.  
 
Tabla XXIII.  
Grado de Profundidad de la prótesis Corevalve en el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo y necesidad de estimulación cardiaca permanente tras TAVI. 
VARIABLES HEMODINÁMICAS, ECOARDIOGRAFÍA 
TRANSESOFÁGICA y TAC CARDIACO – 64C 
MARCAPASOS 
N = 33 
NO 
MARCAPASOS 
N = 148 
P = 
Profundidad valvular OAI_mitral (mm) 12,6 ± 3,9 10,6 ± 4,2 0,04 
Profundidad valvular OAI_septal (mm) 12,5 ±  3,9 10,8 ± 4,3 0,02 
Profundidad valvular OAD_anterior (mm) 12,7 ± 4,8 10,2 ± 4,1 0,09 
Profundidad valvular OAD_posterior (mm) 12,2 ± 4,5 10,5 ± 4,3 0,28 
Profundidad media de la válvula (mm) 12.9 ± 3.7 10.9 ± 9.8 0.03 
OAI: Oblicua Anterior Izquierda; OAD: Oblicua Anterior Derecha. 
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Tabla XXIV.  
Predictores hemodinámicos y de imagen de necesidad de estimulación cardiaca 
permanente tras TAVI. 
VARIABLES HEMODINÁMICAS, ECOARDIOGRAFÍA 
TRANSESOFÁGICA y TAC CARDIACO – 64C 
MARCAPASOS 
N = 33 
NO 
MARCAPASOS 
N = 148 
P = 
Fracción eyección (%) 57,2 ± 14,0 56,9 ± 14,5 0,92 
Gradiente transaórtico pico-pico (mmHg) 92,8 ± 21,7 93,4 ± 22,3 0,82 
Área valvular (cm2) 0.74 ± 0.2 0.64 ± 0.2 0,22 
Grosor del septo interventricular (ecoTE) (mm) 13.8 ± 3.2 14.2 ± 3.1 0,49 
Longitud “máximo grosor septal – anillo 
aórtico” (TAC) (mm) 
Longitud “máximo grosor septal – centro de la 
válvula aórtica” (TAC) (mm) 
16.3 ± 5.1 
24.3 ± 6,0 
17.9 ± 5.4 
25.3 ± 6,1 
0.14 
0,48 
Máximo grosor septal (TAC) (mm) 
Anillo aórtico (TAC) (mm) 
16.2 ± 3.3 
22.7 (2.5) 
17.5 ±  3.2 
22.6 (2.4) 
0.06 
0,91 
Calcificación subvalvular 8 (29%) 42 (26%) 0,49 
Localización septal del calcio subanular 4 (15%) 9 (7%) 0,45 
Sobreexpansión con Balón 
Tamaño Valvular (29 mm) 
15 (37%) 
10 (33,3%) 
68 (42%) 
45 (27%) 
0,46 
0,89 
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4.8.2 Análisis multivariable. 
 
De todos los factores que resultaron estadísticamente significativos en el 
análisis univariable, los únicos predictores independientes de la necesidad de 
marcapasos fueron la presencia de un bloqueo de rama derecha basal y la 
profundidad del stent valvulado en el ventrículo izquierdo, en su relación con la 
válvula mitral, Tabla XXV.  
 
Tabla XXV.  
Resultados del análisis multivariable. 
OAI: Oblicua Anterior Izquierda; BRD: Bloqueo de Rama Derecha.  
   
 Odds Ratio (IC 95%) Valor de P 
Parámetros clínicos 
 
Sexo (varón) 
 
0.481 (0.195-1.188) 
 
0.113 
Síncope 2.455 (0.658-9.168) 0.181 
 
Parámetros electrocardiográficos 
basales 
  
 
BCRD (aislado o bifascicular) previo 
 
9.956 (2.307-42.959) 
 
0.002 
QRS (mseg) 0.992 (0.967-1.016) 0.502 
   
   
Parámetros angiográficos   
 
Profundidad Valvular OAI_mitral (mm) 
 
1.145(1.024-1.280) 
 
0.017 
Profundidad Valvular OAI_septal (mm) 1.072 (0.962-1.137) 0.06 
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4.9. EVOLUCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA PRÓTESIS COREVALVE 
EN EL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO COMO 
FACTOR PREDICTOR DE LA NECESIDAD DE MARCAPASOS 
PERMANENTE. 
 
4.9.1.  Estudio evolutivo de la profundidad de la prótesis CoreValve en el 
tracto de salida del ventrículo izquierdo.  
En cuanto al estudio de la profundidad del implante del stent valvulado 
en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, se analizaron las variaciones que 
han ocurrido en el implante de este tipo de prótesis a lo largo de los seis años, 
obteniéndose que existen diferencias significativas en cuanto a la profundidad 
que alcanza la prótesis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, tanto en 
su medida oblicua anterior izquierda (OAI) como en oblicua anterior derecha 
(OAD), tal como ilustra la siguiente figura 52:  
Figura 52. Análisis de la profundidad de la prótesis Corevalve en el tracto de 
salida del ventrículo izquierdo a lo largo de los años de estudio. OAI: Oblicua 
Anterior Izquierda; OAD: Oblicua Anterior Derecha. 
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Se realizó el análisis post-hoc para objetivar entre qué periodos anuales 
se encontraban las máximas diferencias encontradas en cuanto a la 
profundidad del implante de la prótesis. Sus resultados se muestran en la 
figura 53.  
En la medida de la profundidad de la prótesis en oblicua anterior 
izquierda, se ha podido objetivar que existen diferencias significativas entre el 
año 2008 con respecto al 2011, al 2012 y al 2013, tanto en su posición “mitral” 
como “septal” (figura 53, línea azul) Algo similar ocurre entre el año 2009 con 
respecto al 2010, al 2011, al 2012 y al 2013, donde se alcanzaron las 
diferencias significativas (figura 53, línea verde).  
Figura 53. Análisis post-hoc de la profundidad de la prótesis en los seis años de 
estudio (2008 – 2013). Se marcan con asterisco (*) las diferencias estadísticamente 
significativas entre periodos anuales. 
Con respecto a la medida de la profundidad de la prótesis en oblicua 
anterior derecha, sólo se han podido demostrar diferencias estadísticamente 
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significativas entre el año 2009 con respecto al 2010, al 2011 y al 2012, tanto 
en su posición “anterior” como “posterior”.  
 
4.9.2. Estudio de la profundidad de la prótesis Corevalve en el tracto de 
salida del ventrículo izquierdo: análisis de la curva de aprendizaje.  
Se han analizado los primeros cincuenta casos (Periodo 1, desde abril 
2008 a diciembre de 2009) con respecto al resto de la serie (Periodo 2, desde 
enero de 2010 a diciembre de 2012), obteniéndose que el grado de 
profundidad que alcanza la prótesis en el ventrículo izquierdo durante el 
periodo 1, era superior a los casos tratados durante el periodo 2, alcanzando 
la significación estadística tanto en términos de profundidad media (13,5 ± 3,6 
vs. 10,3 ± 3,8, p < 0,01), como en términos de cada una de las cuatro 
mediciones de la profundidad analizadas en nuestro estudio (figura 54). 
Figura 54. Profundidad alcanzada por la prótesis Corevalve en el tracto de salida 
del ventrículo izquierdo. Análisis de la curva de aprendizaje. Periodo 1 (Abril 2008 
– diciembre 2009), Periodo 2 (Enero 2010 – Diciembre 2013). OAI: Oblicua Anterior 
Izquierda; OAD: Oblicua Anterior Derecha. 
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V. DISCUSIÓN 
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5.1. ALTERACIONES BASALES EN LA CONDUCCIÓN CARDIACA EN 
PACIENTES CON ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA.  
Es de sobra conocido que la estenosis aórtica valvular en pacientes 
ancianos se asocia con anomalías en la conducción cardiaca, tanto 
auriculoventricular como intraventricular. Ya en los años ‘70 y ‘80 se demostró 
la presencia de intervalos PR, AH y HV alargados en estos pacientes116, como 
fiel reflejo de alteraciones de la conducción asociados a la afectación valvular. 
El trabajo publicado por Dhingra et al117 en los años 70 muestra que la principal 
afectación del sistema de conducción en estos pacientes es distal al Haz de His 
y en el sistema de Purkinje, y fue MacMillan et al118 en los años 80  quien 
demostró que pacientes con menor área valvular aórtica y peor función 
ventricular son los que mayor prolongación del intervalo HV presentaban.  
Si atendemos a los datos electrocardiográficos basales de las diferentes 
series de estenosis aórtica severa publicadas en los últimos siete años (Tabla 
XXVI), podemos objetivar que hasta el 47% de los pacientes tiene al menos 
una alteración electrocardiográfica basal (por orden de frecuencia: BAV de 
primer grado, hemibloqueo anterior Izquierdo, bloqueo de rama izquierda, y 
bloqueo de rama derecha)97-99,101-104,115,119-136. En nuestro estudio, hasta el 
41,5% de los pacientes (79 pacientes) presentan alteraciones 
electrocardiográficas basales, siendo el bloqueo auriculoventricular de primer 
grado el trastorno de conducción más frecuente (21 pacientes, 11,1%), seguido 
del bloqueo completo de la rama derecha, bien aislado o asociado a 
hemibloqueo anterior o posterior (20 pacientes, 10,5%), y el bloqueo completo 
de la rama izquierda (17 pacientes, 8,9%).  
Cerca del 11% de los pacientes incluidos en estudios publicados 
recientemente, tenían ya un marcapasos implantado previamente al tratamiento 
de la estenosis aórtica, bien por haber tenido una bradicardia sintomática o un 
bloqueo auriculoventricular de alto grado97-99,101-104,115,119-136. En nuestra serie 
esto ocurrió en 7 pacientes (3,6%), seis de ellos por bloqueo auriculoventricular 
completo y en un paciente como tratamiento de taquicardias ventriculares tipo 
torsades de pointes recurrentes, por síndrome QT largo adquirido. 
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Estos datos son coincidentes con los publicados en la revisión 
sistemática de Erkapic et al137, donde se revisaron todos los artículos 
publicados hasta la fecha, acerca de pacientes con estenosis aórtica tratada 
con prótesis de tipo percutáneo y se analizaron las alteraciones 
electrocardiográficas preexistentes en pacientes con estenosis aórtica: 11% de 
los pacientes tenían marcapasos implantados previamente, el 16% tenían 
bloqueo completo de rama izquierda y el 11% bloqueo completo de rama 
derecha, en situación basal. 
En un artículo publicado recientemente, Ureña et al138 analizan la 
prevalencia de arritmias previamente no diagnosticadas en 435 pacientes 
candidatos a implante percutáneo de válvula aórtica, mediante monitorización 
electrocardiográfica continua de 24 horas el día previo al procedimiento. En 
esta muestra casi el 40% de los pacientes ya padecía FA paroxística o 
taquicardia auricular, y el 14% tenía un marcapasos definitive implantado. Las 
arritmias de nuevo diagnostico se observaron en un 16% de los candidatos a 
tratamiento percutáneo de su valvulopatía, y todos ellos se mostraron 
asintomáticos (28 pacientes presentaron FA paroxística/Taquicardia auricular, 
26 pacientes taquicardia ventricular no sostenida, 24 pacientes tuvieron 
bloqueo aurículo-ventricular avanzado o bradicardia severa, y 3 de ellos 
presentaron un bloqueo de rama izquierda intermitente). En el mismo trabajo se 
evalúa el impacto clinico de estas “nuevas” arritmias, implicando una mayor 
tasa de eventos cerebrovasculares (7,1% vs. 0,4%; p=0.03) frente a pacientes 
que no desarrollaron eventos arrítmicos.  
Como queda reflejado en estos trabajos, los pacientes con estenosis 
aórtica severa tienen una alta prevalencia de alteraciones de la conducción 
auriculoventriculares e intraventriculares, muy probablemente debido a:  
- La proximidad del tejido de conducción infranodal al aparato subvalvular 
aórtico.  
- Por otra parte, podría influir que la calcificación valvular puede 
progresar, extenderse y envolver al tejido específico de conducción139. 
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Por el contrario, las alteraciones basales del sistema de conducción 
descritas en las series quirúrgicas (Baghur et al130 y Van Mieghem et al131) son 
sensiblemente inferiores a los encontrados en los pacientes que se les trta la 
estenosis valvular aórtica con la técnica percutánea. Esto puede ser debido a 
que en los pacientes tratados mediante cirugía son más jóvenes y con menor 
riesgo quirúrgico que los tratados percutáneamente. 
Similares conclusiones se pueden obtener de un estudio publicado por 
Roten et al136, que compara las alteraciones que se producen tras el 
tratamiento percutáneo o quirúrgico en pacientes con estenosis aórtica severa. 
En él se puede objetivar como los pacientes sometidos a tratamiento 
percutáneo (con la prótesis de Edwards y Corevalve) tienen más alteraciones 
electrocardiográficas basales que los sometidos a cirugía, PR: 210 ± 50 vs 181 
± 35 mseg, p<0.01; QRS: 106 ± 27 vs 90 ± 15 mseg, p<0.01. En este trabajo, la 
serie quirúrgica incluía pacientes con 7 años menos de edad media con 
respecto a los de tratamiento percutáneo, y un menor riesgo quirúrgico, lo que 
sugiere que esta afección de la conducción aumenta también con la edad.  
 
5.2. ALTERACIONES DE LA CONDUCCIÓN CARDIACA SECUNDARIAS AL 
TRATAMIENTO CON CIRUGÍA VALVULAR. FACTORES PREDICTORES.  
 
 Varios trabajos publicados en los últimos años han estudiado qué 
alteraciones de la conducción y con qué frecuencia se producen tras la 
sustitución quirúrgica de la válvula aórtica. En todos ellos, la causa más 
frecuente para indicar el implante de un marcapasos definitivo tras la cirugía 
cardiaca, en especial tras la cirugía valvular aórtica, es el bloqueo 
auriculoventricular completo, seguido de la disfunción del nodo sinusal y la 
fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta62,130-131,140-144.  
 En el año 2003, Koplan et al140  publicaron un Simple Score de Riesgo 
para predecir la necesidad de marcapasos en pacientes que iban a ser 
sometidos a cirugía cardiaca. Este trabajo demostró que los principales 
factores predictores de implantar un marcapasos definitivo fueron la presencia 
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de un bloqueo de rama derecha en situación basal y la realización de cirugía 
sobre varias válvulas, sobre todo cuando se incluía la cirugía sobre la válvula 
tricúspide (Tabla XXVII).  Este Score puntúa de 0-6 según la existencia de 
determinadas alteraciones electrocardiográficas basales, la edad y la 
realización de cirugía valvular, de tal forma que la puntuación de “0” es la de 
menor riesgo y la puntuación de “6” es la que mayor riesgo conlleva de precisar 
un marcapasos definitivo tras la cirugía cardiaca. Aplicando este Score de 
Riesgo, la incidencia de marcapasos para el score “0” fue de 1.9%, para el 
escore “1” de 5.2%, 8.7% para una puntuación de “2”, 11.5% para una 
puntuación de “3”, 21% si el score era de “4”, 35% y 50% si la puntuación era 
de “5” ó “6”, respectivamente., respectivamente.  
Tabla XXVII.  
Score de Riesgo para predecir necesidad de marcapasos definitivo tras la 
cirugía cardiaca (Koplan et al140). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, un supuesto paciente de 75 años con estenosis aórtica severa y un 
bloqueo de rama derecha basal en el electrocardiograma que va a ser 
sometido a cirugía sobre la válvula aórtica, tiene un riesgo del 21% de necesitar 
un marcapasos permanente tras la cirugía. Por otro lado, en las diferentes 
series quirúrgicas en pacientes con estenosis aórtica severa, la incidencia de 
marcapasos permanente está reportada entre el 2 al 11%62,130-131,140-144.  Esta 
Variables Puntuación 
Electrocardiograma basal (preoperatorio)  
 Bloqueo de Rama Derecha 2 
 Bloqueo de Rama Izquierda 1 
 Intervalo PR > 200 mseg 1 
Cirugía sobre varias válvulas  
 Cirugía incluye válvula Tricúspide 2 
 Cirugía no incluye válvula Tricúspide 1 
Otras consideraciones  
 Edad ≥ 70 años 1 
  Cirugía valvular previa 1 
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alta incidencia de implante de marcapasos permanente viene reportada de 
pequeños estudios publicados en la década de los 90, donde se incluían 
pacientes ancianos que habían recibido cirugía sobre la válvula aórtica 
asociada o no a cirugía de derivación aortocoronaria, donde las técnicas 
quirúrgicas y los diferentes métodos de protección miocárdica en esas fechas, 
podrían contribuir también a un incremento en la tasa de estimulación cardiaca 
permanente en el postoperatorio62,141,142. 
En dos series quirúrgicas de pacientes con estenosis aórtica severa 
publicadas muy recientemente (Baghur et al130 y Van Mieghem et al131), la 
incidencia de marcapasos permanente tras la cirugía fue de 2% y 3,2% 
respectivamente, sensiblemente inferior a la necesidad de estimulación 
permanente que hoy por hoy, tienen las válvulas aórtica de implante 
percutáneo. Además, pueden producirse otras alteraciones de la conducción 
que no requieren implante de marcapasos definitivo (bloqueo de rama derecha 
en el 2,2% y bloqueo de rama izquierda en el 6,4%), Tabla XXVIII. 
Tabla XXVIII. 
Incidencia de alteraciones de la conducción producidas tras el 
tratamiento quirúrgico de la estenosis aórtica en las series quirúrgicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCP: Marcapasos. 
 
Referencia Año N MCP definitivo 
Morell et al141 1996 46 3 (6,5%) 
Gilbert et al142 1999 103 11 (11%) 
Kolh et al62 1999 83 5 (6,0%) 
Limongelli et al143 2003 276 9 (3,2%) 
Koplan et al140 2003 4694 256 (5,5%) 
Erdogan et al144 2006 465 19 (4,1%) 
Bagur et al130 2011 900 25 (3,2%) 
Van Mieghem et al131 2012 919 15 (2.0%) 
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La causa muy probablemente sea por un daño quirúrgico de los haces 
del tejido de conducción auriculoventricular durante la escisión de la válvula 
enferma o el desbridamiento del anillo aórtico y las suturas quirúrgicas. Un 
estudio de anatomía patológica realizado en 57 pacientes que fallecieron en los 
primeros treinta días tras la cirugía de sustitución valvular aórtica demostró que 
el uso de suturas para el anclaje de la prótesis fue la causa más común del 
daño en el sistema de conducción, seguido de la compresión por material 
residual calcificado o por la propia prótesis sobre el sistema de conducción145. 
En otro trabajo posterior se demostró que el uso de una sutura continua para 
asegurar la prótesis aórtica se asoció con una mayor incidencia de necesidad 
de marcapasos permanente comparado con el uso de una sutura 
interrumpida6.  
Entre los factores que pueden predecir la necesidad de implantar un  
marcapasos permanente en pacientes sometidos a cirugía sobre válvula 
aórtica, Bagur et al130 describieron como factores predictores la presencia de 
un bloqueo de rama previo (bien sea derecho o izquierdo) así como una 
estancia hospitalaria alargada más allá de 10 días de media; Van Mieghem et 
al122 identificaron como factores predictores de necesidad de marcapasos 
permanente en los primeros 30 días la presencia en situación basal o tras la 
cirugía de un bloqueo de rama (bien izquierda o derecha); la disfunción 
ventricular severa o una cirugía cardiaca previa resultaron como factores 
predictores de la necesidad de marcapasos permanente pasado el primer mes 
de evolución tras la cirugía de sustitución valvular aórtica131.  
 En una revisión de pacientes sometidos a cirugía cardiaca entre 1990-
20047, se analizaron 102 pacientes (sometidos a cirugía de derivación 
aortocoronaria o cirugía valvular sobre válvula aórtica o mitral) que habían 
requerido implante de un marcapasos definitivo. La indicación de implante de 
marcapasos definitivo se estableció por la presencia de un bloqueo 
auriculoventricular completo, una disfunción del nodo sinusal o una fibrilación 
auricular lenta. El objetivo del estudio fue identificar los factores predictores de 
dependencia de estimulación cardiaca permanente tras el postoperatorio a 
largo plazo. Los únicos factores independientes que predijeron la necesidad de 
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estimulación cardiaca permanente a largo plazo fueron: historia previa de 
síncope, un índice de masa corporal  ≥ 28,5 kg/m2, un tiempo de isquemia 
superior a 105 minutos y cuando la indicación de marcapasos definitivo se 
había establecido por bloqueo auriculoventricular completo.  
 
5.3. ALTERACIONES DE LA CONDUCCIÓN SECUNDARIOS AL 
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO: VALVULOPLASTIA AÓRTICA 
PERCUTÁNEA y TRAS EL IMPLANTE DE PRÓTESIS AÓRTICA 
MEDTRONIC (COREVALVE) y EDWARDS – SAPIEN.  
 
La American National Heart, Lung and Blood Institute Balloon 
Valvuloplasty Registry en 199170 y en la serie publicada en 2002 por Cribier et 
al69, reportaron una necesidad de implante de marcapasos tras la valvuloplastia 
con balón en 4% y 3,5%, respectivamente, datos similares a la necesidad de 
estimulación cardiaca permanente tras cirugía sobre la válvula aórtica en las 
series más recientes.   
El traumatismo del sistema de conducción tras el inflado del balón en la 
valvuloplastia ha sido confirmado como mecanismo de bloqueo 
auriculoventricular en autopsias148.  
 
5.3.1. Alteraciones de la conducción secundarias al tratamiento con 
prótesis Corevalve.  
 
Numerosas han sido las series publicadas que han estudiado las 
alteraciones que se producen en la conducción auriculoventricular e 
intraventricular tras el implante de la prótesis percutánea Corevalve. En la 
Tabla XXIX quedan recogidos los estudios publicados en los últimos años.  
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Tabla XXIX-A. 
Alteraciones de la conducción que se producen tras el implante de una 
prótesis aórtica Corevalve. 
MCP: Marcapasos; BRD: Bloqueo de Rama Derecha; BRI: Bloqueo de Rama Izquierda; BAV: Bloqueo 
Auriculoventricular.  
 
En general, se ha reportado la necesidad de estimulación cardiaca 
permanente en el 15 – 47% de los pacientes con estenosis aórtica severa que 
se someten al implante de una prótesis aórtica CoreValve (Tabla XXIX-A). En 
nuestra serie hasta un total de 46 pacientes (24%) requirieron implante de un 
marcapasos definitivo, tasa similar a los datos procedentes de centros de 
nuestro entorno105,122,149; treinta y tres de ellos (17,3%) en las primeras 72 
horas tras el implante protésico valvular. Los 13 restantes (6,8%) fueron 
pacientes que quedaron con trastornos de la conducción auriculoventricular y/o 
intraventricular, y que en el seguimiento desarrollaron un bloqueo auriculo-
ventricular completo o síntomas que aconsejaron implantar un marcapasos 
definitivo.  
De los pacientes a los que se implantó un marcapasos definitivo en las 
primeras 72 horas de la evolución, el 54% (18 pacientes) tenían alguna 
 Referencia Año N MCP 
definitivo 
BAV 
completo 
Nuevo BRD Nuevo BRI 
Piazza et al115 2008 40 7 (18%) 7 (18%) 3 (8%) 22 (55%) 
Calvi et al120 2009 30 5 (20%) 5 (20%) 1 (4,8%) 11 (45,8%) 
Jilaihawi et al121 2009 34 10 (33,3%) 7 (23.3%) 1 (3,3%) 11 (50%) 
Ferreira et al124 2010 32 8 (29,6%) 8 (29,6%) 6 (23,1%) 15 (57,7%) 
Baan et al104 2010 34 7 (21%) 7 (21%) 0 18 (71%) 
Latsios et al98 2010 81 32 (47%) 24 (35,8%) -- -- 
Muñoz-García et al122 2010 65 21 (34,4%) 21 (34,4%) 4 (6,5%) 29 (47%) 
UK Corevalve Collaborative- Khawaja et al127 2011 270 81 (33,3%) 50 (20%) 8 (4,3%) 105 (56,8%) 
Fraccaro et al128 2011 70 25 (37,3%) 16 (25%) 3 (5%) 28 (44%) 
Guetta et al129 2011 79 28 (40%) 25 (36%) 3 (4%) 33 (47%) 
Tzikas et al97 2011 27 4 (15%) 4 (15%) 0 14 (52%) 
Schroeter et al132 2012 109 32 (36,4%) 26 (29,5%) -- -- 
Saia et al134 2012 73 17 (28%) 17 (28%) 6 (9,5%) 33 (54,7%) 
De Carlo et al103 2012 325 66 (24%) 47 (19,1%) 23 (8,4%) 112 (40,1%) 
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alteración previa de la conducción cardiaca (13 pacientes con bloqueo de rama 
derecha previo, 1 paciente con bloqueo de rama izquierda basal, 1 paciente 
con bloqueo auriculo-ventricular de primer grado basal, y 3 pacientes con 
hemibloqueo anterior izquierdo).  
Como se ha comentado anteriormente, la necesidad de estimulación 
cardiaca permanente tras el implante de la prótesis Corevalve es muy superior 
a la necesidad de implante de marcapasos tras la cirugía de sustitución valvular 
aórtica, reportada entre el 2 - 3.2% en las series publicadas más 
recientemente130,131. El único trabajo reportado hasta el momento que compara 
directamente las alteraciones que se producen tras el tratamiento percutáneo o 
quirúrgico en pacientes con estenosis aórtica severa136, arroja las siguientes 
conclusiones:  
- Los pacientes sometidos a tratamiento percutáneo (con la prótesis de 
Edwards y CoreValve) tienen más incidencia de necesidad de 
marcapasos que los tratados con cirugía: 20% vs. 4%; sin embargo, 
llama la atención que en el grupo tratado percutáneamente, sólo el 4% 
de los pacientes recibieron un marcapasos definitivo por bloqueo 
auriculoventricular completo, y el 16% de la estimulación cardiaca 
permanente se estableció su indicación profiláctica en base al desarrollo 
de nueva aparición de bloqueo de rama izquierda, en combinación con 
fibrilación auricular o bloqueo auriculoventricular de primer grado.  
- Los pacientes sometidos a tratamiento percutáneo tienen más incidencia 
de nuevas alteraciones electrocardiográficas inducidas por el tratamiento 
protésico que tras una cirugía de sustitución valvular aórtica. Así vemos 
como la incidencia de nuevo bloqueo de rama izquierda es del 28% en 
pacientes sometidos a tratamiento percutáneo; en comparación, lo 
cirujanos intentan evitar cuidadosamente la región de la rama izquieda 
del haz de his durante la cirugía de sustitución valvular. Aun así, en este 
estudio, la necesidad de marcapasos permanente tras la cirugía de 
sustitución valvular fue del 12%, sin alcanzar la significación estadística 
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(p = 0.12) en comparación con implante percutáneo de la prótesis 
aórtica136.  
- Por otro lado, el incremento medio del QRS en pacientes tratados 
percutáneamente es de 19 ± 26 mseg mientras que los pacientes 
sometidos a cirugía experimentaron un incremento de QRS menor, 5 ± 
14 mseg, p< 0,01136. 
Además, en concordancia con este hallazgo, la casi totalidad de los 
estudios realizados demuestran un incremento significativo de la duración de 
los intervalos QRS y PR (Tabla XXIX -B), similar a lo encontrado en nuestra 
serie, donde el QRS medio se incrementó de 98 ± 22 mseg a 129 ± 24 mseg 
(p<0.01) y el PR medio pasó de forma significativa de 173 ± 47 mseg a 190 ± 
52 mseg (p <0.01).  
 
Tabla XXIX -B.  
Alteraciones de la conducción que se producen tras el implante de una 
prótesis aórtica Corevalve. 
PR pre: intervalo PR preimplante; PR post: intervalo PR postimplante; QRS: intervalo QRS pre implante; QRS 
post: intervalo QRS postimplante.  
 
Sin embargo, la alteración electrocardiográfica que se produce con más 
frecuencia no es el bloqueo auriculoventricular completo, sino el desarrollo de 
un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición, que se produce hasta en el 
 Referencia Año N PR pre PR post QRS pre QRS post 
Piazza et al115 2008 40 165±62 177±55 111±27 150±32 
Jilaihawi et al121 2009 34 180±58 187±52 97±26 124±28 
Muñoz-García et al122 2010 65 165±52 185±59 87,6±34 136±34 
Ferreira et al124 2010 32 184±33 193±30 114±30 141±25 
Baan et al104 2010 34 178±34 190±40 102±25 140±26 
Fraccaro et al128 2011 70 183±6 211±6 104±6 144±4 
UK Corevalve Collaborative- Khawaja et 
al 127 2011 270 190±44 -- 105±23 135±29 
De Carlo et al103 2012 325 177±37 -- 110±24 -- 
Saia et al134 2012 73 183±38 206±62 105±30 134±25 
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40 – 71% de los casos97,98,100,103,115,120-122,124,127-132,134,; estos datos coinciden 
con los hallados en nuestra serie, donde el bloqueo completo de rama 
izquierda se produjo hasta en 89 casos (un 47% de los pacientes, siendo en 11 
de ellos transitorio). Por el contrario, no se produjo ningún bloqueo de rama 
derecha tras el tratamiento percutáneo, y si estudiamos con detenimiento la 
Tabla XXIX-A, podemos observar como este trastorno de conducción es de 
una aparición muy inferior a la del bloqueo completo de rama izquierda. Esta 
predilección por el daño de la rama izquierda del haz de His probablemente se 
debe al anclaje del stent valvulado en el septo interventricular, que está en 
íntima relación con la rama izquierda del Haz de His, tal y como ilustra la figura 
55.  
Figura 55. A) Disposición de la rama izquierda del haz de His, que emerge por el septo 
interventricular justo por debajo de la válvula aórtica, entre sus valvas coronariana izquierda 
y no coronariana. Tomado de Tawara B) Visión ventricular izquierda para mostrar el septo o 
tabique membranoso por transiluminación. Este septo es el punto de emergencia del haz 
de His y su continuidad con las ramas derecha e izquierda. La localización de la rama 
izquierda (RIz) está marcada con líneas discontinuas blancas. Viz: Ventrículo Izquierdo; 
VM: Válvula Mitral; A: Aorta. Tomado de Rev Esp Cardiol, Sánchez Quintana et al150. C) 
Disposición de la prótesis Corevalve en la válvula aórtica nativa. MS:membranous septum; 
MV: mitral valve; LBB: Left Bundle Branch. Tomado de Circulation, Khawaja et al127.  
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5.3.2. Alteraciones de la conducción secundarias al tratamiento con 
prótesis Edwards-Sapiens. 
En cuanto a las alteraciones de la conducción inducidas por este tipo de 
prótesis, son menos numerosos los estudios que han publicado sus resultados 
en este sentido. Si analizamos los estudios en que se comparan directamente 
la incidencia de marcapasos definitivo que tienen los dos tipos de prótesis 
percutáneo con más experiencia hasta el momento (Tabla XXX), se puede 
objetivar que la incidencia de implante de marcapasos es bastante superior con 
la prótesis de tipo Corevalve que con la Edwards-Sapiens, habiendo marcado 
alguno de los estudios publicados hasta la fecha, el uso de la prótesis 
Corevalve como predictor de necesidad de marcapasos151. Esto podría estar 
relacionado con un implante más profundo de la prótesis Corevalve en el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo, lo que origina un mayor trauma y una mayor 
interrupción de la conducción a nivel del haz de His.  
Tabla XXX.  
Alteraciones de la conducción que se producen tras el implante de una 
prótesis aórtica Edwards-Sapien reportados en los últimos años. 
   Necesidad de marcapasos 
 Referencia Año N CoreValve Edwards Sapien 
Erkapic et al125 2010 50 44.4% (16/36) 7,1% (1/14) 
Godino et al100 2010 107 26,1% (12/46) 11,5% (7/61) 
Bleiziffer et al123 2010 159 27% (33/124) 6% (2/35) 
Koos et al152 2011 80 29% (17/58) 0 
Gensas et al151 2014 353 27% 10% 
Prateek et al153 
[METAANÁLISIS] 2013 16063 23% 5.8% 
 
Por tanto, la necesidad de marcapasos es sensiblemente inferior, en 
torno al 3-11%, habiendo grupos que incluso no han tenido que hacer ningún 
implante de marcapasos definitivo102,152 (Tabla XXXI). Las indicaciones son 
muy similares a los casos en que se eligió la prótesis Corevalve para el 
tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica: bloqueos AV de tercer o alto 
grado, y bloqueo de rama izquierda con PR largo. En cuanto al desarrollo de un 
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nuevo bloqueo de rama izquierda inducido por la prótesis, también es 
sensiblemente menor: 4-18% frente al 40-71% de los pacientes tratados con la 
Corevalve.  
 
Tabla XXXI.  
Alteraciones de la conducción que se producen tras el implante de una 
prótesis aórtica Edwards-Sapien. 
MCP: Marcapasos; BRD: Bloqueo de Rama Derecha; BRI: Bloqueo de Rama Izquierda; BAV: Bloqueo 
Auriculoventricular.  
 
En relación a los cambios electrocardiográficos que se producen en los 
intervalos PR y QRS, la Tabla XXXII  muestra los datos publicados en las 
diferentes series:  
- Se produce un alargamiento significativo del intervalo QRS que 
posteriormente vuelve a la normalidad en las tres series99,101,102, similar 
al que ocurre con el implante de la prótesis aórtica Corevalve. 
- Acortamiento significativo del intervalo PR que luego vuelve a la 
normalidad en las dos series101,102, un hallazgo totalmente en contra del 
que se produce con la prótesis aórtica Corevalve. Con este tipo de 
prótesis, como hemos visto, lo que ocurre es un enlentencimiento de la 
conducción auriculoventricular, puesta de manifiesto en el 
electrocardiograma con un incremento significativo del intervalo PR. 
 
 
 
 Referencia Año N MCP 
definitivo 
BAV 
completo 
Nuevo 
BRD 
Nuevo  
BRI 
Gutiérrez et al102 2009 33 0 0 0 6 (18%) 
Godin et al99 2010 87 3 (4,3%) 2 (3%) 0 9 (15%) 
Laynez et al101 2012 159 6 (4,8%) 5 (4%) 0 5 (4%) 
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Tabla XXXII.  
Alteraciones de la conducción que se producen tras el implante de una 
prótesis aórtica Edwards-Sapien. 
 Referencia Año N PR pre PR post QRS 
pre 
QRS post 
Gutiérrez et al (Edwards-Sapiens)102 2009 33 190±62 165±41 114±33 129±34 
Godin et al (Edwards-Sapiens)99 2010 87 -- -- 113±28 118±27 
Laynez et al (Edwars-Sapiens)101 2012 159 195±43 182±39 110±29 115±28 
PR pre: intervalo PR preimplante; PR post: intervalo PR postimplante; QRS: intervalo 
QRS pre implante; QRS post: intervalo QRS postimplante.  
 
5.4. ANÁLISIS DE LA CONDUCCIÓN CARDIACA MEDIANTE 
ELECTROGRAMAS INTRACAVITARIOS. 
En nuestra serie, en el subgrupo de 137 pacientes donde se ha 
analizado la conducción cardiaca mediante electrogramas intracavitarios tanto 
en situación basal como tras 30’ tras el implante de la prótesis aórtica 
Corevalve, hemos objetivado un enlentecimiento de la conducción infrahisiana 
(incremento del intervalo HV [54 ± 10 mseg a 66 ± 23 mseg (p < 0.01)]), datos 
que son concordantes con los obtenidos en el análisis de electrogramas 
intracavitarios tras el implante de prótesis Edwards-Sapiens154. Sin embargo, el 
hallazgo más llamativo que hemos alcanzado con el estudio de los 
electrogramas intracavitarios quizá sea el incremento del intervalo AH, que se 
presenta en la práctica totalidad de los pacientes [95 ± 39 mseg a 108 ± 41 
mseg (p<0.01)] y nos sugiere que no sólo existe enlentecimiento de la 
conducción a nivel del sistema de His y sus ramas, sino que también existe 
cierto daño del nodo auriculo-ventricular compacto tras el implante protésico. 
Este hallazgo no sólo puede explicarse por la mera relación anatómica que 
existe entre la estructura de la válvula aórtica, el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo y el sistema de conducción que todos los autores pretenden explicar 
como causa del incremento de las alteraciones eléctricas que se producen tras 
la suelta del dispositivo percutáneo en el tracto de salida155. Dado que el nodo 
AV se encuentra más alejado del tracto de salida, en la cara septal auricular 
derecha, este incremento del intervalo AH debe ser producido por la fuerza 
radial que el stent de soporte de la válvula produce en zonas alejadas de la 
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válvula aórtica y de las ramas derecha e izquierda del sistema His-Purkinje. 
Estos datos vienen a corroborar los ya aportados por otras series publicadas, si 
bien este es el estudio hasta la fecha que ha estudiado estas alteraciones 
eléctricas mediante electrogramas intracavitarios a un mayor número de 
pacientes tratados con este tipo de prótesis105,156. Otro hallazgo llamativo fue 
que en la gran mayoría de pacientes que presentaron un bloqueo auriculo-
ventricular completo tras el implante, no se consiguió registrar el electrograma 
de His, lo que sugiere una importante injuria al sistema de conducción (nodo 
AV y His), muy similar al que acontece tras la ablación con radiofrecuencia del 
nodo AV. Hasta la actualidad, no existe ningún trabajo que sugiera este 
hallazgo. 
En seis casos se decidió realizar un nuevo estudio electrofisiológico 
tardío debido a las nuevas alteraciones de la conducción observadas en la 
evolución de estos pacientes, con el interés de conocer qué nuevos cambios se 
podrían registrar de forma intracavitaria. Este hecho aún no ha sido reportado 
hasta la actualidad en ninguno de los trabajos publicados hasta la fecha. Este 
estudio electrofisiológico tardío fue fundamental para la toma de decisión sobre 
la necesidad o no de implantar el marcapasos definitivo: 
- En uno de los pacientes que desarrollaron bloqueo auriculo-ventricular 
transitorio prolongado (más allá de las primeras 24 horas), se llevó a cabo un 
nuevo estudio electrofisiológico a los cinco días de evolución por haberse 
recobrado la conducción auriculoventricular íntegramente en el 
electrocardiograma; se objetivó una normalización de los intervalos AH y HV, 
y no se indicó, por tanto, el implante de un marcapasos definitivo. Otro 
paciente en el que tras el implante de la prótesis no se alteró el 
electrocardiograma pero sí aconteció un alargamiento significativo del 
intervalo HV (58 a 140 mseg), se realizó una nueva valoración 
electrofisiológica a los 7 días. En este nuevo estudio de intervalos, se 
objetivó una absoluta normalización del intervalo HV (54 mseg). 
Probablemente estos casos de trastornos de conducción transitorios 
pudieran ser secundarios al edema que se produce en todo el territorio 
circundante al sistema de conducción, y al resolverse este edema, estos 
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trastornos podrían desaparecer. Estos pacientes, tras un seguimiento de 29 
y 30 meses, no han requerido implante de marcapasos definitivo. 
- Diferente evolución tuvo un paciente que tras el implante de la prótesis 
quedó en ritmo sinusal con bloqueo auriculo-ventricular de primer grado y se 
objetivó un alargamiento significativo de los intervalos AH y HV. Durante las 
primeras 24 horas de evolución se observó un bloqueo auriculoventricular de 
tercer grado de carácter paroxístico, por lo que se volvió a realizar un estudio 
electrofisiológico, poniéndose de manifiesto un bloqueo auriculoventricular 
de tercer grado a nivel infrahisiano; se decidió implantar un marcapasos 
definitivo. Este caso es un ejemplo de pacientes que en las primeras horas 
tras el implante pueden empeorar su conducción auriculoventricular, y por 
tanto, requerir de un marcapasos permanente. 
- En otros 3 pacientes, a los que tras el implante no se modificaron los 
intervalos intracavitarios, se realizó estudio electrofisiológico en el 
seguimiento debido al desarrollo de síncope. Este nuevo estudio objetivó en 
uno de ellos bloqueo auriculo-ventricular de alto grado con importante 
alargamiento del AH (180 mseg). En los otros dos, el estudio 
electrofisiológico no objetivó cambios en la conducción auriculo-ventricular 
pero sí una disfunción sinusal. En estos tres pacientes se implantó un 
marcapasos definitivo. Esto pone de manifiesto que aún sin haber 
alteraciones a nivel auriculoventricular, se trata de pacientes de edad 
avanzada que pueden presentar disfunción a otro nivel del sistema en la 
generación y/o conducción de impulsos, tales como la disfunción sinusal, 
requiriendo de estimulación cardiaca permanente por este motivo. 
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5.5. INDICACIONES DE MARCAPASOS TRAS EL IMPLANTE DE LA 
PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA COREVALVE. 
 
En nuestra serie, la indicación de implante de marcapasos permanente 
más frecuente fue el bloqueo auriculoventricular completo definitivo, (42 
pacientes, 91%), instaurado en las primeras 72 horas tras el implante de la 
prótesis CoreValve (33 pacientes), o bien en el seguimiento (9 pacientes) 
(tabla XX).  
En los cuatro pacientes restantes, la indicación de implante de 
marcapasos vino por el desarrollo de síncope, pasados en todos ellos el primer 
mes de evolución tras el implante de la prótesis CoreValve: tres de ellos tenían 
bloqueo de rama izquierda y uno de ellos un bloqueo bifascicular con bloqueo 
de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo.  
En ningún paciente con bloqueo de rama izquierda de nueva aparición 
se implantó un marcapasos definitivo de carácter profiláctico, como han 
publicado algunos autores. La evolución de este subgrupo de pacientes, nos ha 
enseñado que el bloqueo de rama izquierda adquirido no se asocia a mayor 
tasa de implante de marcapasos definitivo en la evolución (figura 49).  
Si bien no existen indicaciones específicas de implante de marcapasos 
para pacientes que han sido sometidos a implante de prótesis aórtica 
CoreValve, según las últimas guías publicadas por la Sociedad Europea de 
Cardiología106, si la bradicardia es significativa y no se resuelve en un periodo 
de observación suficiente tras el implante protésico (marcado como hasta una 
semana), la estimulación cardiaca permanente está indicada con las mismas 
recomendaciones que para pacientes no sometidos a este tipo de tratamiento 
percutáneo. Sin embargo, en caso de bloqueo auriculoventricular de alto grado 
o completo con un ritmo de escape bajo, este periodo de observación puede 
acortarse ya que es poco probable su resolución.  
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5.6. PREDICTORES DE NECESIDAD DE IMPLANTE DE MARCAPASOS 
PERMANENTE EN PACIENTES CON PRÓTESIS AÓRTICA COREVALVE. 
 
Intentar predecir cuáles son los pacientes con estenosis aórtica severa 
que sometidos a un implante de prótesis aórtica percutánea van a requerir de 
un marcapasos definitivo, ha sido motivo de múltiples estudios y trabajos 
publicados en la literatura médica98,103,104,115,119,120-123,125,127-129,132,134,149,151,152,157-
160. Motivo de ello, han sido descritos multitud de factores predictivos de esta 
eventualidad, y en lo que parece ponerse de acuerdo la gran mayoría de 
autores que han investigado en este campo es que la presencia de un bloqueo 
de rama derecha basal, así como un implante profundo de la prótesis en el 
ventrículo izquierdo se asocian de forma significativa al desarrollo de 
alteraciones severas de la conducción cardiaca que acaban requiriendo el 
implante de un marcapasos definitivo. En nuestra serie hemos hallado 
numerosas variables asociadas a la necesidad de marcapasos (ser varón, 
antecedente de síncope, bloqueo de rama derecha basal, duración del intervalo 
QRS, grosor septal, profundidad del stent valvulado en el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo), sin embargo, al igual que en los estudios publicados 
hasta la fecha, los únicos factores independientes asociados a la necesidad de 
estimulación cardiaca permanente fueron el bloqueo de rama derecha basal, y 
la profundidad que alcanza la prótesis en el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo.  
En la Tabla XXXIII se detallan los factores predictores de necesidad de 
estimulación cardiaca permanente reportados hasta la fecha. 
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Tabla XXXIII.  
Predictores de necesidad de estimulación cardiaca permanente 
reportados en las diferentes series publicadas hasta el momento. 
Reseña N MCP 
(%) 
Predictores de implante de marcapasos 
Latsios et al98 67 31 Sexo femenino; Disfunción ventricular izquierda; 
Calcificación “Device Landing Zone (DLZ)” 
(Agaston Score); profundidad del implante de 
la prótesis. 
De Carlo et al103 275 24 Profundidad del implante de la prótesis; Bloqueo 
de Rama Derecha; Hemibloqueo Anterior 
Izquierdo; Intervalo PR alargado.  
Baan et al104 34 21 Tracto de salida de ventrículo izquierdo 
pequeño; eje eléctrico desviado a la izquierda; 
Calcificación valvular mitral; Área del Orificio 
Aórtico Postimplante Indexado. 
Piazza et al115 40 18 Bloqueo de rama derecha basal. 
Liang et al119 38 9 Bloqueo de Rama Derecha Basal. 
Calvi et al120 181 32 Bloqueo de Rama Derecha. 
Jilaihawi et al121 30 33 Desviación a la izquierda del eje (basal); BRI con 
eje izquierdo; SIV > 17 mm (ETT); Grosor de la 
línea de base de la cúspide no coronariana nativa 
(ETE). 
Muñoz-García et al122 65 34 Profundidad del implante de la prótesis 
Bleiziffer et al123 123 27 Prótesis percutánea Corevalve; relación “válvula / 
anillo aórtico”. 
Erkapic et al125 36 44 Bloqueo de rama derecha basal. 
Khawaja et al127 243 33 Predilatación con balón; Uso de prótesis de mayor 
tamaño (29 mm); Diámetro del septo 
interventricular; QRS ancho.  
Fraccaro et al128 64 39 Profundidad del implante de la prótesis; Bloqueo de 
Rama Derecha Basal. 
Guetta et al129 70 40 Bloqueo de Rama Derecha Basal; Profundidad del 
implante de la prótesis.  
Schroeter et al132 88 36 Edad > 75 años; insuficiencia renal crónica; 
fibrilación auricular crónica; FC < 65 lpm 
preoperatoria;  
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5.6.1. Septo interventricular como predictor de marcapasos permanente. 
En cuanto al grosor del septo interventricular, en el UK CoreValveW 
Registry127 y el trabajo llevado a cabo por Jilaihawi et al121  se demostró que el 
riesgo de implante de marcapasos está en relación con el engrosamiento septal 
medido por ecocardiograma, existiendo una mayor necesidad de estimulación 
cardiaca permanente cuanto mayor grosor tiene el septo interventricular. Sin 
embargo, en nuestra serie no hemos podido corroborar estos datos, puesto que 
no hemos hallado una asociación estadísticamente significativa entre el grosor 
del septo interventricular medido por ecocardiograma transtorácico y la 
necesidad de marcapasos. Por el contrario hemos analizado el máximo grosor 
septal por TAC cardiaco, y hemos hallado una tasa de implante de marcapasos 
del 15% en pacientes con un grosor septal > 13 mm, mientras que pacientes 
con un grosor < 13 mm, la tasa de implante de marcapasos definitivo se eleva 
hasta el 53%, con una asociación estadísticamente significativa. Estos 
hallazgos podrían explicarse si pensamos que un septo de mayor grosor puede 
suponer una almohadilla protectora del sistema de conducción contra la fuerza 
radial que ejerce el stent valvulado en el tracto de salida del ventrículo 
Reseña N MCP 
(%) 
Predictores de implante de marcapasos 
Saia et al134 73 28 Profundidad del implante de la prótesis; bajo grosor 
del septo interventricular. 
Muñoz-García et al149 195 27 Bloqueo de Rama Derecha; Profundidad del 
implante de la prótesis; Sistema de liberación 
tradicional (en contra del sistema Accutrak).  
Gensas et al151 353 25 Bloqueo de Rama Derecha Basal; Predilatación con 
Balón, Prótesis CoreValve. 
Koos et al152 58 21 Bloqueo de Rama Derecha Basal; no sale el calcio 
(Agaston Score). 
Roten et al157 41 29 Bloqueo de Rama Derecha Basal. 
Moulliet et al158 79 26 Anchura del QRS post-TAVI 
Kirsten et al159 121 19 Bloqueo de Rama Derecha Basal; Calcificación 
Anular Mitral. 
Lenders et al160 232 25 Sistema de liberación tradicional (no Accutrack), 
BAV primer grado, BRD basal. 
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izquierdo. Un trabajo similar fue reportado por Saia et al134, donde se describía 
una tasa muy baja de implante de marcapasos (4%) cuando el grosor septal 
era superior a 13 mm, mientras que en aquellos pacientes con un grosor septal 
inferior a 13 mm, la tasa fue del 44%.  
Otro aspecto que es de destacar en nuestra serie es la relación que 
puede existir entre la necesidad de marcapasos y la anatomía del septo 
interventricular, de forma tal que el hallazgo encontrado es que aquellos 
pacientes cuya zona de máximo espesor estuviera más próximo a la válvula 
aórtica nativa presentaron una mayor tendencia a desarrollar bloqueo 
auriculoventricular completo tras el implante, sin embargo no se alcanzó la 
significación estadística. O lo que es lo mismo, una mayor cercanía desde el 
“máximo grosor septal” al anillo aórtico es más desfavorable para presentar 
alteraciones de la conducción que requieren implantación de un marcapasos 
definitivo (16 ± 5 mm vs. 18 ± 5 p > 0,10). Una posible explicación para esta 
eventualidad pudiera ser que cuando el máximo espesor septal está más 
cercano al plano valvular, fuerza su contacto con el stent valvulado en el tracto 
de salida, y  explicaría las posibles injurias sobre el sistema de His tras el 
implante (figura 56). Este hallazgo no había sido publicado previamente.  
Figura 56. Morfología del septo interventricular como predictor de marcapasos. MCP: 
Marcapasos. 
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5.6.2. Alteraciones en el electrocardiograma basal como predictor de 
marcapasos permanente. 
La existencia de un bloqueo de rama derecha basal es uno de los 
predictores reportados más potentes de necesidad de estimulación cardiaca 
permanente tras el implante protésico103,115,119,125,128,129,133,149,157, siendo esta 
necesidad superior al 60% en algún trabajo. En nuestra serie, 20 pacientes 
presentaban bloqueo de rama derecha previo al implante, de los cuales 13 
(65%) requirieron implante de marcapasos definitivo. Así, el hallazgo 
encontrado en nuestro trabajo supone que la presencia de un bloqueo de rama 
derecha basal resultó ser un factor predictor independiente de la necesidad de 
marcapasos definitivo, similar a lo reportado por Roten et al157. Ello no es 
extraño si atendemos a que son pacientes que ya tienen una rama del sistema 
de His enferma y que el trastorno de la conducción que más frecuentemente se 
produce en estos enfermos es el bloqueo de rama izquierda, pudiéndose 
producir, pues, un bloqueo de ambas ramas con el consecuente bloqueo 
completo infrahisiano. Es decir, el daño de la rama izquierda tras el implante de 
la prótesis aórtica CoreValve en pacientes con bloqueo de rama derecha previo 
completa el bloqueo auriculoventricular infrahisiano.  
La experiencia previa acumulada tras la sustitución quirúrgica de la 
válvula aórtica también ha identificado el bloqueo de rama derecha preexistente 
como predictor de bloqueo auriculoventricular completo143,147,161,162. Incluso el 
score de Koplan et al140 para predecir la necesidad de marcapasos en 
pacientes que iban a ser sometidos a cirugía cardiaca ya incluía entre los 
principales predictores de implantar un marcapasos definitivo la presencia de 
un bloqueo de rama derecha previo y la cirugía sobre varias válvulas que 
incluía la válvula tricúspide.  
La lesión del tabique interventricular también genera un incremento del 
riesgo de necesidad de marcapasos permanente en pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica obstructiva a los que se realiza una ablación septal 
con alcohol163. Incluso se ha descrito que la incidencia de necesidad de 
estimulación cardiaca permanente en estos pacientes es muy similar a la que 
ocurre tras el implante de una prótesis aórtica percutánea164. Algunos grupos 
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han identificado el bloqueo de rama izquierda preexistente como un factor de 
riesgo para marcapasos tras la ablación septal con alcohol, debido a que el 
bloqueo de rama derecha de nueva aparición es el trastorno de conducción que 
más frecuentemente se produce. El mecanismo propuesto para el desarrollo de 
bloqueo auriculoventricular de alto grado tras la ablación septal con alcohol en 
pacientes con bloqueo de rama izquierda preexistente es la necrosis inducida 
que alcohol produce sobre el tabique interventricular, con la consiguiente 
destrucción de la rama derecha del sistema específico de conducción. 
Tomando como símil este mecanismo de producción de bloqueo 
auriculoventricular, en pacientes sometidos a tratamiento percutáneo de su 
estenosis aórtica, el estrés mecánico que se produce en la rama izquierda del 
haz de His o sobre el nodo auriculoventricular con el stent valvulado, la 
presencia de un bloqueo de rama derecha basal es un factor importante como 
predictor de la necesidad de estimulación cardiaca permanente (figura 57). 
Figura 57. Este caso pertenece a un paciente que presentaba en su electrocardiograma basal 
un ritmo sinusal con bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo (A). 
Durante la suelta de la prótesis aórtica Corevalve (B) se muestra el cambio electrocardiográfico 
que presenta: se desarrolla bloqueo completo de rama izquierda (flecha blanca, C) para 
posteriormente progresar a bloqueo auriculoventricular completo (flecha roja, D). El paciente 
requirió en los días sucesivos del implante de marcapasos definitivo. 
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En cuanto al bloqueo de rama izquierda basal, son pocos los trabajos en 
que este trastorno de conducción ha resultado ser predictor de implante de 
marcapasos. Sólo Jilaihawi et al121 reportaron esta asociación en el análisis 
univariable, si bien sólo un paciente tenía un bloqueo de rama derecha basal 
en su estudio de 30 pacientes. En nuestra serie tan sólo un paciente con 
bloqueo de rama izquierda basal requirió implante de marcapasos definitivo. 
Sin embargo, en algunos estudios se ha demostrado que el desarrollo de un 
bloqueo de rama izquierda de nueva aparición tras el implante de la prótesis 
aórtica Corevalve se asoció a una mayor necesidad de implante de 
marcapasos en el seguimiento a corto plazo165.  
En otro trabajo publicado recientemente166, los autores seleccionaron a 
17 pacientes tratados con prótesis CoreValve con bloqueo de rama 
preexistente o adquirido tras el implante de la prótesis. A todos ellos se les 
implantó un marcapasos profiláctico y se les realizó monitorización cardiaca 
continua. En el 59% de los casos (10 pacientes) desarrollaron episodios de 
bloqueo auriculoventricular de alto grado, y en la mitad de ellos, éstos 
episodios se documentaron por primera vez, ya cuando habían sido dados de 
alta.  
Otros parámetros electrocardiográficos descritos como predictores 
independientes de la necesidad de marcapasos definitivo tras el implante de la 
prótesis Corevalve han sido: la desviación del eje a la izquierda103,121, y el BAV 
de primer grado preimplante103. En nuestra serie, estos datos no han podido 
ser corroborados.  
 
5.6.3. Profundidad del implante protésico en el tracto de salida como 
factor predictor de implante de marcapasos definitivo. 
 
En cuanto a la profundidad que alcanza la prótesis en el ventrículo 
izquierdo, numerosos estudios han marcado esta variable como predictora del 
desarrollo de trastornos severos de la conducción auriculoventricular con la 
consecuente necesidad de implante de marcapasos98,103,122,128,129,134,149, dato 
que hemos podido confirmar en nuestra serie.  
Discusión 
!
!
!
!
177!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
Piazza et al115 encontraron que la distancia media entre el borde 
proximal de la prótesis CoreValve y el borde inferior del seno no coronariano es 
significativamente menor en los pacientes a los que no se implantó 
marcapasos; existen en la literatura otros métodos, también angiográficos, para 
medir la profundidad protésica en el ventrículo izquierdo, como el propuesto por 
Kirsten, que realiza la medición entre el anillo aórtico nativo y el borde inferior 
de la estructura del stent valvulado (figura 58).  
Otros estudios han confirmado estos hallazgos, tanto con las prótesis 
percutáneas CoreValve98,103,122,129,134,135,149 como con la Edwards-Sapien167, de 
forma tal, que cuanto más profundo es el implante, mayor es la necesidad de 
marcapasos. 
Figura 58. A) Se muestra un ejemplo representativo de la medición de la distancia desde el 
borde inferior de la cúspide no coronariana a la porción más proximal (o ventricular) del stent 
valvulado. Tomado de Piazza et al115. B) En este gráfico se muestra otro tipo de medición 
angiográfica de la profundidad protésica en el ventrículo izquierdo, propuesta por Kirsten et 
al159, definida como la distancia entre el anillo de la válvula aortica nativa y el borde inferior de 
la estructura protésica.  
En nuestro estudio hemos podido objetivar esta asociación al analizar la 
profundidad protésica en relación con la válvula mitral (12.6 ± 4.0 mm vs. 10.5 
± 4.3 mm, p < 0.01); sin embargo, a diferencia del trabajo de Piazza115, no se 
ha tenido en cuenta la relación de la profundidad del stent valvulado con la 
cúspide no coronariana de la válvula aórtica nativa. En nuestra serie, en el 
!
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análisis de la profundidad hemos tenido en cuenta las cuatro medidas 
angiográficas descritas en la figura 23, con un método más parecido al 
propuesto por Kirsten et al159. Así, hubo una tendencia a mayor necesidad de 
marcapasos permanente cuando la prótesis implantada alcanzaba una posición 
más profunda en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en su relación con 
el septo interventricular (12.5 ± 4.0 mm vs. 10.8 ± 4.6 mm, p = 0.06), pero sin 
alcanzar la significación estadística.  
Esto puede tener su explicación si atendemos a la especial disposición 
del Haz de His en el septo interventricular, que lo traviesa en su porción 
membranosa tras atravesar el trígono fibroso derecho, y se divide en sus ramas 
derecha e izquierda. El origen de la rama izquierda se encuentra por debajo de 
la comisura situada entre los velos derecho y no coronariano de la válvula 
aórtica, en íntima relación con el velo anterior de la válvula mitral.   
De hecho, si atendemos a los primeros años en que nuestro grupo 
dispuso de esta técnica de tratamiento percutáneo de la prótesis aórtica, fue en 
los años 2008-2009 (50 primeros casos, periodo 1) cuando más implantes de 
marcapasos se indicaron; este hecho coincidió con un implante de la prótesis 
más profundo durante este periodo si lo comparamos con los años sucesivos 
(figura 44).  
Almería et al168 observaron en un estudio con ecocardiografía 
transesofágica que una penetración protésica en el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo > 12 mm y el contacto de la prótesis con el septo en más 
del 90% de la diástole se asocian con la aparición de nuevos trastornos de la 
conducción auriculoventricular.  
Parece necesario pues, la necesidad de nuevos dispositivos de 
liberación de la válvula CoreValve que permiten realizar implantes menos 
profundos en el tracto de salida del VI, y así disminuir la incidencia de nuevos 
trastornos de conducción intraventricular. De hecho, recientemente ha sido 
publicado que con el nuevo sistema de liberación de la prótesis Corevalve, 
Accutrack®, se induce una menor necesidad de implante de marcapasos que 
con el sistema tradicional de liberación169,170, e incluso ya ha sido reportado 
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como un predictor independiente de menor necesidad de estimulación cardiaca 
permanente por los grupos de Muñoz-García et al149 y Lenders et al160. 
 
5.6.4. Calcificación subvalvular como predictor de implante de 
marcapasos definitivo. 
 
Otro factor ampliamente estudiado como posible predictor de la 
necesidad de marcapasos permanente tras el implante de la prótesis aórtica 
percutánea, es la presencia de calcio a nivel de la válvula aórtica y su 
extensión a nivel subvalvular. La calcificación subvalvular aórtica y del anillo 
mitral es un proceso difuso en el que está próximo e incluso envuelto el sistema 
de conducción cardiaca; se preconiza que este calcio, al ser liberado y 
expandido el stent valvulado contra el septo interventricular, podría dañar el 
sistema de conducción a este nivel98. 
En nuestra serie hemos realizado un análisis cualitativo de la presencia 
de calcificación a nivel subvalvular, no encontrándose asociación 
estadísticamente significativa entre la presencia de calcio y la necesidad de 
estimulación cardiaca permanente. De tal forma que en los pacientes en los 
que existía calcio a nivel subvalvular la necesidad de marcapasos fue del 24%, 
frente a los que no tenían calcificación a este nivel, en los que la necesidad del 
marcapasos fue del 26,7%, p=0.05.  
También se ha analizado si la localización del calcio a nivel subvalvular 
estaba relacionada con la necesidad de marcapasos definitivo, pues a priori, 
pudiera parecer que una localización de la calcificación en su relación con el 
septo interventricular (figura 21 - B) pudiera ser más proclive a producir más 
trastornos de la conducción que si la calcificación subvalvular estaba más 
relacionada con la válvula mitral (figura 21 - A). En nuestro estudio no ha 
habido diferencias significativas en este análisis (12% vs. 12 %, p=0,32).  
Existen algunas publicaciones con datos contradictorios que estudian la 
presencia de calcificación subvalvular con la necesidad de marcapasos 
permanente, pero más que un análisis cualitativo como el que realizamos en 
nuestra serie, en los estudios de Latsios98 y Koos152 se hace un análisis 
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cuantitativo de la cantidad de calcificación mediante la escala de Agatston171 
realizada mediante TAC cardiaco, en la zona de liberación del dispositivo 
valvular percutáneo; esta zona está definida por Latsios98 como el área del 
anillo aórtico, las cúspides valvulares aórticas y el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (hasta su conexión con el velo anterior de la válvula mitral); a mayor 
calcificación en esta zona de liberación del dispositivo percutáneo, más 
necesidad de marcapasos. Curiosamente, incluso en la cirugía convencional 
sobre la válvula aórtica, la calcificación anular excesiva preexistente también 
conduce a un aumento de la implantación de marcapasos172. Sin embargo, esta 
misma relación fue estudiada por Koos152 en una serie de 80 pacientes tratados 
con prótesis aórtica Corevalve, no encontrándose asociación estadísticamente 
significativa entre la calcificación subvalvular y la necesidad de marcapasos 
permanente.  
En base a la calcificación subvalvular, recientemente ha publicado por 
Kirsten et al159 como nuevo predictor de necesidad de marcapasos definitivo la 
presencia de calcificación del anillo valvular mitral. Los autores entienden la 
calcificación anular mitral y aórtica como un difuso proceso en el que el sistema 
de conducción cardiaco está envuelto. Con el inflado del balón de la 
valvuloplasta aórtica o con la expansión del stent valvulado, dicha calcificación 
puede comprimir el calcio anular aórtico o mitral, pudiendo dañar por tanto, el 
sistema de conducción, con el que está íntimamente relacionado.  
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5.7. SIGNIFICADO CLÍNICO DE LAS ALTERACIONES DE LA 
CONDUCCIÓN QUE SE PRODUCEN TRAS EL IMPLANTE PERCUTÁNEO 
DE LA PRÓTESIS COREVALVE. 
 
Existe información escasa y contradictoria acerca de las consecuencias 
clínicas de los nuevos trastornos de la conducción que se producen tras el 
implante de una prótesis aórtica percutánea.  
5.7.1. Significado clínico de la aparición de bloqueo de rama izquierda. 
El bloqueo de rama izquierda de nueva aparición plantea la duda en la 
clínica diaria de si puede ser un factor de riesgo de mala evolución en 
pacientes que lo adquieren tras el implante de la prótesis Corevalve. Existen 
dos teorías de cómo el bloqueo de rama izuierda puede aumentar la mortalidad 
después del implante protésico: 1) como inductor de muerte súbita, por 
progresión al bloqueo auriculoventricular completo; 2) afectando negativamente 
a la función ventricular izquierda por contracción asincrónica del ventrículo 
izquierdo y empeorando la evolución de estos pacientes por desarrollo de 
insuficiencia cardiaca.  
Houthuizen et al173 estudiaron el impacto del bloqueo de rama izquierda 
inducido por el implante protésico en la mortalidad por cualquier causa durante 
el seguimiento en una cohorte de 679 pacientes, y encontraron una mortalidad 
por cualquier causa mayor entre los pacientes que sufrían un bloqueo de rama 
izquierda que en el resto, de forma similar a lo que ocurre tras una cirugía de 
sustitución valvular aórtica174, hallazgos muy similares a los descritos en una 
serire publicada recientemente por Shymik et al175. En otro estudio italiano 
publicado recientemente165 que incluye más de 1000 pacientes tratados con 
prótesis aórtica Corevalve, sin embargo, el desarrollo de un nuevo bloqueo de 
rama izquierda no se asoció en el seguimiento a muerte cardiovascular por 
cualquier causa o ingresos por insuficiencia cardiaca a los 30 días o un año; sin 
embargo, en el seguimiento a un año, sí que hubo más tasa de necesidad de 
marcapasos en el grupo con un bloqueo de rama izquierda adquirido. De Carlo 
et al103 y Franzoni et al176, estudiaron por separado la supervivencia al año en 
pacientes tratados con prótesis Corevalve en los pacientes que desarrollaron 
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un nuevo bloqueo de rama izquierda y los que no, concluyendo que no hubo 
más eventos en el grupo que desarrolló el trastorno de conducción definitivo al 
año de seguimiento. 
Estos datos están más en concordancia con los hallados en nuestra 
serie, puesto que tras un seguimiento medio de 25 ± 17 meses no se hallaron 
diferencias significativas en términos de mortalidad por cualquier causa para 
los pacientes que quedaron con bloqueo de rama izquierda (figura 47). 
Tampoco los pacientes que quedaron con bloqueo de rama izquierda definitivo 
tras el implante de la prótesis Corevalve presentaron mayor tasa de 
rehospitalización por insuficiencia cardiaca (19.9% vs. 15%, p=0.414) ni 
requirieron con más frecuencia del implante definitivo de marcapasos en el 
seguimiento (10.1% vs. 13.1%, p =0.936). 
 
5.7.2. Significado clínico del implante de un marcapasos definitivo. 
Por otro lado, la necesidad de estimulación cardiaca permanente puede 
inducir disfunción ventricular izquierda y provocar insuficiencia cardiaca 
izquierda con afectación del pronóstico vital de estos pacientes. Buellesfeld et 
al177 analizaron el posible impacto del implante de un marcapasos en la 
evolución clínica de una serie de 353 pacientes a los que se realizó un implante 
de prótesis aórtica percutánea (219 Corevalve, 34 Edwards-Sapiens), y 
compararon la evolución de 3 grupos: los que requirieron un marcapasos tras el 
implante, aquellos sin marcapasos y los que tenían marcapasos antes del 
implante protésico. Al cabo de 12 meses de seguimiento, la mortalidad era 
igual en los 3 grupos. Estos datos van en la línea de lo publicado por De Carlo 
et al103, que estudió la supervivencia al año en un grupo de 275 pacientes 
tratados con prótesis Corevalve en los pacientes que requirieron marcapasos y 
los que no lo necesitaron, concluyendo que no hubo más eventos en el grupo 
de estimulación cardiaca permanente al año de seguimiento. Por el contrario, 
en nuestro estudio, para un seguimiento a medio plazo de 36 meses sí que 
encontramos diferencias significativas en cuanto a la mortalidad global, 
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disminuyendo la supervivencia de los pacientes que acabaron precisando un 
marcapasos definitivo; sin embargo, si dejamos evolucionar los dos grupos de 
pacientes (con y sin marcapasos definitivo) las curvas de supervivencia se 
igualan a los 4-5 años de seguimiento, pudiendo ser esto lógico si atendemos a 
la mortalidad natural que pueden presentar estos pacientes de edad avanzada 
(figura 44), en consonancia a lo hallado por Biner et al178.  
 
5.7.3. Significado clínico del bloqueo de rama izquierda y estimulación 
cardiaca permanente en pacientes con disfunción ventricular 
izquierda. 
La estimulación cardiaca permanente puede suponer una contracción 
asíncrona del ventrículo izquierdo similar a la que puede producir un bloqueo 
de rama izquierda, similar a lo hallado en por Tzikas et al97 en un estudio en el 
que se comparó la evolución de la fracción de eyección en un grupo de 27 
pacientes tratados con prótesis aórtica Corevavle. En los pacientes en que se 
desarrollaron alteraciones significativas de la conducción cardiaca (necesidad 
de marcapasos o bloqueo de rama izquierda inducido) la fracción de eyección 
empeoró significativamente (47 ± 12 % vs. 44 ± 10 %) con respecto a los que 
no desarrollaron alteraciones de la conducción cardiaca, que no sólo no 
empeoró sino que mejoró (49 ± 12 % vs. 54 ± 12 %). En nuestra serie 
comparamos la supervivencia en el grupo de pacientes con bloqueo de rama 
izquierda definitivo o estimulación cardiaca permanente por marcapasos 
definitivo en pacientes con disfunción ventricular frente a los que no tenían 
ninguno de estos trastornos de la conducción, no evidenciándose diferencias 
significativas entre los dos grupos de comparación (figura 51).  
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 
La necesidad de marcapasos definitivo tras el implante de una válvula 
aórtica percutánea CoreValve se produce hasta en una cuarta parte de los 
pacientes. En la mayoría de las ocasiones, la necesidad de estimulación 
cardiaca permanente acontece en las primeras 72 horas tras el implante 
protésico, si bien un porcentaje no despreciable puede acabar necesitando un 
marcapasos definitivo en la evolución. 
 
Objetivos secundarios 
 
1. El implante de una prótesis aórtica Corevalve tiene una alta incidencia 
de alteraciones de la conducción tanto auriculoventricular como 
intraventricular. El trastorno de la conducción que se produce con más 
frecuencia es el bloqueo de rama izquierda, seguido del bloqueo 
auriculoventricular completo. Se produce un alargamiento significativo 
tanto del intervalo PR como del QRS tras el implante protésico. 
 
2. El implante de la prótesis aórtica Corevalve, además de producir una 
alteración de la conducción intraventricular por lesión del Haz de His y 
sus ramas, puede alterar la conducción auriculoventricular a nivel del 
nodo AV compacto, puesto de manifiesto tanto por un alargamiento 
significativo tanto del intervalo HV como del intervalo AH, 
respectivamente.  
 
3. El bloqueo auriculoventricular completo fue la indicación más frecuente 
de estimulación cardiaca permanente en la práctica totalidad de los 
pacientes sometidos al implante de una prótesis aórtica Corevalve. Una 
pequeña proporción de marcapasos definitivos se indicaron en pacientes 
sintomáticos que presentaban trastornos severos de la conducción tras 
el implante protésico.  
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4. La necesidad de estimulación cardiaca permantente podría ser previsible 
en base a datos clínicos del paciente (varones, con antecedentes de 
síncope) y del electrocardiograma previo a la implantación (presencia de 
bloqueo de rama derecha basal). También debe intentarse un implante 
poco profundo del stent valvulado en el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo. En nuestro estudio, el análisis de los intervalos AH y HV no 
aportó datos relevantes que pudieran predecir la necesidad o no de 
implantar un marcapasos definitivo, ya que ambos intervalos se 
alargaron en la mayor parte de los enfermos estudiados, precisaran o no 
un marcapasos.    
 
5. El bloqueo de rama izquierda inducido tras el implante de una prótesis 
aórtica Corevalve no tiene significado pronóstico a medio y largo plazo 
en la mortalidad de estos pacientes, si bien, la necesidad de 
estimulación cardiaca permanente podría producir una merma en la 
supervivencia a medio plazo. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 
!
!
!
!
191!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
1.  Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Antunes MJ, Barón-Esquivias G, Baumgartner H, et 
al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). The Joint 
Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). 
Eur Heart J. 2012; 33:2451–96. 
2.  Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, Butchart E, Dion R, Filippatos G, et al. Guía de 
práctica clínica sobre el tratamiento de las valvulopatías. Rev Esp Cardiol. 
2007;60:625.e1-e50.  
3.  Rheumatic fever and rheumatic heart disease. World Health Organization technical 
report series. 2004;923:1-122. 
4.  Soler-Soler J, Galve E. Worldwide perspective of valve disease. Heart. 2000;83:721-5. 
5.  Iung B, Baron G, Butchart EG, Delahaye F, Gohlke-Bärwolf C, Levang OW, et al. A 
prospective survey of patients with valvular heart disease in Europe: The Euro Heart 
Survey on Valvular Heart Disease. Eur Heart J. 2003;24:1231-43. 
6.  Otto CM, Burwash IG, Legget ME, Munt BI, Fujioka M, Healy NL, et al. Prospective 
study of asymptomatic valvular aortic stenosis. Clinical, echocardiographic, and exercise 
predictors of outcome. Circulation. 1997;95:2262-70. 
7.  Rosenhek R, Binder T, Porenta G, Lang I, Christ G, Schemper M, et al. Predictors of 
outcome in severe, asymptomatic aortic stenosis. N Engl J Med. 2000;343:611-7. 
8.  Pellikka PA, Sarano ME, Nishimura RA, Malouf JF, Bailey KR, Scott CG, et al. Outcome 
of 622 adults with asymptomatic, hemodynamically significant aortic stenosis during 
prolonged follow-up. Circulation. 2005;111:3290-5. 
9.  Das P, Rimington H, Chambers J. Exercise testing to stratify risk in aortic stenosis. Eur 
Heart J. 2005;26:1309–13. 
10.  Amato MC, Moffa PJ, Werner KE, Ramires JA. Treatment decision in asymptomatic 
aortic valve stenosis: role of exercise testing. Heart. 2001;86:381–6. 
11.  Rosenhek R, Zilberszac R, Schemper M, Czerny M, Mundigler G, Graf S, et al. Natural 
history of very severe aortic stenosis. Circulation. 2010;121:151–6.  
12.  Kvidal P, Bergström R, Hörte LG, Ståhle E. Observed and relative survival after aortic 
valve replacement. J Am Coll Cardiol. 2000;35:747–56. 
13.  Horstkotte D, Loogen F. The natural history of aortic valve stenosis. Eur Heart J. 1988;9 
Suppl E:57–64. 
14.  O’Brien KD, Probstfield JL, Caulfield MT, Nasir K, Takasu J, Shavelle DM, et al. 
Angiotensin-converting enzyme inhibitors and change in aortic valve calcium. Arch Intern 
Med. 2005; 165:858–62.  
15.  Bellamy MF, Pellikka PA, Klarich KW, Tajik AJ, Enriquez-Sarano M. Association of 
cholesterol levels, hydroxymethylglutaryl coenzyme-A reductase inhibitor treatment, and 
progression of aortic stenosis in the community. J Am Coll Cardiol. 2002;40:1723–30. 
Bibliografía 
!
!
!
!
192!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
16.  Rosenhek R, Rader F, Loho N, Gabriel H, Heger M, Klaar U, et al. Statins but not 
angiotensin-converting enzyme inhibitors delay progression of aortic stenosis. 
Circulation. 2004;110:1291–5.  
17.  Cowell SJ, Newby DE, Prescott RJ, Bloomfield P, Reid J, Northridge DB, et al. A 
randomized trial of intensive lipid-lowering therapy in calcific aortic stenosis. N Engl J 
Med. 2005;352:2389–97.  
18.  Leon MB, Smith CR, Mack M, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, et al. Transcatheter 
Aortic-Valve Implantation for Aortic Stenosis in Patients Who Cannot Undergo Surgery. 
N Eng J Med 2010;363:1597-607. 
19.  Agnihotri A, 2012 ACCF / AATS / SCAI / STS expert consensus document on 
transcatheter aortic valve replacement!: Executive summary. J Thorac Cardiovasc Surg; 
2012;144:534–7.  
20.  Monin J-L, Quéré J-P, Monchi M, Petit H, Baleynaud S, Chauvel C, et al. Low-gradient 
aortic stenosis: operative risk stratification and predictors for long-term outcome: a 
multicenter study using dobutamine stress hemodynamics. Circulation. 2003;108:319–
24. 
21.  Tribouilloy C, Lévy F, Rusinaru D, Guéret P, Petit-Eisenmann H, Baleynaud S, et al. 
Outcome after aortic valve replacement for low-flow/low-gradient aortic stenosis without 
contractile reserve on dobutamine stress echocardiography. J Am Coll Cardiol. 
2009;53:1865–73. 
22.  Levy F, Laurent M, Monin JL, Maillet JM, Pasquet A, Le Tourneau T, et al. Aortic valve 
replacement for low-flow/low-gradient aortic stenosis operative risk stratification and 
long-term outcome: a European multicenter study. J Am Coll Cardiol. 2008;51:1466–72. 
23.  Jander N, Minners J, Holme I, Gerdts E, Boman K, Brudi P, et al. Outcome of patients 
with low-gradient “severe” aortic stenosis and preserved ejection fraction. Circulation. 
2011;123:887–95. 
24.  Mohty D, Magne J, Deltreuil M, Aboyans V, Echahidi N, Cassat C, et al. Outcome and 
impact of surgery in paradoxical low-flow, low-gradient severe aortic stenosis and 
preserved left ventricular ejection fraction: a cardiac catheterization study. Circulation. 
2013;128(11 Suppl 1):S235–42.  
25.  Vinco G, Bergamini C, Pighi M, Golia G, Vassanelli C, Biancari F. Meta-analysis of the 
outcome of patients with low gradient severe aortic stenosis and preserved left 
ventricular ejection fraction. Int J Cardiol. 2013;168:5076–8.  
26.  Ozkan A, Hachamovitch R, Kapadia SR, Tuzcu EM, Marwick TH. Impact of aortic valve 
replacement on outcome of symptomatic patients with severe aortic stenosis with low 
gradient and preserved left ventricular ejection fraction. Circulation. 2013;128:622–31. 
27.  Brown ML, Pellikka PA, Schaff H V, Scott CG, Mullany CJ, Sundt TM, et al. The benefits 
of early valve replacement in asymptomatic patients with severe aortic stenosis. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2008;135:308–15.  
28.  Kang D-H, Park S-J, Rim JH, Yun S-C, Kim D-H, Song J-M, et al. Early surgery versus 
conventional treatment in asymptomatic very severe aortic stenosis. Circulation. 
2010:1502–9.  
Bibliografía 
!
!
!
!
193!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
29.  Picano E, Pibarot P, Lancellotti P, Monin JL, Bonow RO. The emerging role of exercise 
testing and stress echocardiography in valvular heart disease. J Am Coll Cardiol. 2009 
;54:2251–60. 
30.  Rafique AM, Biner S, Ray I, Forrester JS, Tolstrup K, Siegel RJ. Meta-analysis of 
prognostic value of stress testing in patients with asymptomatic severe aortic stenosis. 
Am J Cardiol. 2009; 104:972–7. 
31.  Lancellotti P, Moonen M, Magne J, O’Connor K, Cosyns B, Attena E, et al. Prognostic 
effect of long-axis left ventricular dysfunction and B-type natriuretic peptide levels in 
asymptomatic aortic stenosis. Am J Cardiol. 2010;105:383–8.  
32.  Monin J-L, Lancellotti P, Monchi M, Lim P, Weiss E, Piérard L, et al. Risk score for 
predicting outcome in patients with asymptomatic aortic stenosis. Circulation. 
2009;120:69–75. 
33.  Maréchaux S, Hachicha Z, Bellouin A, Dumesnil JG, Meimoun P, Pasquet A, et al. 
Usefulness of exercise-stress echocardiography for risk stratification of true 
asymptomatic patients with aortic valve stenosis. Eur Heart J. 2010 Jun [cited 
2014;31:1390–7. 
34.  Cioffi G, Faggiano P, Vizzardi E, Tarantini L, Cramariuc D, Gerdts E, et al. Prognostic 
effect of inappropriately high left ventricular mass in asymptomatic severe aortic 
stenosis. Heart. 2011;97:301–7.  
35.  Goodney PP, O’Connor GT, Wennberg DE, Birkmeyer JD. Do hospitals with low 
mortality rates in coronary artery bypass also perform well in valve replacement? Ann 
Thorac Surg. 2003;76:1131–6; discussion 1136–7. 
36.  Rankin JS, Hammill BG, Ferguson TB, Glower DD, O’Brien SM, DeLong ER, et al. 
Determinants of operative mortality in valvular heart surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 
2006;131:547–57.  
37.  Biancari F, Martin M, Bordin G, Vettore E, Vinco G, Anttila V, et al. Basic Data From 176 
Studies on the Immediate Outcome After Aortic Valve Replacement With or Without 
Coronary Artery Bypass Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2014; 28:1251-6.  
38.  Kleinman LH, Wechsler AS. Pressure-flow characteristics of the coronary collateral 
circulation during cardiopulmonary bypass. Effects of ventricualr fibrillation. Circulation. 
1978;58:233–9.  
39.  Kleinman LH, Yarbrough JW, Symmonds JB, Wechsler AS. Pressure-flow 
characteristics of the coronary collateral circulation during cardiopulmonary bypass. 
Effects of hemodilution. J Thorac Cardiovasc Surg. 1978;75:17–27.  
40.  Blauth CI, Arnold J V, Schulenberg WE, McCartney AC, Taylor KM. Cerebral 
microembolism during cardiopulmonary bypass. Retinal microvascular studies in vivo 
with fluorescein angiography. J Thorac Cardiovasc Surg. 1988;95:668–76.  
41.  Mehlhorn U, Allen SJ, Adams DL, Davis KL, Gogola GR, de Vivie ER, et al. 
Normothermic continuous antegrade blood cardioplegia does not prevent myocardial 
edema and cardiac dysfunction. Circulation. 1995;92:1940–6.  
42.  Nesher N, Alghamdi AA, Singh SK, Sever JY, Christakis GT, Goldman BS, et al. 
Troponin after cardiac surgery: a predictor or a phenomenon? Ann Thorac Surg. 
2008;85:1348–54.  
Bibliografía 
!
!
!
!
194!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
43.  Hamm CW, Möllmann H, Holzhey D, Beckmann A, Veit C, Figulla H-R, et al. The 
German Aortic Valve Registry (GARY): in-hospital outcome. Eur Heart J. 2014;35:1588-
1598. 
44.  Brown JM, O’Brien SM, Wu C, Sikora JAH, Griffith BP, Gammie JS. Isolated aortic valve 
replacement in North America comprising 108,687 patients in 10 years: changes in risks, 
valve types, and outcomes in the Society of Thoracic Surgeons National Database. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2009;137:82–90.  
45.  Waksman R, Minha S. Stroke after Aortic Valve Replacement: The Known and 
Unknown. Circulation. 2014; 129:2245-7. 
46.  Messé SR, Acker MA, Kasner SE, Fanning M, Giovannetti T, Ratcliffe SJ, et al. Stroke 
after Aortic Valve Surgery: Results from a Prospective Cohort. Circulation. 2014; 
129:2253-61. 
47.  Boldt J, Brenner T, Lehmann A, Suttner SW, Kumle B, Isgro F. Is kidney function altered 
by the duration of cardiopulmonary bypass? Ann Thorac Surg. 2003;75:906–12.  
48.  Chertow GM, Levy EM, Hammermeister KE, Grover F, Daley J. Independent association 
between acute renal failure and mortality following cardiac surgery. Am J Med. 
1998;104:343–8. 
49.  Karkouti K, Cohen MM, McCluskey SA, Sher GD. A multivariable model for predicting 
the need for blood transfusion in patients undergoing first-time elective coronary bypass 
graft surgery. Transfusion. 2001;41:1193–203.  
50.  Kuduvalli M, Oo AY, Newall N, Grayson AD, Jackson M, Desmond MJ, et al. Effect of 
peri-operative red blood cell transfusion on 30-day and 1-year mortality following 
coronary artery bypass surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2005;27:592–8.  
51.  Nashef SAM, Roques F, Hammill BG, Peterson ED, Michel P, Grover FL, et al. 
Validation of European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) in 
North American cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2002;22:101–5.  
52.  Di Dedda U, Pelissero G, Agnelli B, De Vincentiis C, Castelvecchio S, Ranucci M. 
Accuracy, calibration and clinical performance of the new EuroSCORE II risk 
stratification system. Eur J Cardiothorac Surg. 2013;43:27–32.  
53.  Edwards FH, Grover FL, Shroyer AL, Schwartz M, Bero J. The Society of Thoracic 
Surgeons National Cardiac Surgery Database: current risk assessment. Ann Thorac 
Surg. 1997;63:903–8.  
54.  Ambler G, Omar RZ, Royston P, Kinsman R, Keogh BE, Taylor KM. Generic, simple risk 
stratification model for heart valve surgery. Circulation. 2005;112:224–31. 
55.  Kalavrouziotis D, Li D, Buth KJ, Légaré J-F. The European System for Cardiac Operative 
Risk Evaluation (EuroSCORE) is not appropriate for withholding surgery in high-risk 
patients with aortic stenosis: a retrospective cohort study. J Cardiothorac Surg. 
2009;4:32.  
56.  Vanhuyse F, Maureira P, Folliguet T, Villemot JP. Predictive value of five risk scores to 
predict outcomes after aortic valve replacement in octogenarians. J Heart Valve Dis. 
2013;22:517–23.  
Bibliografía 
!
!
!
!
195!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
57.  Laurent M, Fournet M, Feit B, Oger E, Donal E, Thébault C, et al. Simple bedside clinical 
evaluation versus established scores in the estimation of operative risk in valve 
replacement for severe aortic stenosis. Arch Cardiovasc Dis. 2013;106:651–60.  
58.  Asimakopoulos G, Edwards MB, Taylor KM. Aortic valve replacement in patients 80 
years of age and older: survival and cause of death based on 1100 cases: collective 
results from the UK Heart Valve Registry. Circulation. 1997;96:3403–8. 
59.  George I, Yerebakan H, Kalesan B, Nazif T, Kodali S, Smith CR, et al. Age alone should 
not preclude surgery: Contemporary outcomes after aortic valve replacement in 
nonagenarians. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014; 148:1360-1369.  
60.  De Vincentiis C, Kunkl AB, Trimarchi S, Gagliardotto P, Frigiola A, Menicanti L, et al. 
Aortic valve replacement in octogenarians: is biologic valve the unique solution? Ann 
Thorac Surg. 2008;85:1296–301.  
61.  Gulbins H, Malkoc A, Ennker J. Combined cardiac surgical procedures in octogenarians: 
operative outcome. Clin Res Caridiol. 2008;97:176–80.  
62.  Melby SJ, Zierer A, Kaiser SP, Guthrie TJ, Keune JD, Schuessler RB, et al. Aortic valve 
replacement in octogenarians: risk factors for early and late mortality. Ann Thorac Surg. 
2007;83:1651–6; discussion 1656–7. 
63.  Subramanian H, Kunadian B, Dunning J. Is it ever worth contemplating an aortic valve 
replacement on patients with low gradient severe aortic stenosis but poor left ventricular 
function with no contractile reserve? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2008;7:301–5.  
64.  Calvo D, Lozano I, Llosa JC, Lee D-H, Martín M, Avanzas P, et al. Aortic valve 
replacement in octogenarians with severe aortic stenosis. Experience in a series of 
consecutive patients at a single center. Rev Esp Cardiol. 2007;60:720–6.  
65.  Subramanian H, Kunadian B, Dunning J. Is it ever worth contemplating an aortic valve 
replacement on patients with low gradient severe aortic stenosis but poor left ventricular 
function with no contractile reserve? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2008;7:301–5.  
66.  Quere J-P, Monin J-L, Levy F, Petit H, Baleynaud S, Chauvel C, et al. Influence of 
preoperative left ventricular contractile reserve on postoperative ejection fraction in low-
gradient aortic stenosis. Circulation. 2006;113:1738–44. 
67.  Sharony R, Grossi EA, Saunders PC, Schwartz CF, Ciuffo GB, Baumann FG, et al. 
Aortic valve replacement in patients with impaired ventricular function. Ann Thorac Surg. 
2003;75:1808–14.  
68.  Tarantini G, Buja P, Scognamiglio R, Razzolini R, Gerosa G, Isabella G, et al. Aortic 
valve replacement in severe aortic stenosis with left ventricular dysfunction: 
determinants of cardiac mortality and ventricular function recovery. Eur J Cardiothorac 
Surg. 2003;24:879–85. 
69.  Cribier A, Savin T, Saoudi N, Rocha P, Berland J, Letac B. Percutaneous transluminal 
valvuloplasty of acquired aortic stenosis in elderly patients: an alternative to valve 
replacement? Lancet. 1986;1:63–7.  
70.  Percutaneous balloon aortic valvuloplasty. Acute and 30-day follow-up results in 674 
patients from the NHLBI Balloon Valvuloplasty Registry. Circulation. 1991 84:2383–97.  
Bibliografía 
!
!
!
!
196!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
71.  Otto CM, Mickel MC, Kennedy JW, Alderman EL, Bashore TM, Block PC, et al. Three-
year outcome after balloon aortic valvuloplasty. Insights into prognosis of valvular aortic 
stenosis. Circulation. 1994;89:642–50.  
72.  Cribier A, Eltchaninoff H, Bash A, Borenstein N, Tron C, Bauer F, et al. Percutaneous 
transcatheter implantation of an aortic valve prosthesis for calcific aortic stenosis: first 
human case description. Circulation. 2002;106:3006–8. 
73. Pan M, Suárez de Lezo J. Nueva generación de válvulas percutáneas. ¿Podrían 
ampliarse las indicaciones de la técnica?. Rev Esp Cardiol. 2014;67(11):878-880. 
74.  García E, Unzué L, García E, Solís J, Teijeiro R, Tarancón B. Experiencia inicial con la 
válvula aórtica percutánea de muy bajo perfil SAPIEN 3. Rev Esp Cardiol. 2014;67:953–
4. 
75. Larman M, Telleria M, Lasa G, Sanmartin JC, Gaviria K. Implante transcatéter de la 
válvula aoórtica LotusTM: serie inicial de 5 casos. Rev Esp Cardiol. 2014;67:954–6.  
76.  Hernández-Antolín RA, Salido L, González A, Samaranch N, Palomera A, Zamorano JL. 
Experiencia inicial en España con la prótesis aórtica percutánea DirectFlow. Rev Esp 
Cardiol. 2014;67:956-958. 
77.  Piazza N, Grube E, Gerckens U, den Heijer P, Linke A, Luha O, et al. Procedural and 
30-day outcomes following transcatheter aortic valve implantation using the third 
generation (18 Fr) corevalve revalving system: results from the multicentre, expanded 
evaluation registry 1-year following CE mark approval. EuroIntervention. 2008;4:242–9.  
78.  Rodés-Cabau J, Webb JG, Cheung A, Ye J, Dumont E, Feindel CM, et al. Transcatheter 
aortic valve implantation for the treatment of severe symptomatic aortic stenosis in 
patients at very high or prohibitive surgical risk: acute and late outcomes of the 
multicenter Canadian experience. J Am Coll Cardiol. 2010;55:1080–90.  
79.  Avanzas P, Muñoz-García AJ, Segura J, Pan M, Alonso-Briales JH, Lozano I, et al. 
Percutaneous implantation of the CoreValve self-expanding aortic valve prosthesis in 
patients with severe aortic stenosis: early experience in Spain. Rev Espal Cardiol. 
2010;63:141–8. 
80.  Thomas M, Schymik G, Walther T, Himbert D, Lefèvre T, Treede H, et al. Thirty-day 
results of the SAPIEN aortic Bioprosthesis European Outcome (SOURCE) Registry: A 
European registry of transcatheter aortic valve implantation using the Edwards SAPIEN 
valve. Circulation. 2010;122:62–9.  
81.  Thomas M, Schymik G, Walther T, Himbert D, Lefèvre T, Treede H, et al. One-year 
outcomes of cohort 1 in the Edwards SAPIEN Aortic Bioprosthesis European Outcome 
(SOURCE) registry: the European registry of transcatheter aortic valve implantation 
using the Edwards SAPIEN valve. Circulation. 2011;124:425–33.  
82.  Zahn R, Gerckens U, Grube E, Linke A, Sievert H, Eggebrecht H, et al. Transcatheter 
aortic valve implantation: first results from a multi-centre real-world registry. Eur Heart J. 
2011;32:198–204.  
83.  Tamburino C, Capodanno D, Ramondo A, Petronio AS, Ettori F, Santoro G, et al. 
Incidence and predictors of early and late mortality after transcatheter aortic valve 
implantation in 663 patients with severe aortic stenosis. Circulation. 2011;123:299–308.  
Bibliografía 
!
!
!
!
197!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
84.  Bosmans JM, Kefer J, De Bruyne B, Herijgers P, Dubois C, Legrand V, et al. Procedural, 
30-day and one year outcome following CoreValve or Edwards transcatheter aortic valve 
implantation: results of the Belgian national registry. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 
2011;12:762–7.  
85.  Eltchaninoff H, Prat A, Gilard M, Leguerrier A, Blanchard D, Fournial G, et al. 
Transcatheter aortic valve implantation: early results of the FRANCE (FRench Aortic 
National CoreValve and Edwards) registry. Eur Heart J. 2011;32:191–7.  
86.  Moat NE, Ludman P, de Belder MA, Bridgewater B, Cunningham AD, Young CP, et al. 
Long-term outcomes after transcatheter aortic valve implantation in high-risk patients 
with severe aortic stenosis: the U.K. TAVI (United Kingdom Transcatheter Aortic Valve 
Implantation) Registry. J Am Coll Cardiol. 2011;58:2130–8.  
87.  Webb JG, Pasupati S, Humphries K, Thompson C, Altwegg L, Moss R, et al. 
Percutaneous transarterial aortic valve replacement in selected high-risk patients with 
aortic stenosis. Circulation. 2007;116:755–63.  
88.  Lichtenstein S V, Cheung A, Ye J, Thompson CR, Carere RG, Pasupati S, et al. 
Transapical transcatheter aortic valve implantation in humans: initial clinical experience. 
Circulation. 2006;114:591–6.  
89.  Walther T, Falk V, Borger MA, Dewey T, Wimmer-Greinecker G, Schuler G, et al. 
Minimally invasive transapical beating heart aortic valve implantation--proof of concept. 
Eur J Cardiothorac Surg. 2007;31:9–15. 
90.  Webb JG, Altwegg L, Boone RH, Cheung A, Ye J, Lichtenstein S, et al. Transcatheter 
aortic valve implantation: impact on clinical and valve-related outcomes. Circulation. 
2009;119:3009–16.  
91.  Smith CR, Leon MB, Mack MJ, Miller DC, Moses JW, Svensson L, et al. Transcatheter 
versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients. N Engl J Med. 2011; 
364:2187-98.  
92.  Kodali SK, Williams MR, Smith CR, Svensson LG, Webb JG, Makkar RR, et al. Two-
year outcomes after transcatheter or surgical aortic-valve replacement. N Engl J Med. 
2012;366:1686–95.  
93.  Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, Yakubov SJ, Coselli JS, Deeb GM, et al. 
Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding prosthesis. N Engl J Med. 
2014; 370:1790-8. 
94. Abdel-Wahab M, Mehilli J, Frerker C, Neumann FJ, Kurz T, Tokq R, et al. Comparison of 
balloon-expandable vs self-expandable valves in patients undergoing trnascatheter 
aortic valve replacemtn: the CHOICE randomized clinical trial. JAMA. 2014; 311:1503-
14. 
95.  Kappetein AP, Head SJ, Généreux P, Piazza N, Van Mieghem NM, Blackstone EH, et 
al. Updated standardized endopoint definitions for trnascatheter aortic valve 
implantation: the Valve Academic Research Consortium-2 consensus document. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2013; 145:6-23.  
96. Sabaté M, Cánovas S, García E, Hernández Antolín R, Maroto L, Hernández JM, et al. 
In-hospital and Mid-term Predictors of Mortality After Transcatheter Aortic Valve 
Implantation: Data From the TAVI National Registry 2010-2011. Rev Esp Cardiol. 
2013;66:949–58. 
Bibliografía 
!
!
!
!
198!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
97. Tzikas A, van Dalen BM, Van Mieghem NM, Gutierrez-Chico J-L, Nuis R-J, Kauer F, et 
al. Frequency of conduction abnormalities after transcatheter aortic valve implantation 
with the Medtronic-CoreValve and the effect on left ventricular ejection fraction. Am J 
Cardiol. 2011;107:285–9. 
98. Latsios G, Gerckens U, Buellesfeld L, Mueller R, John D, Yuecel S, et al. “Device 
landing zone” calcification, assessed by MSCT, as a predictive factor for pacemaker 
implantation after TAVI. Catheter Cardiovasc Interv. 2010;76:431–9. 
99. Godin M, Eltchaninoff H, Furuta A, Tron C, Anselme F, Bejar K, et al. Frecuency of 
conduction disturbances after transcatheter implantation of an Edwards Sapien Aortic 
Valve Prosthesis. Am J Cardiol. 2010; 106:707-12. 
100. Godino C, Maisano F, Montorfano M, Latib A, Chieffo A, Michev I, et al. Outcomes after 
transcatheter aortic valve implantation with both Edwards-SAPIEN and CoreValve 
devices in a single center: the Milan experience. JACC Cardiovasc interv. 2010; 3:1110-
21. 
101. Laynez A, Ben-Dor I, Barbash IM, Hauville C, Sardi G, Maluenda G, et al. Frequency of 
conduction disturbances after Edwards SAPIEN percutaneous valve implantation. Am J 
Cardiol. 2012; 110:164-8. 
102. Gutiérrez M, Rodés-Cabau J, Bagur R, Doyle D, DeLarochelliére R, Bergeron S, et al. 
Electrocardiographic changes and clinical outcomes after transapical aortic valve 
implantation. Am Heart J. 2009; 158:302-8. 
103. De Carlo M, Giannini C, Bedogni F, Klugmann S, Brambilla N, De Marco F, et al. Safety 
of a conservative strategy of permanent pacemaker implantation after transcatheter 
aortic CoreValve implantation. Am Heart J. 2012;163:492–9.  
104. Baan J, Yong ZY, Koch KT, Henriques JPS, Bouma BJ, Vis MM, et al. Factors 
associated with cardiac conduction disorders and permanent pacemaker implantation 
after percutaneous aortic valve implantation with the CoreValve prosthesis. Am Heart J. 
2010;159:497–503.  
105.  Rubín JM, Avanzas P, del Valle R, Renilla A, Ríos E, Calvo D, et al. Atrioventricular 
conduction disturbance characterization in transcatheter aortic valve implantation with 
the CoreValve prosthesis. Circulation Cardiovasc Interv. 2011;4:280–6. 
106. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P, Boriani G, Breithardt OA, et 
al. 2013 ESC guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the 
task force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of 
Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm 
Association (EHRA). Eur Heart J. 2013;34:2281–329. 
107. Scheinman MM, Peters RW, Suavé MJ, Desai J, Abbott JA, Cogan J, et al. Value of the 
H-Q interval in patients with bundle branch block and the role of prophylactic permanent 
pacing. Am J Cardiol. 1982;50:1316–22. 
108.  Moya A, García-Civera R, Croci F, Menozzi C, Brugada J, Ammirati F, et al. Diagnosis, 
management, and outcomes of patients with syncope and bundle branch block. Eur 
Heart J. 2011;32:1535–41.  
109. Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers JB, Evangelista A, Griffin BP, et al. 
Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for 
clinical practice. Eur J Echocardiogr. 2009;10:1-25. 
Bibliografía 
!
!
!
!
199!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
110. Holmes DR Jr, Mack MJ, Kaul S, Agnihotri A, Alexander KP, Bailey SR, et al. 2012 
ACCF / AATS / SCAI / STS expert consensus document on transcatheter aortic valve 
replacement. Ann Thorac Surg. 2012; 93:1340-95. 
111. Zamorano JL, Badano LP, Bruce C, Chan KL, Gonçalves A, Hahn RT, et al. EAE/ASE 
recommendations for the use of echocardiography in new transcatheter interventions for 
valvular heart disease. Eur Heart J. 2011; 32:2189-214. 
112. Mesa D, Suárez de Lezo J, Alvarez-Osorio MP, Ruiz M, Delgado M, León MC, et al. 
Measurement of aortic valve annulus using different cardiac imaging techniques in 
transcatheter aortic valve implantation: agreement with finally implanted prosthesis size. 
Echocardiography. 2011; 28:388-96. 
113. Messika-Zeitoun D, Serfaty JM, Brochet E, Ducrocq G, Lepage L, Detaint D, et al. 
Multimodal assessment of the aortic annulus diameter: implications for transcatheter 
aortic valve implantation. J Am Coll Cardiol. 2010; 55:186-94. 
114. Surawicz B, Childers R, Deal BJ, Gettes LS, Bailey JJ, Gorgels A, et al. AHA/ACCF/HRS 
recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: 
part III: intraventricular conduction disturbances: a scientific statement from the 
American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee. 
Circulation. 2009; 119:e235-40. 
115. Piazza N, Onuma Y, Jesserun E, Kint PP, Maugenest A-M, Anderson RH, et al. Early 
and persistent intraventricular conduction abnormalities and requirements for 
pacemaking after percutaneous replacement of the aortic valve. JACC Cardiovasc 
Interv. 2008;1:310–6. 
116.  Mautner RK, Phillips JH. Atrioventricular and intraventricular conduction disturbances in 
aortic valvular disease. South Med J; 1980;73:572–8, 581. 
117.  Dhingra RC, Amat-y-Leon F, Pietras RJ, Wyndham C, Deedwania PC, Wu D, et al. Sites 
of conduction disease in aortic stenosis: significance of valve gradient and calcification. 
Ann Intern Med. 1977;87:275–80.  
118.  MacMillan RM, Demorizi NM, Gessman LJ, Maranhao V. Correlates of prolonged HV 
conduction in aortic stenosis. Am Heart J. 1985;110:56–60.  
119. Sinhal A, Altweqq L, Pasupati S, Humphies KH, Allard M, Martin P, et al. Atrioventricular 
block after transcatheter balloon expandable aortic valve implantation. JACC Cardiovasc 
Interv. 2009; 1:305-9. 
120. Calvi V, Puzzangara, Prutti GP, Conti S, Di Grazia A, Usia GP,  et al. Early conduction 
disorders following percutaneous aortic valve replacement. Pacing Clin Electrophysiol. 
2009; 32 Suppl 1:S126-30. 
121. Jilaihawi H, Chin D, Vasa-Nicotera M, Jeilan M, Spyt T, Ng GA, et al. Predictors for 
permanent pacemaker requirement after transcatheter aortic valve implantation with the 
CoreValve bioprosthesis. Am Heart J. 2009;157(5):860–6. 
122. Muñoz-garcía AJ, Hernández-garcía JM, Jiménez-navarro MF, Alonso-briales JH, 
Rodríguez-bailón I, Peña-hernández J, et al. Alteraciones de la conducción 
auriculoventricular y predictores de la necesidad de marcapasos tras el implante 
percutáneo de la prótesis aórtica de CoreValve ®. Rev Esp Cardiol. 2012;63:1444-51. 
Bibliografía 
!
!
!
!
200!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
123. Bleiziffer S, Ruge H, Hörer J, Hutter A, Geisbüsch S, Brockmann G, et al. Predictors for 
new-onset complete heart block after transcatheter aortic valve implantation. JACC 
Cardiovasc Interv. 2010;3:524–30. 
124. Ferreira ND, Caeiro D, Adào L, Oliveira M, Gon çalves H, Ribeiro J, et al. Incidence and 
predictors of permanent pacemaker requirement after transcatheter aortic valve 
implantation with a self-expanding bioprosthesis. Pacing Clin Electrophysiol. 2010; 
33:1364-72. 
125. Erkapic D, Kim WK, Weber M, Möllmann H, Berkowitsch A, Zaltsberg S, et al. 
Electrocardiographic and further predictors for permanent pacemaker requirement after 
transcatheter aortic valve implantation. Europace. 2010;12:1188–90.  
136. Laynez A, Ben-Dor I, Hauville C, Xue Z, Satler LF, Kent KM, et al. Frecuency of  cardiac 
conduction disturbances after balloon aortic valvuloplasty. Am J Cardiol. 2011; 
108:1311-5. 
127. Khawaja MZ, Rajani R, Cook a, Khavandi a, Moynagh a, Chowdhary S, et al. Permanent 
pacemaker insertion after CoreValve transcatheter aortic valve implantation: incidence 
and contributing factors (the UK CoreValve Collaborative). Circulation. 2011;123:951–
60. 
128. Fraccaro C, Buja G, Tarantini G, Gasparetto V, Leoni L, Razzolini R, et al. Incidence, 
predictors, and outcome of conduction disorders after transcatheter self-expandable 
aortic valve implantation. Am J Cardiol. 2011;107:747–54.  
129. Guetta V, Goldenberg G, Segev A, Dvir D, Kornowski R, Finckelstein A, et al. Predictors 
and course of high-degree atrioventricular block after transcatheter aortic valve 
implantation using the CoreValve Revalving System. Am J Cardiol. 2011;108:1600–5. 
130.  Bagur R, Manazzoni JM, Dumont É, Doyle D, Perron J, Dagenais F, et al. Permanent 
pacemaker implantation following isolated aortic valve replacement in a large cohort of 
elderly patients with severe aortic stenosis. Heart. 2011;97:1687–94.  
131.  Van Mieghem NM, Head SJ, de Jong W, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP, 
et al. Persistent annual permanent pacemaker implantation rate after surgical aortic 
valve replacement in patients with severe aortic stenosis. Ann Thorac Surg. 
2012;94:1143–9.  
132. Schroeter T, Linke A, Haensig M, Merk DR, Borger M a, Mohr FW, et al. Predictors of 
permanent pacemaker implantation after Medtronic CoreValve bioprosthesis 
implantation. Europace. 2012;14:1759–63. 
133. Liang M, Devlin G, Pasupati S. The incidence of transcatheter aortic valve implantation-
related heart block in self-expandable Medtronic CoreValve and balloon-expandable 
Edwards valves. J Invasive Cardiol. 2012 Apr;24:173–6. 
134. Saia F, Lemos P a, Bordoni B, Cervi E, Boriani G, Ciuca C, et al. Transcatheter aortic 
valve implantation with a self-expanding nitinol bioprosthesis: prediction of the need for 
permanent pacemaker using simple baseline and procedural characteristics. Catheter 
Cardiovasc Interv. 2012;79:712–9. 
135. Aktug Ö, Dohmen G, Brehmer K, Koos R, Altiok E, Desemo V, et al. Incidence and 
predictors of left bundle branch block after transcatheter aortic valve implantation. Int J 
Cardiol. 2012; 160:26-30. 
Bibliografía 
!
!
!
!
201!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
136. Roten L, Stortecky S, Scarcia F, Kadner A, Tanner H, Delacrétaz E, et al. 
Atrioventricular conduction after transcatheter aortic valve implantation and surgical 
aortic valve replacement. J Cardiovasc Electrophysiol. 2012;23:1115–22. 
137.  Erkapic D, S DR, Kelava A, Lehmann R, Fichtlscherer S, Sh H. Risk for permanent 
pacemaker after transcatheter aortic valve implantation!: a comprehensive analysis of 
the literature. J Cardiovasc Electrophysiol. 2012;23:391-7.  
138.  Ureña M, Hayek S, Cheema A, Serra V, Amat-Santos I, Nombela-Franco L, et al. 
Arrhythmia burden in elderly patients with severe aortic stenosis as determined by 
continuous electrocardiographic recording. Circulation. Circulation. 2015;131:469-77. 
139.  Friedman HS, Zaman Q, Haft JI, Melendez S. Assessment of atrioventricular conduction 
in aortic valve disease. Br Heart J. 1978;40:911–7.  
140.  Koplan B a, Stevenson WG, Epstein LM, Aranki SF, Maisel WH. Development and 
validation of a simple risk score to predict the need for permanent pacing after cardiac 
valve surgery. J Am Coll Cardiol. 2003;41:795–801. 
141.  Morell VO, Daggett WM, Pezzella AT, Moran JM, Bitran D. Aortic stenosis in the elderly: 
result of aortic valve replacement. J Cardiovasc Surg. 1996;37(6 Suppl 1):33–5. 
142.  Gilbert T, Orr W, Banning AP. Surgery for aortic stenosis in severely symptomatic 
patients older than 80 years: experience in a single UK centre. Heart. 1999;82:138–42. 
143.  Limongelli G, Ducceschi V, D’Andrea a, Renzulli a, Sarubbi B, De Feo M, et al. Risk 
factors for pacemaker implantation following aortic valve replacement: a single centre 
experience. Heart. 2003;89:901–4. 
144.  Erdogan HB, Kayalar N, Ardal H, Omeroglu SN, Kirali K, Guler M, et al. Risk factors for 
requirement of permanent pacemaker implantation after aortic valve replacement. J Card 
Surg. 2006;21:211–5; discussion 216–7. 
145.  Fukuda T, Hawley RL, Edwards JE. Lesions of conduction tissue complicating aortic 
valvular replacement. Chest. 1976;69:605–14.  
146.  Totaro P, Calamai G, Montesi G, Barzaghi C, Vaccari M. Continuous suture technique 
and impairment of the atrioventricular conduction after aortic valve replacement. J Card 
Surg.;15:418–22; discussion 423.  
147.  Onalan O, Crystal A, Lashevsky I, Khalameizer V, Lau C, Goldman B, et al. 
Determinants of pacemaker dependency after coronary and/or mitral or aortic valve 
surgery with long-term follow-up. Am J Cardiol. 2008;101:203–8. 
148.  Moreno R, Dobarro D, López de Sá E, Prieto M, Morales C, Calvo Orbe L, et al. Cause 
of complete atrioventricular block after percutaneous aortic valve implantation: insights 
from a necropsy study. Circulation. 2009;120:e29–30.  
149.  Muñoz-garcía AJ, Hernández-garcía JM, Jiménez-navarro MF, Alonso-briales JH, 
Rodríguez-bailón I, Peña-hernández J, et al. Alteraciones de la conducción 
auriculoventricular y predictores de la necesidad de marcapasos tras el implante 
percutáneo de la prótesis aórtica de CoreValve ®. Rev Esp Cardiol. 2012;63:1444-51.  
150. Sánchez-Quintana D, Yen Ho S. Anatomía de los nodos cardíacos y del sistema de 
conducción específico auriculoventricular. Rev Esp Cardiol 2003; 56:1085-92. 
Bibliografía 
!
!
!
!
202!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
151.  Gensas CS, Caixeta A, Siqueira D, Carvalho LA, Sarmento-Leite R, Mangione JA, et al. 
Predictors of permanent pacemaker requirement after transcatheter aortic valve 
implantation: insights from a Brazilian registry. Int J Cardiol. 2014;175:248-52. 
152. Koos R, Mahnken AH, Aktug O, Dohmen G, Autschbach R, Marx N, et al. 
Electrocardiographic and imaging predictors for permanent pacemaker requirement after 
transcatheter aortic valve implantation. J Heart Valve Dis. 2011; 20:83-90. 
153. Khatri PJ, Webb JG, Rodés-Cabau J, Fremes SE, Ruel M, Lau K, et al. Adverse effects 
associated with transcatheter aortic valve implantation: a meta-analysis of contemporary 
studies. Ann Intern Med. 2013;158:35-46.  
154. Eksik A, Gul M, Uyarel H, Surgit O, Yildirim A, Uslu N, et al. Electrophysiological 
evaluation of atrioventricular conduction disturbances in transcatheter aortic valve 
implantation with Edwards SAPIEN prosthesis. J Invasive Cardiol. 2013; 25:305-9.  
155. Morís C, Rubín J. Trastornos de la conducción y válvula aórtica transcatéter. ¿Tienen 
relevancia clínica o son sólo una leve complicación? Rev Esp Cardiol. 2013; 66:692-
694. 
156. Akin I, Kische S, Schneider H, Liebold A, Ortak J, Bänsch D, et al. Surface and 
intracardiac ECG for discriminating conduction disorders after Corevalve implantation. 
Clin Res Cardiol. 2012; 101:357-64.  
157. Roten L, Wenaweser P, Delacrétaz E, Hellige G, Stortecky S, Tanner H, et al. Incidence 
and predictors of atrioventricular conduction impairment after transcatheter aortic valve 
implantation. Am J Cardiol. 2010; 106:1473-80. 
158. Mouillet G, Lellouche N, Lim P, Meguro K, Yamamoto M, Deux JF, et al. Patients without 
prolonged QRS after TAVI with CoreValve device do not experience high-degree atrio-
ventricular block. Catheter Cardiovasc Interv. 2013; 81:882-7. 
159.  Boerlage-Van Dijk K, Kooiman KM, Yong ZY, Wiegerinck EM, Damman P, Bouma BJ, et 
al. Predictors and permanency of cardiac conduction disorders and necessity of pacing 
after transcatheter aortic valve implantation. Pacing Clin Electrophysiol. 2014;37:1520-
29. 
160.  Lenders G, Collas V, Hernández JM, Legrand V, Danenberg H, Den Heijer P, et al. 
Depth of valve implantation, conduction disturbances and pacemaker implantation with 
CoreValve and CoreValve Accutrak system for Transcatheter Aortic Valve implantation, 
a multi-center study. Int J Cardiol. 2014;176:771-5. 
161. Dawkins S, Holbson AR, Kalra PR, Tang AT, Monro JL, Dawkins KD. Permanent 
pacemaker implantation after isolated aortic valve replacement: incidence, indications, 
and predictors. Ann Thorac Surg. 2009; 85:108-12. 
162. Merin O, Ilan M, Oren A, Fink D, Deeb M, Bitran K, et al. Permanent pacemaker 
implantation following cardiac surgery: indications and long-term follow-up. Pacing Clin 
Electrophysiol. 2009; 32:7-12. 
163. Alam M, Dokainish H, Lakkis N. Alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive 
cardiomyopathy: a systematic review of published studies. J Interv Cardiol. 2006; 
19:319-27. 
164. Lawrenz T, Lieder F, Bartelsmeier M, Leuner C, Borchert B, Meyer zu Vilsendorf, D, et 
al. Predictors of complete heart block after transcoronary ablation of septal hypertrophy: 
Bibliografía 
!
!
!
!
203!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
results of a prospective electrophysiological investigation in 172 patients with 
hypertrophic obstructive cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2007;49:2356–63.  
165. Testa L, Latib A, De Marco F, De Carlo M, Agnifili M, Latini RA, et al. Clinical impact of 
persistent left bundle-branch block after transcatheter aortic valve implantation with 
CoreValve Revalving System. Circulation. 2013; 127:1300-7. 
166. Egger F, Nürnberg M, Rohla M, Weiss T, Unger G, Smetana P, et al. High-degree 
atrioventricular block in patients with preexisting bundle branch block or bundle branch 
block occurring during transcatheter aortic valve implantation. Heart Rhythm. 2014; 
11:2176-2182. 
167. Binder RK, Webb JG, Toggweiler S, Freeman M, Barbanti M, Willson AB, et al. Impact of 
post-implant SAPIEN XT geometry and position on conduction disturbances, 
hemodynamic performance, and paravalvular regurgitation. JACC Cardiovasc Interv. 
2013;6:462-8.  
168. Almería Valera C, De Agustín Loeches A, Hernández-Antolín RA, García Fernández E, 
Pérez de Isla L, Fernández Pérez C, et al. Atrioventricular conduction disturbances after 
Corevalve® aortic prosthesis implantation. Predictive role of transesophageal 
echocardiography. Rev Esp Cardiol. 2011; 64:1202-6. 
169. Chorianopoulos E, Krumsdorf U, Pleger ST, Katus HA, Bekeredijian R. Improved 
procedural results after CoreValve implantation with the new AccuTrak delivery system. 
J Interv Cardiol. 2012; 25:174-9. 
170. Tchetche D, Modine T, Farah B, Vahdat O, Sudre A, Koussa M, et al. Update on the 
need for a permanent pacemaker after transcatheter aortic valve implantation using the 
CoreValve ® AccutrakTM system. Eurointervention. 2012; 8:556-62.  
171. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, Zusmer NR, Viamonte M Jr, Detrano R. 
Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. J Am 
Coll Cardiol. 1990;15:827-32.  
172. Habicht JM, Scherr P, Zqerkowski HR, Hoffmann A. Late conduction defects following 
aortic valve replacement. J Heart Valve Dis. 2000;9:629-32. 
173. Houthuizen P, Van Garsse LA, Poels TT, De Jaegere P, Van der Boon RM, Swinkels 
BM,  et al. Left bundle-branch block induced by transcatheter aortic valve implantation 
increases risk of death. Circulation. 2012; 126:720-8. 
174. El-Khally Z, Thibault B, Staniloae C, Theroux P, Dubuc M, Roy D, et al. Prognostic 
significance of newly acquired bundle branch block after aortic valve replacement. Am J 
Cardiol. 2004; 94:1008-11.  
175.  Shymik G, Tzamalis P, Bramlage P, Heimeshoff M, Würth A, Wondraschek R, et al. 
Clinical impact of a new left bundle branch block following TAVI implantation: 1-year 
results of the TAVIK cohort. Clin Res Cardiol. 2014. DOI 10.1007/s00392-014-0791-2. 
176. Franzoni I, Latib A, Maisano F, Costopoulos C, Testa L, Figini F, et al. Comparison of 
incidence and predictors of left bundle branch block after transcatheter aortic valve 
implantation using the CoreValve versus the Edwars valve. Am J Cardiol. 2013; 
112:554-9. 
Bibliografía 
!
!
!
!
204!
Fisiopatología de la Conducción Cardiaca en Pacientes con Estenosis Aórtica Severa Tratados con 
Prótesis Aórtica CoreValve. Análisis de Predictores de Necesidad de Marcapasos Permanente 
!
177. Buellesfeld L, Stortecky S, Heg D, Hausen S, mueller R, Wenaweser P, et al. Impact of 
permanent pacemaker implantation on clinical outcome among patients undergoing 
transcatehter aortic valve implantation. J Am Coll Cardiol. 2012; 60:493-501. 
178. Biner S, Michowitz Y, Leshem-Rubinow E, Topilsky Y, Ben-Assa E, Shimiaie J, et al. 
Hemodiynamic impact and outcome of permanent pacemaker implantation following 
transcatheter aortic valve implantation. Am J Cardiol. 2014; 113:132-7. 
 
 
 
  
